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PegelmeBgerat PMG-13 

Bedienungshinweise 



STROMVERSORGUNG UND ERDUNG 



A Erdbuchse, Bu 101 
B N e tzsc ha I te r 
C Instrumentenanzeige, J 501 
D NetzanschluB 



E Spannungswahlschalter 

Netzspannung mit Schraubendreher auf gewUnschten 
Wert elnstellen 

F N et zs i ch e r u n g / SI 101 

fUr 220 bis 237 V 0,4 A trcJge 
fur no bis 127 V 0,8 A \rage 



BEDIENUNGSELEMENTE UND A N SC H LU S S B UC H SE N 



Die eingerahmten Ziffern stimmen mit den auf der Front- 
und RUckseite aufgedruckten Ziffern Uberein. 

I 1 I E i n ga ng , TF-Buchse, durch QTj umschaltbar sym- 
metr./unsymmetrisch; 600 Q/hochohmig , Bu 201 

I 2 I Umscha Iter: kl irrarm/ rauscharm, S 502 

"klirrarm" : Aussteuerung mit hohem Eigenklirrabstand 
"rauscharm": Aussteuerung mit hohem Eigenstbrabstand 
I 3 I Pegelschalter, S 201 

umschaltbar von - 70 ... + 20 dB in Stufen von 10 dB 
H F r e q u en za n z e i g e , 6stellig, Scha!tung(^ 

I 5 I Umschalter:Anzeige Abstimmung f^/f 
Signolfrequenz f u. Sender/Mitlauffilter , S 1002 

1) Stellung fo/Sender: Gerdt mil3t Abstimmfrequenz . 

Send esign al o n 1 10 | Pegel mit 
[ 18 1 und 1 19 I umschaltbar von 
-40 bis+ 12 dB 

2) Stellung f<y/Mitlauffilter : 

Selektiv verarbeitet es Ei n- 
gangssignal steht an | l0| zur 
Verfugung, wenn [ 14 1 in Stel- 
lung “Selektiv". Angezeigte 
Frequenz f q = Mittenfrequenz 
des Selektionsfi Iters 

3) Stellung f/Mitlauffilter : 

Gerdt arbeitet als Breitband- 
verstdrker und zdhit die Fre- 
quenz elnes am Eingang lie- 
genden Signals. 

I 6 I A u f I dsu ng der Frequenzanzeige,S701 
umschaltbar 1 H 2^0,1 Hz 

Umschalter:Messen/Eichen, S 203 

Eichen : Eichsignal hat gieiche Frequenz wie Empfdn- 
gerabstimmung 

I 9 l Umschalter: Frequenzabstimmung Fq/ 
S1102 WT-Kanalabstimmung fo 

1 10| Ausgang, TF-Buchse, Bu 1001 
symmetrisch, R| = 600 Q 

I 11 I Eingangsschalter, S 202 

zur Anpassung an das MeSobjekt: 



(600Q 

symmetrisch ca. 100 kfi 11100 H II 1 nF 

r60on 

unsymmetrisch|^^^^^^^.g^ ca. 100 kfi 

I 12 [ Umschalter:trdge/flink, S501 
fUr Anzeige-lnstrument 

[m Eich-Einsteller, Selektiv, P 506 

I 8 | in Stellung "Eichen" 

mi auf gewUnschte Bandbreite schalten 

Instrumentenzeiger mit ( 13 1 auf rote Eichmarke ein- 
stellen 

I 14| Schalter: Selektiv/ Brei than d/ 1 5 4 q ] 

Psophom. Filter j 

Selektiv : Empfdngerbandbreite wdhlen 

Breitband: 20 Hz bis 50 kHz 

Psoph. Filter: nach CCITT, BN 677/21 

on Eich-Einsteller, Breitband, P 505 

min Stellung "Eichen" 

fu] auf "Breitband 20. . .50 k" 

Instrumentenzeiger mit Qs] auf rote Eichmarke ein- 
stellen. 

16| Handkurbel fUr Frequenzabstimmung 

gedrUckt: Grobeinstellung 1 Trdgeroszil lator (?) 

gezogen: Feineinstellung J 4 bis 6 MHz 

[iz] Scha I ter: WT- Kana I -Abstimmung f©/ S 1101 

(nur bei Gerdte-Ausfuhrung BN 677/1) 

18 Sendepegel umschaltbar von -30 bis +10 dB 
in Stufen von 10 dB 

1 19| KontInuierl iche Sendepegeleinstellung 
mit Anzeige am Instrument -10 bis +2 dB 

I 20| Drue k taste fur S e n d e p e g e 1 a n z e i g e 
am Pegelmesserinstrument 
I 2II Gleichspannungsausgang, Bu501 
0 bis +5 V / 5 ko 

I 22 1 Steuereingang 4 bis 6 MHz, Bu 601 

Fremdabstlmmung des PMG-13 in Schritten oder durch 
Wobbeln. Pegel ^ -5 dB. 
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EINFUHRUNG 




Das PegelmeBgerdt PMG-13 erlaubt selektive und breitbandige Spannungs-, 
Pegel-, Ddmpfungs- und Frequenzmessungen • Der Frequenzbereich umfaf3t das 
NF-Gebiet mif 20 Hz bis 20 kHz fur selekfive und 20 Hz bis 50 kHz fur breitban- 
dige Messungen. 

Durch einen eingebauten Sender, dessen Frequenz synchron mit der Empfdngerab- 
stlmmung mitlduft, lassen sich selektive Ddmpfungs- bzw. Verstdrkungsmessungen 
besonders einfach durchfuhren. Der PegelmefSbereich reicht bei selektiven und 
breitbandigen Messungen von - 90 bis + 20 dB. 

Mit einer internen Eichquelle kann die Absolut-Pegelanzeige jederzeit uberprUft 
und bei Bedarf eingestellt werden. Der eingestellte MeGbereich und die Abstimm- 
frequenz mussen dabei nicht verdndert werden. 

Bel selektiven Messungen 1st die Bandbreite in 7 Stufen von 10 Hz bis 1 ,6 kHz um- 
schaltbar. Durch die schmale Bandbreite von 10 Hz eignet sich das Gerdt beson- 
ders gut zur Analyse von Frequenzgemischen • 

Drei Bandbreiten sind speziell zugeschnitten fur Betriebsmessungen an Femwirk- 
bzw. Wechselstrom-Telegrafiesystemen (WT-Systeme) mit Ubertragungsgeschwin- 
digkeiten von 50, 100 und 200 Baud. 

FUr Gerduschmessungen nach CCITT, Rec. P 53 steht als Wahlzubehdr ein pso- 
phometrisch bewertendes Filter zur VerfOgung. 

Die Abstimmfrequenz IdBt sich in einem Bereich kontinuierlich elnstellen. Fur An- 
wendungen bei WT-Sytemen bietetdle Gerdteausfuhrung mit Kanal rasteinrichtung 
eine betrdchti iche Bedienungsvereinfachung. Das Abstimmen auf die Kanalmitten- 
frequenz der WT-Systeme geschieht durch einen Wahlschal ter, mit dem die ent- 
sprechende Kanalnummer eingeschal tet wird. 

Ein quarzgesteuerter Frequenzzdhier zeigt die Abstimmfrequenz mit einer Aufld- 
sung von 0,1 Hz an. Die Frequenz eines am Em pfdng ere ingang liegenden Signals 
kann ebenfalls mit dem Frequenzzdhier direkt gemessen werden. Neben einer 
breitbandigen ist damit auch eine selektive Frequenzmessung mdglich. 




Weitere Anwendungen des Gerdts ergeben sich im Betrieb als Breitbandverstdrker 
durch Kombination des Mitlaufsenders mit dem Empfangsteil oder als selektiver 
Verstdrker mit einstellbarer Mittenfrequenz (Mitlauffllter). Damit 1st es mdglich, 
stark gestbrte SIgnale zu regenerieren. 



]. 



TECHN ISCHE DATEN 



PMG - 1 3 



1.1 



Frequenz-und Pegelbereich 



1.1.1 Frequenzbereich 

Pegelmesser, selektiv 

breitbandig . . . . 

Mitlaufsender 

Versfarker, selek^iv oder breitbandig . 

Frequenzzdhler, selektiv . . . . 

breitbandig 



20 Hz bis 20 kHz 
20 Hz bis 50 kHz 

20 Hz bis 20 kHz 
20 Hz bis 20 kHz 

20 Hz bis 20 kHz 
20 Hz bis 50 kHz 



1.1.2 Pegelbereich 

Eingangspegel, selektiv oder breitbandig bei Anwendung als 



Pegelmesser oder Verstarker - 90 bis + 22 dB 

Frequenzmesser - 80 bis + 22 dB 

Ausgangspegel bei Anwendung als 

Mitlaufsender oder Verstarker - 40 bis + 12 dB 




1.2 

1 . 2.1 




M e (3 g r o (3 e n da rs t e 1 I u n g , Eichung 

Eingangspegel des Pegelmessers oder Verstarkers 

Instrumentenanzeige mit Mef3bereichsumschal tung 

Pegelanzeige in Sponnung (V) oder Spannungspegel (0 dB = 0,7746 V) 

Bewertung Effektivwertanzeige fur Sinus und Rauschen 

Einschwingzeit 0 bis 99 %, umschaltbar flink/trage ca . 200 ms/2s 

Anzeigeberelch am Instrument, Pegel - 20 bis + 2 dB 

Sponnung 0 bis 3 V; 0 bis 10 V 

Me(3bere!che fUr Instrumentenanzeige 0 dB (3 V; 10 V) 

selektiv und breitbandig, Pegel . . . . . . - 70, - 60, - 50 bis + 20 dB 

Sponnung .... 0,3 mV, 1 mV, 3 mV bis 10 V 



1.2.2 Pegeleichung des Empfangsteils 

Belm Betdtigen des Eichschalters wird der Eichpegel unabhangig vom eingeschal te- 
ten MeBbereich immer als 0 dB angezeigt. Bel selektiver Betriebsart mit Abstimm- 
frequenz mitlaufendes Elchsignal. Bei breitbandlger Betriebsart Eichsignal mit 
fester, von der Abstimmung unabhangiger Frequenz. 



1.2.3 Ausgangspegel des Mitlaufsenders oder Verstarkers 
Anzeige am Pegelmesserinstrument nach Tastendruck 

Einstellung In 10-dB-Stufen -30 bis + 10 dB 

und kontinuierllch -10bis+ 2dB 




Frequenz 

Frequenzanzeige 

Flackerfreie Digitalanzeige fUrwahlweise Anzeige der 
Abstimm- oder Signalfrequenz 

Auflosung, umschaltbar mit festem Komma 1 Hz, 0,1 Hz 

Anzahl der Stellen, je nach Aufl osung 5, 6 

Mel3zeit bei Anzeige der Abstimmfrequenz 50 ms, 500 ms 

Signalfrequenz ca. Is, 10s 

Frequenzabstimmung 

Gemeinsame Abstimmung des Empfangs- und Sendeteils. Frequenz 
kontinuierlich durchstimmbar im ganzen Bereich mit Grob- und 
Feineinstellung oder 

rastbar auf die Mittenfrequenzen der WT-Kandle der Systeme FM 120, 

FM 240, FM 480 durch Einstellen der Kanalnummer auf einem Wahl- 
schalter (nur bei Gerdteausfuhrung BN 677/05) oder 
Fremdabstimmung des Gerdts durch Steueroszillator OD-4. 



S u m me nf e h I e ra n ga be n 

Die im folgenden angegebenen Fehlergrenzen gelten unter Nenngebrauchsbedin- 
gungen nach Pkt. 1.9. 

Fehlergrenzen der Pegelanzeige 
nach Eichung des Empfangsteils bei f- 10 kHz 



Unmodul iertes, sinusfdrmiges Signal 



Eingang: unsymmetrisch 


selektiv 




breitbandig 


Im Pegelbereich - 80 bis + 22 dB . 


rauscharm 

. iO,4dB 




kl irrarm 

± 0,6 dB 


± 0,4 dB 


zusdtzlich im Pegelbereich 

- 90 bis < - 80 dB 


. ±0,6dB 




1 


± 0,8 dB 



Eingang: symmetrisch 

Zusatzfehler selektiv und breitbandig : 200 Hz bis 4 kHz ± 0, 1 dB 

20 Hz bis 20 kHz ± 0,2 dB 

nur breitbandig ; 20 Hz bis 50 kHz ± 0,6 dB 

WT-Signale 

Abstimmung auf Kanalmitte, Bandbreite je nach System: 



System 


FM 120 


FM 240 


FM 480 


Bandbreite 


100 Hz n 


200 Hz 1 


400 Hz 



Im Pegelbereich - 80 dB bis + 22 dB, rauscharm . 



± 1 dB 



1.3.2 F eh I ergr en zen des Sendepegels 

bel Betrieb als Mitlaufsender oder Verstdrker ± 0,4 dB 

1.3.3 F eh I ergrenzen der F r eq u e n za n z e i g e 

fUr Abstimm- und Signalfrequenz . . . . . , . . ± 2 * fc 1 Digit 



1.4 E I n z e I f e h I e ra n g a b e n der Pegelanzelge 

Wenn nicht eingeschrdnkt, gelten die Werte unter Nenngebrauchsbedingungen 
nach Pkt. 1.9., bei nichtmodul ierten, slnusformigen SIgnalen und rauscharmer 
Aussteuerung. 

1 .4. 1 Fehlergrenzen der Pegelanzelge 0 dB 

im MeCbereich 0 dB bel f = 10 kHz nach Elchung 

Eingangrsymmetrisch oder unsymmetrisch -fc 0,07 dB 

1.4.2 Fehlergrenzen der Pegelberelchsumschaltung bel f = 10 kHz 

selektiv oder breitbandig ± 0,07 dB 

1.4.3 Fehlergrenzen der Pegelanzelge durch Frequenzgang 

bezogen auf f = 10 kHz, ohne Nachelchung, Eingang: unsymmetrisch 



Im Frequenzberelch selektiv; 


50 Hz bis 20 kHz. 


. . . ± 0,05 dB 




20 Hz bis 20 kHz . 


. . . ±0,1 dB 


breitbandig: 


50 Hz bis 50 kHz. . . 


. . . ± 0, 05 dB 




20 Hz bis 50 kHz . 


. . . ±0, 1 dB 


Eingang ; symmetrlsch 


selektiv und breitbandig 


200 Hz bis 4 kHz 


. . . ± 0, 07 dB 




20 Hz bis 20 kHz . . 


. . . ± 0,25 dB 


nur breitbandig 


20 Hz bis 50 kHz . . 


± 0,6 dB 



1.4.4 



Fehlergrenzen der Skalenteilung des Anzeigeinstruments 



^ 1,2 % v.E. 



# 1.5 

1 .5.1 



1.5.2 

1.6 

1.6.1 



1 . 6.2 




Selektion des Em pf a n gs te i I s und des M i 1 1 a u f f i I >•€ rs 



Ba nd b re i t en , umschaltbar zwischen folgenden Werten : 



3-dB- 

Band- 


An wen- 
dung an 


Dampfung im Abstand Af von Bandmitte 


breite 


WT- 










(Nenn- 

wert) 


Syste- 

men 


5 0,5 dB 


g 1 7 dB 


g 45 dB 


g 50 dB 


10 Hz 




± 3 Hz 


± 9 Hz 


- 


±35 Hz 


20 Hz 




± 6 Hz 


± 18 Hz 


- 


± 70 Hz 


40 Hz 




± 12 Hz 


± 36 Hz 


- 


± 140 Hz 


100 Hz 


FM 120 


± 30 Hz 


± 90 Hz 


1 


± 350 Hz 


200 Hz 


FM 240 


± 60 Hz 


± 180 Hz 


- 


± 700 Hz 


400 Hz 


FM 480 


± 120 Hz 


± 360 Hz 


- 


±1,4 kHz 


1 ,6 kHz 


ED 1000 


± 450 Hz 


± 1,5 kHz 


± 5 kHz 


- 



ZF- und Spiegelfrequenzdampfung 



g 60 dB 



Stars pa nnungen 



Pegelmesser 

Elgenkllrrdbmpfung a|^2 °k3 40 dB 

Empflndlichkeltserhahung gegenUber GrundwellenmeBbereich, 

Aussteuerung : klirrarm 

Feste Stbrspannung auf der ZF, 

Aussteuerung : rauscharm, Abstand zur 0-dB-AnzeIge 

klirrarm, Abstand zur 0-dB-Anzelge 

Rauschabstand zur 0-dB-Anzeige, breitbandig 

selektiv, Aussteuerung: rauscharm 

Bandbreite: 10 Hz bis 400 Hz 

1 ,6 kHz 

Mitlaufsender 
Kl irrdampfung 0|^2 °k3 

fUr Instrumentenanzeige S 0 dB 

Ddmpfung nichtharmonischer Storfrequenzen 

gegenUber Nutzsignal 

Rauschpegel bezogen auf 1 Hz Me(3bandbrelte 

Im Abstand g 100 Hz vom Nutzsignal 



g 60 dB 

g 60 dB 
g 40 dB 

g 30 dB 

g 50 dB 
g 40 dB 

. g 60 dB 
. g 60 dB 
5 - 1 10 dB 





K 

■ 

I 



I 

I 

I 

I 

I 

i 



I 

i 

I 
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1.6.3 



Mitlauffilter 

Bel Verwendung als selektiver Verstdrker durchiduft das Signal sowohl den Pegel- 
messer als auch den Mltlaufsender, so da(3 dem Ausgangssignal Stdrspannungen 
nach Pkt. 1.6.1. und 1.6.2. Uberlagert werden . 



1.7 Eln- und Ausgdnge 



1.7.1 



1.7.2 



Eingang des E m pf a n g s t e 1 1 s TF-Buchse 

umschaltbar unsymmetrisch, symmetrisch 

Eingangswiderstand : unsymmetrisch, umschaltbar . . . . 600 Q; ca. 100 kQ 

symmetrisch, umschaltbar 600 Q 

Oder ] ca. 'lOO k6 II 100 H II 1 nF 

Betriebsunsymmetrieddmpfung (CCITT Empf. 0.121) 2 40 dB 

G leichtaktddmpfung bei Betrieb als Gerduschspannungsmesser mit psophometrisch 
bewertendem Filter (Wahizubehdr BN 677/00.21) nach CCITT Rec. P. 53 

Uberlastgrenze, Eingangswiderstand : 600 Ueff = 

Zuldssige Gleichspannung 

Eingangswiderstand ; hochohmig S50V 

Fremdsteuereingang, Buchsensystem Versa con 
zur Fremdsteuerung durch den Steueroszil lator OD-4 

Frequenz 4 bis 6 MHz 

Zuldssiger EIngangspegel - 5 bis + 5 dB 

Eingangswiderstand, koaxial 75 Q 



1.7.3 



1.7.4 



Ausgang des Sendeteils, TF-Buchse, symmetrisch 



Innenwiderstand 600 Q 

Betriebsunsymmetrieddmpfung (CCITT Empf. 0.121) S 40 dB 



G le ichspannungsausgang, kurzschluBfest 

Ausgangsspannung fUr + 2 dB Anzeige am Instrument, Leerlauf + 5 V 

Innenwiderstand 5 kQ 



1.8 G e r d te - A u sf U h r u n ge n und Zu behdr 

1.8.1 G e r d t e - A u sf U h r u n g PMG- 13 mit Ka n a I r a s t e I n r I c h t u n g BN 677/05 

Zur Einstellung der Mittenfrequenz von WT-Kandlen der WT-Systeme FM 120, 

FM 240, FM 480 durch Einstellen der Kanalnummer mit elnem Wahlschalter, 

1.8.2 Psophometrisch bewertendes Filter BN 677/00.21 

Zur Gerduschmessung im Frequenzberelch 0,3 bis 3,4 kHz 

Bewertung psophometrisch nach CCITT, Rec. P. 53 

Ubersteuerbarkeit in den MeBbereichen - 70 bis - 20 dB § 40 dB 
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1 .9 



Nenngebrauchsbedingungen 

Die Nenngebrauchsbedingungen beschreiben diejenlgen Betrlebsbedingungen (in 
beliebiger Kombination), fur die die angegebenen Fehlergrenzen gelten. Auf Eln- 
schrdnkungen fur einzelne Fehlerangaben 1st in den Kenndaten besonders hinge- 
wiesen . 



1.9.1 Absti mmf req uenz 



20 Hz bis 20 kHz 



1.9.2 S Ig na I f req u e n z 



selektiv, symmetrisch oder unsymmetrlsch 

Bandbreite : 1 0 Hz 20 Hz bis 20 kHz 

(Die untere Frequenzgrenze steigt proportional zur Bandbreite) 

breltbandig, symmetrisch- 20 Hz bis 20 kHz 

unsymmetrlsch 20 Hz bis 50 kHz 



1.9.3 Pegelbereich, selektivoder breitbandig 



Pegelmessung - 90 bis + 22 dB 

Frequenzmessung - 80 bis + 22 dB 

Ausgangspegel - 40 bis + 12 dB 

1.9.4 Instrumentenbereich fur Pegel = - 80 dB - 10 bis + 2 dB 



1.9.5 Bandbrel ten 10, 20, 40, 100, 200, 400 Hz und 1,6 kHz 



1.9.6 



1.9.7 



T a s tg e sc h w i n d I g k e i t bei WT-Systemen 

FM 120, Bandbreite : 100 Hz 

FM 240, Bandbreite : 200 Hz 

FM 480, Bandbreite : 400 Hz 

EIngangswiderstand des Pegelmessers und 
Innenwiderstand der zu messenden Quelle 



50 Baud 
100 Baud 
200 Baud 



600 Q 



1.9.8 Innenwiderstand des Mitlaufsenders und 
Lastwiderstand 



600 Q 



1.9.9 Netzspannung 



Elnstellung Nenngebrauchsbereich 

no V 96,5 bis 121 V 

117 V 103 bis 129 V 

111,5 bis 141 V 

220 V 1 93 bis 242 V 

227 V 199 bis 250 V 

237 208 bis 261 V 
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1.9.10. Netzfrequenz 



47,5 bis 63 Hz 



1.9.11. Umgebungstemperatur -10bIs + 55°C 

1.9.12. Anwbrmzeit kelne 



1.10. Zusatzliche Angaben 



1 .10.1 . Umgebungstemperatur bei Lagerung und Transport - 40 bis + 70°C 

1.10.2. Schutzkiasse nach VDE 041 1 I 



1.10.3. Leistungsaufnahme ca.38VA 

1.10.4. Gewicht 14 kg 



1.10.5. Abmessungen ohne Deckel (b X h X t) in mm 443 x130 x370 



1.11. Bestellangaben 

PegelmeBgerdt PMG-13 BN 677/04 

AusfUhrung mit Kanalrasteinrichtung BN 677/05 

Zubehbr (gegen Aufprels) 



Psophometrisch bewertendes Filter nach CC|TT BN 677/00.21 

Deckel (1 Satz fUr Vorder- und RUckseite) SD 3 

1 Satz Montagewinkel, BaugrbOe 3 700-3000.042/4 

Netzoberschwingungs- MeBzusatz NOZ-1 BN 895/01 



anmerkungen zu den fehlerangaben in dieser bedienungsanleitung 



I 

I 

I 

I 



Reflex I onsdampfuhg 

In den Fehlerangaben fUr die Pegelanzeige eines Empfan- 
gers bzw. den Ausgongspegel eines Senders isf der E influ B 
der Reflex ion sdampfung des Empfangereingangs oder Sen- 
derausgangs bereits enthalten. 

Er wird dadurch berUcksichtigt, da3 sich die Fehleranga- 
ben bei einem Pegelmesser auf die Betriebsart "abgeschlos- 
sen” beziehen (Eingangswiderstand = Quellenwiderstand 
= Z). Dies gilt ebenso fUr den Pegelsender (Innenwider- 
stand = Lastwlderstand = Z). 

Anschaltedampfung 

in der Betriebsart "hochohmig" eines Empfangers entsteht 
durch den endlichen Eingangswiderstand ein zusatzlicher 
Pegelfehler. Sein maximaler Wert bei der Messung an 
einem MeBpunkt mit dem Quel Iwiderstand Z/2 wird 
durch die Anschaltedampfung a>\ beschrieben. 



Unsymmetriedampfung 

Die angegebenen Daten fUr die Eingangs- bzw. Ausgangs- 
Symmetrie wurden noch der in der CCITT-Empfehlung 
O. 121 festgelegten Methode ermittelt. 

Das Betriebs-UnsymmetriedampfungsmaQ er- 
falJt die gesamte Unsymmetrie eines PrUflings, einschlieQ- 
lich des Einflusses der Zweipolunsymmetriedampfung und 
der Glelchtaktdampfung. 

Um das Symmetrieverhalten eines PrUflings (Sender oder 
Empfanger) unter Betriebsbedingungen zu beschreiben, 
genUgt deshalb in den meisten Fallen die Messung der 
Betrlebs-Unsymmetriedampfung. Auch die Angoben in 
dieser Bedienungsanleitung wurden durch eine Betriebs- 
(Jnsymmetrieddmpfungsmessung ermittelt. Sie wird mit 
Hilfe einer Symmetriedrossel ausgefUhrt, die zwei gleich 
grol3e Z/2-Widerstande nachbildet. 




1 



Die Anschaltedampfung ist wie foigt definiert: 
Anschaltedampfung QA ~ 1-2 " 

°A=20lg 1+f ^ 

Die Anschaltedampfung ist also die Pegeldifferenz, die 
beim "Anschalten” des hochohmigen Pegelmesser-E ingangs 
an einem mit Z abgeschlossenen System entsteht. 

FUr den Immer gegebenen Fall Rq^Z gilt: 

°A§4,3^ [dB] 

Deshalb kann man aus den Kenndaten von der dort gege- 
benen Angabe a^ ] fUr den Wert Z] (z. B. 600 Q) leicht 
auf den Wert 2 fur den Wert Z2 U-B. 9000) umrechnen; 

Z2 

°A, 2 = °A, 1 • T7 




Das Betriebs-Unsymmetriedampfungsma(3 des Empfdngers 
ist definiert durch 

Ul . ^ 

°B = 20 Ig ^ [dB] 



Der gestrichelt gezeichnete Widerstand Z ist der Eingangs- 
widerstand des PrUflings. Bei hochohmigen Eingdngen mul3 
dieser Widerstand extern zugeschaltet werden. 






BEDIENUNG 



PegelmeBgerat PMG-1 3 

Bedienungshinweise 

STROMVERSORGUNG UND ERDUNG 



A E rd bu c h s e , Bu 101 
B N e tzsc ha I te r 

C lnstrumentenanzeige,J501 

D Netzanschlu(3 



E Spannungswahlschalter 

Nefzspannung mit Schraubendreher auf gewUnschten 
Wert elnstelien 

F N et zs i ch e r u n g , Si 101 

fur 220 bis 237 V 0,4Atrage 
fur no bis 127 V 0,8 A trage 



bedienungselemente 

Die eingerahmten Ziffern stimmen mit den auf der Front- 
und RUckseite aufgedruckten Ziffern Uberein. 

[Tl E i n ga n g , TF-Buchse, durch QT] umschaltbar sym- 
metryunsymmetrisch, 600 Q/hochohmig , Bu 201 

I 2^ Umschaiter-.klirrarm/rauscharm, S 502 

"klirrarm" : Aussteuerung mit hohem EigenkI irrabstand 
’’rauscharm": Aussteuerung mit hohem Eigensti5rabstand 
P 3^ Pegelschalter, S201 

umschaltbar von - 70 . . . + 20 dB in Stufen von 10 dB 
[ 4 ^ Frequenzanzeige , 6stellig , Schaltung(7) 

Ps ] U m s c h g 1 1 e r : Anzeige Abstimmung fo/f 
Signalfrequenz f u. Sender/Mitlauffilter , S 1002 

1) Stellung fo/Sender: Gertit mi(5t Abst^frequenz . 

Send e sign al a n 1 10 | Pegel mit 
DEI E3 umschaltbar von 
-40 bis + 12 dB 

2) Stellung fo/Mitlauffi Iter : 

Selektiv verarbeitet es Ei n- 
gangssignal steht an |10| zur 
VerfUgung, wenn ( 14| in Stel- 
lung "Selektiv". Angezeigte 
Frequenz f q = Mittenfrequenz 
des Selektionsfi Iters 

3) Stellung f/Mitlouff liter : 

Gerdt arbeitet als Breitband- 
verstdrker und zdhit die Fre- 
quenz eines am Eingang lie- 
genden Signals. 

I dl AuflSsung der F r eq u e n za n ze i g e , S 701 



UND ANSCHLUSSBUCHSEN 

J600Q 

symmetrisch ca. 100 kfl 11 100 H 111 nF 

(600 Ci 

unsymmetrisch|^^^^^^^.g^ ca. 100 kfl 

Pl2| Umschalter: trdge/flink, S 501 
fUr Anzeige-lnstrument 

[Ts] E i c h - E i n s t e 1 1 e r , Selektiv, P 506 
I 8 | in Stellung "Eichen" 

[Tllauf gewUnschte Bandbreite schalten 

Instrumentenzeiger mit 1 1 3 1 auf rote Eichmarke eln- 
stellen 

[T^Schalter: Selektiv/Brei tband/ 1 ^ 

Psophom. Filter j 

Selektiv : Empfdngerbandbreite wdhlen 

Breitband: 20 Hz bis 50 kHz 

Psoph, Filter: nach CCITT, BN 677/21 

QUe ich-Einstel I er, Breitband, P 505 
I 8 I in Stellung "Eichen" 

[l 4| auf "Breitband 20, . ,50 k" 

instrumentenzeiger mit 1 1^1 auf rote Eichmarke ein- 
stellen. 

[T^Handkurbel fUr F r eq u e n za bst i mm u ng 

gedrUckt: Grobeinstellung 'I Trdgeroszil lator (?) 

gezogen: Feineinstellung j 4 bis 6 MHz 

D^SchalterrWT-Kanal-Abstimmung f©/ S 1101 

(nur bei Gerate-Ausfuhrung BN 677/1 ) 



umschaltbar 1 Hz/0,1 Hz 

[^Umschalter:Messen/Eichen, S 203 

Eichen : Eichsignal hat gleiche Frequenz wie Empfdn- 
gerabstimmung 

I 9 l umschalter: Frequenzabstimmung fo/ 

5 1102 WT- Ka na 1 a bs t im mu ng f© 

jj^Ausgang, TF-Buchse,Bu 1001 

symmetrisch, R| = 600 Q 

I 1 P) Eingangsschalter, S 202 

zur Anpassung an das MeBobjekt: 



18| Sendepegel 



umschaltbar von -30 bis +10 dB 
in Stufen von 10 dB 



[T^Kontinuierl iche Sendepegeleinstellung 

mit Anzeige am Instrument -10 bis +2 dB 
I 2P| Drucktaste fur S e n d e p e g e I a n z e i g e 
am Pegelmesserinstrument 
IjIlGle! c h s pa n n u n g SO u s go n g / Bu 501 
0 bis +5 V / 5 kQ 

|22| Steuereingang 4 bis 6 MHz, Bu 60 1 

Fremdabstimmung des PMG-1 3 in Schritten oder durch 
Wobbeln. Pegel = -5 dB. 




BEDI ENUNG 



Der PMG-13 ist fur den stationaren oder mobllen Einsatz in einem Tempera turbe- 
reich von - 1 0° bis + 55 °C konzipiert. Das Gerat kann mit senkrecht stehender 
Frontplatte oder mit herausgeklapptem BUgel in Schraglage betrieben werden. 

Soil der PMG-13 transportiert werden, so ist das Gerdt zur Vermeidung von Trans- 
portschdden mdglichst mit den aus dem Zubehdrprogramm lieferbaren Schutzdeckel 
zu versehen. Damit ist das Gerdt nicht nur gegen mechanische EinflUsse, sondern 
auch gegen Staub und Spritzwasser geschutzt. 



2 . 1 . 



2 . 1 . 1 . 



Anschlul3 und I n b e t ri e b na hm e 



SicherheitsmaBnahmen 



FUr den PMG-13 gilt die Vorschrift VDE 0411 bzw. lEC Publ. 348. Das Gerdt hat 
einen Schutzleiter und gehdrt in die Schutzkiasse I. Das Gehduse ist mit dem 
Schutzleiter verbunden. 



2.1.2. I nb e t r i e b na h m e 




Vor dem Einschalten des Gerdts ist die eingestellte Netzspannung zu kontrollieren. 
Der Spannungswahlschalter E ist an der Gerdteruckseite zugdnglich und IdBt sich 
mit einem Schraubendreher auf die Werte 110, 117, 127, 220, 227, 237 V ein- 
stellen. Bei Auslieferung des Gerdts ist der Wahlschalter auf 220 V eingestellt. 

Nach DrUcken des Netzschalters B zeigt ein rotes Leuchtfeld den eingeschalte- 
ten Zustand an. 



2 . 2 . 



Pegeleichung 

Wird der Schalter Messen/Eichen[^in Stellung "Eichen" gebracht, so schaltet 
das Gerdt automatisch auf die erforderliche Empfindlichkeit urn. Das Eichsignal 
hat die gleiche Frequenz wie die Empfdngerabstimmung. 
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Eichen selektiv 

- Mit dem Schalter [U] auf die Bandbreite schalten, die fUr die nachfolgende 
Selektivmessung benutzl- werden soil 

- Instrumentenzeiger mit dem Einsteller Eichen selektiv H 3 j auf die rote Eich- 
marke einstellen 

- Schalter Messen/Eichen F^auf "Messen" zuruckschalten. 

Eichen breitband 

- Betriebsartenscha Iter 11 4l in Stellung "Breitband 20... 50 k schalten 

- Instrumentenzeiger mit dem Einsteller Eichen breitband [IJ] auf die rote Eich 
marke einstellen. 

Es wird mit einer festen Frequenz f = 40 kHz geeicht 

- Schalter Messen/Eichend]auf "Messen" zurUckschalten. 



Messen (Empfanger) 

E i n ga ng 

- MelJobjekt an den Me8eingang[T]anschlie3en 

- Eingangswiderstand des Geratsmitdem Wahlschalter HT] an das Me(3objekt an- 
passen : 

, 600 Q 

symmetrisch hochohmig, ca. 100 kQ IMOO H II 1 nF 

, 600 fi 

unsymmetrisch hochohmig, ca. 100 kQ 



Im Normalfall betrdgt der Eingangswiderstand des PMG-13 Rg = 600 Cl; er kann 
jedoch auf Wunsch im Werk Wandel & Goltermann auf einen anderen Wert (z. B. 
800 Q) umgerUstet werden. 

Meflart " k I I rra rm/ra u sc ha rm " 



Mit dem Schalter[T]kann die Aussteuerung des Gerdts so beeinflu(3t werden, da(3 
es entweder einen hohen Eigenklirrabstand (klirrarm) oder einen hohen Eigenstbr- 
abstand (rauscharm) aufweist. 



Die Me(3art "klirrarm" verwendet man bei der Analyse von Frequenzspektren. In- 
folge des hohen Eigenklirrabstands sind die im Gerdt durch Intermodulation ent- 
stehenden Stdrspannungen sehr gering. Die Empfindlichkeit kann gegenUber dem 
Summenpegel bis zu 40 dB erhdht werden. 



Die MeSart "rauscharm" verVvendet man bei der Pegelmessung, bei der es beson- 
ders auf einen kleinen Eigenfehler ankommt. Wegen des hohen Eigenstdrabstands 
des PMG-13 ist der EinfluB des Eigenstdrgerdusches auf die MeOgenauigkeit gering. 



2.3.3. MeSarten "Selektiv, Breitband, Psophom. Filter" 

- Selektiv: Betriebsartenschalter |1 4l je nach MeBaufgabe auf eine der 

sieben Empfdngerbandbreiten schalten. FUr Messungen an den 
WT-Systemen FM 120, FM 240, FM 480 sind die Bandbreiten 
100 Hz, 200 Hz und 400 Hz vorgesehen. 

- Breitband: Schalter ll 4| auf den Bereich 20. . .50 k schalten 

- Psophom. Filter; Bei dieser Stellung des Schalters |14l wird das Gerdusch in 

einem Fernsprechkanal von 3,1 kHz Bandbreite psophometrisch 
bewertet. 

Der PMG-13 muB mitdem psophometrisch bewertenden Filter 
nach CCITT (Zubehdr BN 677/00.21) bestUckt sein. 



2 . 




3.4. 



PegelmeBbereich 

- MeBbereich des PMG-13 mit dem Pegelschalter[3 entsprechend dem erwarte- 
ten Signalpegel einstellen. Die Instrumentenskala ist in Spannungspegel (0 dB = 
0,7746 V) und in Volt geeicht. 

Der gemessene Empfangspegel ergibt sich aus der Addition des am Peqelschalter l 3 1 
eingestellten Wertes und des am Instrument abgelesenen Skalenwertes. 



Beispiel 1 

Eingestellte Empfindlichkeit am Schalter l 3 I + 10 dB 

Abgelesener Wert am Instrument - 4 dB 



Gemessener Pegel 



+ 6dB 



2.3. 5* 



Frequenzabstimmung 



2.3. 5.1 . Abstimmen mit dem eingebauten Oszi Motor 

Die Frequenzabstimmung des Empfangs- und Sendetells wird bei selektiven Messun- 
gen mit der Handkurbel |1 6| "grob" oder "fein” vorgenommen. Beim Herausziehen 
der Kurbel wird ein Feinantrieb wirksam, der elne empfindllche Frequenzeinstel- 
lung ermbglicht. 1st die Kurbel gedruckt, so konn die Frequenz schnell durchge- 
stimmt werden. 



Die Abstimmfrequenz ist an der Digitalanzeige ablesbar, wenn der Umschalter 
Anzeige ^ in Stellung "fo/Sender" oder "f^Mitlauffilter" steht. 

Weitere Angaben zur Frequenzanzeige siehe Abschnitt 2.3.7. 



2 . 3 . 5 . 2 . F remda bstimmung 



Auf der Gerdteruckseite befindet sich der EIngang |22| fur die Frequenz-Fremd- 
abstimmung. Durch Aniegen einer Steuerfrequenz Im Bereich 4 bis 6 MHz kann 
die Frequenz des PMG-13 durch einen externen Steueroszil lator verdndert werden. 
Der interne Trdgeroszillator wird abgeschaltet, wenn das extern angelegte Trdger- 
signal einen Pegel von - 5 dB uberschreitet. 

Als Steueroszil lator ist der OD-4 geeignet. Mit diesem Oszillator ist elne deko- 
dische Einstellung der Sende- und Empfangsfrequenz des PMG-13 moglich. Uber 
eine Programmkarte kann der Steueroszillator und damit ouch die Frequenz des 
PMG-13 programmiert werden. 

Wird der OD-4 als Steuergerdt benutzt, so Ist zu beachten, daG ein im PMG-13 
eingebauter Frequenzteiler 100 : 1, der auch bei Fremdabstimmung wirksam ist, 
die abzustimmende Frequenz in diesem Verhditnis herabtellt. Deshalb muG die am 
OD-4 einzustellende Abstimmfrequenz 100 mal so groG wie die fUr den PMG-13 
gewUnschte Abstimmfrequenz gewdhi t werden . 



Beispiel : 

GewUnschte Abstimmfrequenz fur den PMG-13 4,817 kHz 
am OD-4 einstel len 481,7 kHz 




2.3.6. WT - Ka na I -A bs ti mm un g 

Mit der SpezialausfUhrung BN 677/05 des PMG-13 laBt sich das Gerdt schnell und 
exakt auf die Mittenfrequenz eines WT-Kanals abstimmen. 

- MeGsignal an Eingang[T]anschiiel3en 

- Schalter ll 4| auf die dem WT-System (FM 120, 240 oder 480) zugeordnete Band- 
breite schalten 

- Schiebeschalter Anzeige [sj auf "fo/Mitlauffilter" schalten 

- Schiebeschalter^^ auf WT-Kanal-Abstimmung schalten 

- Mit dem Stufenschalter |1 7| einen WT-Kanal anwdhien 

Unmittelbar nach Einstellen der Kanalnummer erscheint die Frequenz, auf die das 
Gerdt durch selbsttdtiges Einrasten abgestimmt ist, in der Zdhieranzeige. 

Wdhit man versehentlich eine Kanalnummer an, die die Kanalkapazitdt des be- 
treffenden Systems Uberschreitet, so kann eine falsche Mittenfrequenz angezeigt 
werden . 

2. 3. 6.1 . Messungen am System ED 1000 der DBF 

Der PMG-13 ist fUr das System ED 1000 voll geeignet. Dieses System arbeitet nach 
dem Zweidraht-Getrenntlageverfahren mit je einem Kanal pro Ubertragungsrich- 
tung. Die Kanalmittenfrequenzen haben folgende Werte : 

a) Richtung Betriebsstelle — ►Teilnehmerstel le 600 Hz 

b) Richtung Teilnehmerstelle — ►Betriebsstelle 2700 Hz 

Der Frequenzhub betrdgt bei 600 Hz ± 100 Hz, 

bel 2700 Hz ± 450 Hz. 

% 

Messung in Richtung a) 

FUr diesen Kanal ist die Bandbreite 400 Hz am PMG-13 einzuschalten. Das Filter 
ist zwar fUr einen Hub von ± 120 Hz dimensioniert, doch stdrt die grdSere Band- 
breite nicht, da kein Nachbarkanal vorhanden ist. 

Messung in Richtung b) 

Das 1 ,6-kHz-Filter des PMG-13 hat bei ± 450 Hz Abstand von der Mittenfrequenz 
eine Ddmpfung von 0,5 dB. Es ist also exakt auf diesen Hub zugeschnitten und 
deshalb ohne Einschrdnkung fUr Messungen in diesem Kanal verwendbar. 




2.3.7. 



Frequenzanzeige 



Die Frequenz wind durch elnen Dlgitalzahler mit 6 Stellen flackerfrei angezeigt. 
Mlt dem Schiebeschalter[3 1st die Frequenzaufibsung mit 1 Hz oder 0,1 Hz wahl- 
bar. Bei einer Aufibsung von 1 Hz ist die letzte Stelle dunkelgesteuert. 



Der Frequenzzahler miBt entweder die Abstimmfrequenz oder die Frequenz eines 
Signals am Empfonger-Eingong. Die Umscholtung besorgf der Schiebescholter An- 
Anzeige | 5 1 . 



Steht dieser Schalter in Stellung "fc/Sender", so wird die Frequenz des Abstimm- 
oszillotors direkt gemessen. Der Zohler fuhrt dann 20 Messungen pro Sekunde aus 
(Aufibsung 1 Hz), d.h. die Anzeige foigt einer Frequenzveronderung mif der Hand- 
kurbel unmittelbar. Bei einer Aufibsung von 0, 1 Hz benbtigt der Zohler 500 ms pro 
Messung. Die domit verbundene Trogheit ist nicht stbrend, do bei dieser Aufibsung 
meist der Feinontrieb der Handkurbel zur Anwendung kommt. 



Steht der Umscholter in Stellung "fc/Mitlouffi Iter", so steht am Ausgong [j^ 
das selektiv verarbeitete Eingangssignal zur Verfugung. 



Steht der Schiebescholter in Stellung "f/Mitlauffi Iter", so arbeitet das Gerbt 
als Frequenzzahler fur ein am Empfbngereingang liegendes Signal. Der Zohler 
macht bei 1 Hz Aufibsung eine Messung pro Sekunde. Bei 0, 1 Hz Aufibsung ist die 
MeBzeit urn den Faktor 10 grb(3er . 



Damit ist eine selektive Frequenzmessung mbglich. Zum Beispiel kann die Frequenz 
einer Spektra llinie bei der Frequenzanalyse sehr genau gemessen werden. 



2,3.8. Instrumentenanzeige "flink/trbge" 

Wird nach Abstimmung auf Maxima lausschlag eine Zeigerunruhe festgestellt, so ist 
dem MeBsignal u.U. ein Rauschsignal uberlagert. Zur Beruhigung der Anzeige 



bringt man den Schiebescholter flink/trbge 1121 in Stellung "trbge" 



2.3.9. 



G I eichspannungsausgang 

Der Gleichspannungsausgcng |21 1 an der Gerbteruckseite liefert eine zur Instru- 
mentenanzeige proportionale Spannung; sie betragt fur Vol lausschlag + 5 V, Der 
Innenwiderstand des Gleichspannungsausgangs ist 5 kQ. 



2-6 




2.4. 




MItlaufsender 



Der MItlaufsender des PMG-I3 liefert (z.B. fur VIerpolmessungen bei Rl = Ra) eln 
synchron zur Abstimmfrequenz mitlaufendes Sendesignal mit einem Pegel von -40 bis 
+ 12dB. Der Pegel 1st im Bereich -30 bis +10dB mit Schalter in 10-dB-Stufen 
und im Bereich -10 bis+2dB mit Potentiometer 1 19| kontinuierlich einstellbar. 



Der Mltloufsender-Ausgang 1 10 I 1st symmetrlsch und hat elnen Innenwiderstand 
von 600 Q. Im Bedarfsfall 1st dieser auf elnen anderen Wert (z.B. 800Q) umrUst- 
bar. Eln Aufsteckschild zeigt den gednderten Widerstandswert. 



- MelBobjekt zwischen Mitlaufsender-Ausgang 1 10 1 und Empfdnger-Eingang ITjein- 
schleifen . 

- Schiebeschalter-Anzeige [S^in Stellung "f^j/Sender" schalten. 



2.5. 




Mitlauffilter 

Fur spezielle Aufgaben (z.B. Ausfiltern eines Signals aus einem Frequenzspektrum) 
ld(3t sich der PMG-13 als Mitlauffilter betreiben. Dieses Filter kann mit wdhlba- 
barer Bandbreite, z.B. 10 Hz, im ganzen Frequenzbereich 20 Hz bis 20 kHz durch- 
gestimmt werden. 

Der PMG-13 arbeitet dabei als selektiver Verstdrker, dessen Selektion mit dem 
Schalter |1 4| und dessen Verstdrkung mit dem Pegelscholter l 3 I verdndert werden 
kttnnen . 

Der Ausgangspegel stimmt bei Rq = Rj mit der Instrumentenanzeige uberein. Mit 
dem Pegelschalter l 3] kann die Verstdrkung (Ddmpfung) des Filters zwischen - 20 
(+ 20) dB und + 70 (- 70) dB eingestellt werden, sie 1st jedoch so zu wdhien, da3 
sich die Instrumentenanzeige im Bereich - 20 bis + 2 dB befindet. 



Beispiel : 

Eingangspegel bei 1 1 1 
Stellung Schalter l 3 | . 
Ausgangspegel bei DU 



- 15 dB 

_ 10 dB (= v = + 10 dB) 
-5dB 
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- Schiebeschalter[3 in Stellung "fo/MitlauffI Iter" schalten 

- Zu untersuchendes Signal auf MeBeingang [T]geben 

- PegelschalterfTl auf geeigneten Wert einstellen 

- Schmale Fi Iterbandbreite wahlen 

- Bei der Spezialausfuhrung BN 67i^05 Schiebeschalter 0 auf "Frequenzabstim- 
mung fg schalten 

- Mit der Handkurbel die Frequenz abstimmen 



Breitbgndverstdrker (20 Hz bis 50 kHz) 

- Schiebeschalter [S] in Stellung "f/Mitlauffilter" schalten 

- Signal auf Me Bei nga ng fTI geben 

- Pegelschalter[X]auf geeigneten Wert einstellen 

- Schalter [H] auf "Breitband" schalten 

Am Ausgang [T^ kann das verstdrkte Breitbandsignal abgenommen werden. 



Frequenzzdhler 

Breitband 

Mit den.Einstellungen nach 2.6. arbeitet der PMG-13 als Frequenzzdhler im 
Bereich 20 Hz bis 50 kHz. Der Frequenzzdhler bendtigt einen Mindestpegel, der 
einer Instrumentenanzeige von - 10 dB entspricht. 



S e 1 e k ti V 

Mit den Einstell ungen nach 2.6., jedoch Schalter 03 auf "Selektiv" , arbeitet 
das Gerdt als selektiver Frequenzzdhler innerhalb der eingestellten Bandbreite. 




3. 



MESSTECHN ISCHE HINWEISE 



3.1. 




E i n m e Ba u f ga be n an F M - WT - S y s te me n 

Messung des statischen Signals im nicht getasteten Zustand des WT-Kanals. 
(Schmale Bandbreite am PMG-13). 

Bestimmung des Kanaihubs durch Ausmessen der Spektral I inien AO und A1 in einem 
WT-Kanal, der mit einer periodischen Signalfolge (z.B. 101010) getastet wind . 
(Schmale Bandbreite am PMG-13). 

Storlinien innerhalb und auBerhalb des Kanalbandes. 

(Schmale Bandbreite am PMG-13). 

Messen von Dauersignalen an frequenzmultiplexen Fernwirksystemen, deren Kanal- 
mittenfrequenz-Abstand 60 Hz betragt. 

(PMG-13 mit Bandbreite 10 Hz). 

Psophometrisch bewertete Gerauschmessung in einem 4-kHz-Fernsprechkanal, 
der fUr WT-Ubertragung vorgesehen ist. 

(PMG-13 mit Option Psophometerfilter BN 677/00.21). 

Messung der unbewerteten Gerauschleistung in einem nicht belegten WT-Kanal. 
(AngepaBte WT-Bandbreite am PMG-13). 



3.2. 




B e t r i eb sm ess u n g e n an FM-WT- und F e rn w i rk sy s t e m e n 

Messung des Pegels (Effektivwert des Summensignals) in einem getasteten WT-Kanal. 
(Zugeschnittene Bandbreiten am PMG-13, je nach dem zu messenden System). 

Selektive Messung des Pegels an frequenzmultiplexen Fernwirksystemen, deren 
Kanalmittenfrequenz-Abstand 60 Hz betragt. Es handelt sich dabei urn AM-WT- 
Systeme, deren Frequenzen dauernd eingeschaltet sind und die praktisch nur den 
Ja/Nein-Zustand signalisieren. 

(1 0-Hz-Bandbreite am PMG-13). 

Betriebspegelmessungen am Einkanal-Datenubertragungssystem ED 1000. 

(1 ,6-kHz-Bandbreite am PMG-13). 
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Betriebspegelmessung an Daten- und Fernwirksystemen mit Ubertragungsgeschv/in- 
digkeiten von 600 bis 2400 Bit/s. 

(AngepaSte Bandbreiten am PMG-13 wdhlbar). 



3.3. 





MeObeispiele fur den Betrieb al s M i 1 1 a u f f i I t e r 

In der Betriebsart " Mitlauffilter" kann das Gerdt PMG-13 als durchstimmbares 
Filter mit v/dhibarer Bandbreite betrieben werden. 

Das Mitlauffilter bietet unter anderem folgende MdgI ichkeiten : 

Reinigung eines Generatorsignals von harmonischen und nichtharmonischen Stdrsi- 
gnalen. Dazu \wird der PMG-13 in der Betriebsart "Mitlauffilter" synchron zu der 
Genera torfrequenz abgestimmt, was uber den Steuereingang des Gerdts mdglich 
ist. Das "gereinigte" Signal kann als klirrfreies Signal z.B. bei Klirrddmpfungs- 
messungen verwendet werden. 

Reinigung des Signals eines Schwingungsaufnehmers, das in der Vibrationstechnik 
als Regelsignal fur den elektromagnetischen Vibrator benutzt wird. Der Vibrator 
wird dabei auf die Amplitude seiner Grundschwingung und nicht auf Harmonische 
nachgeregelt. 

Reinigung des Signals eines elektromagnetischen Schwingungsaufnehmers von Stdr- 
signalen aller Art. Damit ist es mdglich, den Frequenzganz eines mechanischen 
Objekts auch unter starker Stdrbeeinflussung durch Hintergrundrauschen aufzuneh- 
men . 



3.4. 




Messen von O b e rs c h w i n g u n g e n an E n e r g i e v e r so r g u n g s n e t ze n 
mit d e m Net zo b e r sc h w i n g u n g s- Me Bz usa t z NOZ-1 

Durch die steigende Belastung des Energieversorgungsnetzes wird auch die RUck- 
wirkung der Verbraucher auf das Netz groBer. Die angeschlossenen Gerdte speisen 
Stdrspannungen ins Netz zurUck, wodurch es stark verseucht werden kann. Es wird 
deshalb notwendig, die Netzverseuchung zu kontrol lieren . 
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Hierzu werden z. B. als eine Kontrol Imbgl ichkeit von DIN und VDE Netzober- 
schwlngungsmessungen vorgeschlagen. In den Empfehlungen EN 50006 und 
VDE 0838/10.76 sInd Grenzen fUr den Oberschwingungsgehalt in Versorgungsnet- 
zen festgelegt. 

Mitdem Netzoberschwingungs-MeBzusatz NOZ-1 wird das PegelmeBgerdt PMG-13 
zu elnem einfachen OberschwIngungsmeBgerdt erweitert. Der Mef3zusatz besteht 
Im wesentlichen aus einem Transform a tor und einem HochpaB, der die 50-Hz- 
Grundwelle unterdrUckt, Somit lassen sich mitdem schmalbandigen Empfdnger 
PMG-13 die Oberschwingungen des Netzes einfach bestimmen. 
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Erlauterungen zum Blockschaltplan PMG-13 



BEDIENUNGSELEMENTE UND A N SC H L USS BU C H S E N 



Die eingerahmten Ziffern stfmmen mit den auf der Front- 
und RUckseite aufgedruckten Ziffern Uberein. 

Eingang, TF-Buchse, 20 Hz bis 50 kHz 
Umschalter klirrarm/rauscbarm 
Pegeisc halter 

Frequenzanzeige, Aufidsung 1 Hz/0,1 Hz 

Umschalter Anzeige fo/f/ Sender/MItlauffi Iter 

Umschalter 1 Hz/0,1 Hz 

Umschalter Messen/Eichen 

Umschalter Frequenzabstimmung f^/ 
WT-Kanal-Abstimmung f© 

Ausgang, TF-Buchse, 20 Hz bis 20 kHz/-40bis + 12dB 
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Eingangsschalter symmetr./unsymmetr, 

600 Q/hochohmtg 

Umschalter trdge/flink fUr Anzeige-Instrument 

EIch-Einsteller (Selektiv) 

Schalter Selektiv/Breitband/Psoph. Filter 

Eich-Einsteller (breitband) 

Frequenzabstimmung grob/fein 

Schalter WT-Kanal-Abstimmung fQ (nur bei Gerdte- 
AusfUhrung BN 677/1 ) 

Sendepegel umschaltbar von - 39 ... 0 dB 

G le ichspannungsausgang 

Steuereingang 4 bis 6 MHz (Fremdabstimmung) 
Pegel^ - 5 dB. 



BEZEICHNUNG DER EINZELNEN BLOCKE 

Die im Text Kapitel 4 doppelt eingeklammerten Ziffern sind identisch mit den fortlaufenden, nicht 
eingerahmten Ziffern im Blockschaltplan. Die innerhalb einer strichpunktierten Eingrenzungslinie 
stehenden eingekreisten Ziffern beziehen sich auf den jeweiligen Stromlaufplan (im Anhang), dem 
die einzelnen Bldcke zugehbren. 



1 E i nga ngsUbertrage r 

2 Pegei teller 

3 E ingangs verstdrker 

4 Pegelteiler 

5 50-dB-Vorteiler 

6 Vorverstdrker 

7 TiefpaB 20 kHz 

8 Empfangsmischer 

9 BandpaB 40 kHz 

10 Trdgerbegrenzer 

11 Verstdrker 15/35 dB 

1 2 Abtastfilter 

13 BandpaB 40 kHz 

14 Anzeigeverstdrker 

15 Rauschbegrenzungs-TiefpaB 60 kHz 

16 Psophometer-Filter BN 677/00.21 

17 Anzeigeverstdrker 

18 Gleichrichter 



19 Frequenzteiler 3 : 1 

20 Frequenzteiler 32 : 1 

21 Norma Ifrequenz-Erzeugung 3,84 MHz 

22 Frequenzteiler 4 : 1 

23 Zdhier 

24 Anzeige 6steilig 

25 Trdger-Oszil lator 4 bis 6 MHz 

26 Trdger-Umscha Iter 

27 Frequenzteiler 100 : 1 

28 T rdgerbegrenzer 

29 Sendemischer 

30 Tiefpa(3 

31 Ubertrager 

32 Ausgangsverstdrker 

33 Impuisformer 

34 Kanalrastschaltung 

35 Regel vers tdrker 

36 BandpaO 40 kHz 



FUNKTION UND E I G E N S C H AF TE N 



Die Funktion des PMG-13 wird anhand des Blockschaltplans beschrieben. 

Das Empfangsteil und der MItlaufgenerator arbeiten nach dem Uberlagerungsver- 
fahren mit einer Zwischenfrequenz von 40 kHz. Der Umsetztrdger wird in einem 
variablen LC-Oszil lator erzeugt. Die Zeitbasis fur den Zdhier, die Festfrequenz 
des Senders und der Steuerimpulse fUr das geschaltete ZF-Filter (Abtastfilter) sind 
aus einer quarzstabilisierfen Frequenz abgeleitet. 

MeOart selektiv 

Das Eingangssignal gelangt uber die Eingangsschal tung mit Schalter [TTJund dem 
Eingangsubertrager (1), der fur unsymmetrische Messungen umgangen wird, zum 
Eingangsteil . Dieser enthalt die durch den Pegelschalter fS I qeschalteten Pegeltei- 
ler (2) und (4), einen Eingangsverstarker (3) sowie einen 50-dB-Vorteiler (5), der 
in den Stellungen + 20. . 20 dB des Pegelschalters wirksam ist. In den Stellungen 
- 30.. . - 70 dB ist er ausgeschaltet. 

Dem Vorverstarker (6) foigt der TiefpaB (7). Dieser legt die obere MeBfrequenz 
fest und sorgt fUr eine ausreichende ZF- und Spiegel wellenddmpfung. 

Vom TiefpaB (7) gelangt das MeBsignal an den Empfangsmischer (8), der es in die 
ZF-Lage umsetzt. Ein von 4 bis 6 MHz abstimmbarer LC-Oszil lator (25) erzeugt 
das Trdgersignal fur den Empfangs- und Sendemischer. Nach Teilung dieses Signals 
im Verhaltnis 100 : 1 (27) wird es dem Mischer (8) uber dem Tragerbegrenzer (10) 
und dem Mischer (29) uber den Tragerbegrenzer (28) in der Frequenziage 40 bis 
60 kHz zugefuhrt. 

Zur Fremdabstimmung des PMG-13 ist eine zwischen 4 und 6 MHz veranderbare 
Steuerfrequenz erforderlich. Wenn der aufgelegte Pegel - 5 dB uberschreitet, wird 
der interne Trdgeroszillator (25) abgeschaltet. 

Das erste Filter in der 40-kHz-Ebene ist ein LC-BandpaB (9), dessen 3-dB-Band- 
breite 1 ,6 kHz betrdgt, sie istidentisch mit der Bandbreiteneinstellung "1,6 kHz" . 

FUr die Bandbreiten 10, 20, 40, 100, 200, 400 Hz ist dem LC-BandpaB ein Ab- 
tastfilter (12) nachgeschaltet), das die entsprechende Selektion gewahrleistet. 



FUr die Stellung "1,6 kHz" wird das Abtastfllter umgangen. Die Steuersignale fur 
das Abtastfllter werden durch die Frequenzteiler (19) und (20) aus dem 3,84-MHz- 
Quarzoszillator (21 ) abgeleitet. 

Am Ausgang des Abtastfilters tritt auBer dem Nutzsignal eine kleine Stbrspannung 
auf, die durch das Abtastsignal verursacht 1st. Um einen mbglichst groBen Storab- 
stand zu erhalten, wird das Nutzsignal vor dem Abtastfilter mit einem schaltbaren 
Verstarker (11) um 35 dB verstarkt. Dies geschieht in der Betriebsart "rauscharm", 
Schalter l 2 1 . 

FUr eine Frequenzanalyse hingegen darf das Abtastfilter nicht so stark ausgesteuert 
werden, um einen groBen Klirrabstand zu erhalten. In der Betriebsart "klirrarm" 
wird deshalb die Verstdrkung vor dem Filter um 20 dB reduzlert. Damit die Ge- 
samtverstarkung unverandert bleibt, muB die Verstdrkung des Anzeigeverstarkere 
(14) um 20 dB angehoben werden. 

Nach dem Rauschbegrenzungs-TiefpaB (15) (60 kHz) foigt der Anzeigeverstdrker 
(17) und der quasi-effektiv bewertende Gleichrichter (18). Durch Verwendung 
dieses Gleichrichters lassen sich auch Rauschmessungen durchfuhren. Sinusfdrmige 
Signale und Rauschen werden dabei mit gleichem Effektivwert am Instrument ange- 
zeigt. 

Die Ladezeitkonstante des Quasi-Effektivwert-Gleichrichters ist mit Schalter |12 1 
zwischen "fllnk" und "trdge" umschaltbar. Der sich anschlieBende Gleichspannungs- 
verstdrker versorgt dasAnzeige-lnstrument und den Gleichspannungsausgang 1 21 1 . 

Eichen selektiv 

Beim Umschalten von Messen auf Eichen trennt der Schalter l 8 I das Eingangssignal 
ab und schaltet den Eichpegel (- 70 dB) vom Sendeteil auf, der auf die gleiche 
Frequenz wieder Empfangstell abgestimmt ist. Der Eichvorgang wird mit dem Po- 
tentiometer Il3l durch Verdndern der Verstdrkung auf der Gleichspannungsseite 
des Gleichrichters ausgefuhrt. 



4.3. 



Me (Sort breitband 



Das Signal gelangt, wiebei Selektivmessung, zum Ausgang des Vorverstarkers, wird 
aber von hier unter Umgehung des Selektivt’eils direkt auf den Anzeigeverstdrker 
(14) gegeben. Bis zum Instrument ist der Signalweg dann wie bei der Selektivmes- 
sung. Anstelledes Rauschbegrenzungsfi Iters (15) kann das Psophometer-F liter (16) 
(Wahizubehbr) eingeschaltet werden. 



4.4. 



Eichen breitband 



Es wird bei einer festen Frequenz von 40 kHz geeicht, jedoch mit dem Potentio- 
meter 15 . 




4.5. 




Mitlaufsender 



Der Mitlaufsender arbeitet nach dem Uberlagerungsprinzip. 

Die zur Erzeugung des Sendesignals erforderliche 40-kHz-Festfrequenz wird durch 
Teilung aus der Norma Ifrequenz abgeleitet und nach Filterung sowie Amplltuden- 
regelung dem Sendemischer bzw. Mischer (29) zugefuhrt, Nach Umsetzung mit 
der oben erwdhnten Trdgerfrequenz 40 bis 60 kHz und Ausfiltern des unteren Sei- 
tenbandes mit dem TiefpaS (30) (fg = 20 kHz) entsteht ein klirrarmes Sendesignal 
mit einem Pegel von - 20 dB. Es gelangt 



a) an einen 50-dB-Teiler (5), hinter dem es als "mitlaufendes Eichsignal" zur 
VerfUgung steht, 

b) zum Ausgangsverstdrker (32), der das erzeugte Signal auf einen Pegel von 
max. + 12 dB (fUr R| = R^) anhebt. Der Ausgangspegel Id3t sich mit Schalter 
in Stufen von 10 dB im Bereich - 30 bis + 10 dB einstellen. AuBerdem ist mit 
Potentiometer ni] eine kontinuierliche Sendepegeleinstel lung mbglich. 
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4.6. 




Mitlauffi Iter 

In dieser Betriebsart (Umschaltung durch [JJ wird das selektiv verarbeitete Eingongs- 
signal in der ZF-Lage vor dem Gleichrichter abgenommen und vom Mischer (29) 
des Sendeteils in die ursprungllche Frequenziage zuruckgemischt. Der vom Filter 
durchgelassene Tell des Eingangssignals steht am Ausgang 1 10| zur VerfUgung. 
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Die in Stellung "f^/Mitlauffilter" des Schalters [|] angezeigte Abstimmfrequenz 
des Empfangsteils ist zugleich die Mittenfrequenz der mit Schalter ll4j eingeschal 
teten Filterbandbreite . Steht [s] in Stellung "f/Mitlauffi Iter", wird die Frequenz 
des Eingangssignals angezeigt. 



B r e i t b andverstdrker 

Mit den Einstellungen "f/Mitlauffi Iter" [J] und "Breitband" [T^arbeitet das Ge- 
rat als Breitbandverstarker im Bereich 20 Hz bis 50 kHz. 



Frequenzzahler 

Mit den Einstellungen "f/Mitlauffi Iter | 5 | und "Breitband" 1 14 | arbei tet das Gerdt 
als Frequenzzahler im Bereich 20 Hz bis 50 kHz. 

Mit den Einstellungen "Selektiv" und "f/Mitlauffilter" [sjarbeitet das Gerdt 
als selektiver Frequenzzahler, d.h. es ist eine Frequenzmessung innerhalb der je- 
weils mit 03 eingeschalteten Selektionskurve moglich. 



SonderausfUhrung W T - K a n a I a bs t i mm u n g (BN 677/05) 

Nach Einschalten der "WT-Kanal-Abstimmung fo" wird der variable Trdgeroszil- 
Iator(25)des PMG-13durch einen gerasteten Trdgeroszillator ersetzt. Dieser wird 
Liber den Phasenregelkreis der Kanalrastschaltung(34)auf die der jeweiligen Kanal- 
mlttenfrequenz entsprechende Trdgerfrequenz nachgeregelt. DerTrdgeroszil latorgibt 
er^t nach Zuordnung der entsprechenden WT-Bandbreite mit dem Bandbreiten-Um- 
schalter [h] eine Frequenz ab. 



5.WARTUNG UNO SONSTIGES 



funktionsprufung, wartung und sonstiges 



Funktionsprufung 

Mit der Funktionsprufung kann auf elnfache Weise festgestellt werden, ob das Ge- 
rat samt Bedienungsorganen und AnschlUssen in Ordnung 1st. Wesentllche Hinweise 
hierzu sind auch dem Kapitel 2. Bedienung zu entnehmen. 



Eichen selektiv und breitband 

- Gerat an das Netz anschlieBen 

- Einschaittaste drUcken 

- Schalter Q3 auf Selektiv 

- Schalter ll 2 I auf fllnk 

- Schalter rsH auf Eichen 

- MitEichpotentiometer [T3] auf rote Eichmarke einstellen 

- Schalter ll 4j auf Breitband 

- Mit Eichpotentiometer [T^ auf rote Eichmarke einstellen 

- Schalter[~8~|auf Messen zurUckschalten 



Senderausga ng und E m pf a n g e re i n ga ng 

- Senderausgang |T^ Uber Kabel mit Empfdngereingang[T] verbinden 

- Schalter 1 1 ll auf Rg = 600 Q 

- Pegelschalter[^auf 0 dB. 

- Sendepegel mit 1 1 8^ auf 0 dB schalten 



Das Instrument muB im ganzen Frequenzbereich 0 dB anzeigen, Diese Anzeige 
darf sich beim I'mschalten des Schalters [u] von Selektiv auf Breitband nicht 
dndern. (Die untere Frequenzgrenze bel Selektivmessung steigt dabei propor- 
tional zur Bandbreite), 



Wartung und Sonstiges 

Achtung. Vor Offnen des Gerdts 1st der Netzstecker zu ziehen. 
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5.2.1. Mechanischer Aufbau 

Die auf der Deckplatte des Gercts aufgesetzten Nocken und entsprechende Ausspa- 
rungen der Geratefu(3e ermoglichen das Stapein mehrerer Gerate ubereinander , 

Um an die inneren Gerateteile heranzukommen, ist der Deckel nach Ldsen von 
6 Imbusschrauben abzunehmen. Ein Montageschlussel steckt an der Gerdterlick- 
seite. Der gesamte Gestel Irahmen la(3t sich nun nach oben herausziehen . Ledig- 
lich das Netzteil verbleibt dabei an der Seitenwand. Die Baugruppen sind jetzt 
zugdnglich und anhand der aufgedruckten Beschriftung lelchf zu erkennen. 

5.2.2. Einbau in ein 1 9 - Z o I I - G e s t e M 

Die Abmessungen des Gehauses entsprechen der DIN-Norm 41 494 sowie der ame- 
rikanischen Norm ASA C 83.9. Das Gerat kann daher auch in ein 1 9-Zol l-Gestell 
eingebaut werden . Hierzu sind lediglich 2 Montagewinkel (BN 700-3001 .009/St) 
mit je 2 Schrauben direkt hinter den Griffen an die Seitenwdnde anzuschrauben, 
sowie die Geratefu(3e und die Fuhrungsnocken am Deckel zu entfernen. 



5.2.3. Scha I terpf I ege 

Zur Vermeidung mechanischer Abnutzung an den Stufenschaltern sollte in regel- 
meCigen Abstdnden die Rast mit Wahlerfett nachgefettet werden. 

5.2.4. S i c h e ru ng s w ec hs e I 

Die Netzsicherung F des PMG-13 laBt sich nach Abschrauben der Slcherungs- 
kappe auf der Gerateruckseite auswechseln. Bei Netzspannungen im Bereich 220 
bis 237 V istelne trage 0,4-A-Sicherung bzw. im Bereich 110 bis 127V eine trdge 
0^8-A-Sicherung erforderlich , 

Eine andere Netzspannung ld(3t sich mit Hilfe eines Schraubendrehers am Netzspan- 
nungswahlschalter E auf der Gerateruckseite einstel len. 



5.2.5. 



Universalbuchse "Versacon 9 



Der Steuereingang 22 _ fur die Fremdabstimmung an der Gerateruckseite ist mit der 
neuen 75-Q-Universalbuchse "Versacon® 9" von Wandel &Goltermann bestUckt. 
Dies hat den Vorteil, da3 ein schnelles Umrusten auf eine der unten genannten 
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AnschluBbuchsen ohne Lbtarbeit an den Geraten mbglich 1st. In die festmontierte 
Universalbuchse wird mit dem MontageschlUssel (Bestellnummer W 1) der gewunschte 
BuchsenUbergang eingeschraubt. Es sind folgende BuchsenUbergange erhaltlich : 




Versacon®9 Lemo BNC 1.6/5. 6 2.5/6 1.6/10 558A 470C 

Western Electric 



Bild 5-1 BuchsenUbergange 

5.2.6. Hinweise fUr den Versand 

Ein bruchsicherer Versand des Gerats ist nur durch eine konstruktionsgerechte Ver- 
packung gewahrleistet. 

Bei Verlust der Original-Verpackung wird empfohlen, das Gerat so zu verpacken, 
wie es Bild 5-2 zeigt. 




Bild 5-2 Verpackung 
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Serlenstand des Anhangs PMG-13 






Pegelmef3gerdl- PMG-13, 


BN 677/04 


Serie H 


zusdfzllch mit Kanalwahizusatz, 


BN 677/05 


Serie H 


mit eingebauter Option, BN 677/00.21 
und gedndertem DC-Ausgong 


BN 677/03 


Serie H 


zum Grundgerat gehbren : Norm-Netzteil NNT-2, 


BN 699 




und Trageroszil lator 4. . .6 MHz 


BN 640/09 




Option: Psophometrisch bewertendes Filter noch CCITT 


BN 677/00.21 


Serie H 



Series status of Appendix PMG-13 






Level Measuring Set PMG-13, 


BN 677/04 


Series H 


additionally with channel selector facility. 


BN 677/05 


Series H 


with incorporated Option, BN 677/00.21 
and altered DC-output 


BN 677/03 


Series H 


associated with main frame: 
Standard Power Supply, NNT-2, 


BN 699 




and Carrier Oscillator 4 to 6 MHz 


BN 640/09 




Option :psophometric weighting filter 
conforming to CCITT 


BN 677/00.21 


Series H 



Etat de serie de ^annexe PMG-13 






Appareil de mesure de niveau PMG-13 


BN 677/04 


S^rie H 


avec auxiliaire de selection de voies, 


BN 677/05 


S^rie H 


avec option BN 677/00.21 incorporee 
et sortie continue modifiee 


BN 677/03 


Serie H 


Font partie de Pappareil de base: 
Alimentation normalis6e NNT-2 


BN 699 




et Oscillateur de porteur 4 3 6 MHz 


BN 640/09 




Option: Filtre psophometrique suivant CCITT 


BN 677/00.21 


Serie H 



r 



Anmerkungen zu den Stromlaufpidnen 
und den Schal tteil listen 



Notes for Circuit Diagram 
and the Parts Lists 



Notes sur les schemas de prIncipe et 
les listes de composants 



I = Leiterplotfe B 

Pkf. 6 = An»chlu(JpunWr6 

TP 203 -• Tirtfpunkr 203 

1 . - Uberscfzongen 



m- Schirm 
= ichwurz 

- *iolerr 

- WBifl 



Abbraviations •xampi* 

C ircu it dfo gram 4 
Circuit board 8 
Connection point 6 

T ast point 203 



blue 

bore twire 

brown 

transparent 

yellow 

green 

grey 

pink 

red 



Exomplae (f obreviations 



Point de roccoraement 6 



Code dee couleurs 



brun 

fra ni parent 
joune 



gcschtrmte Leitung 
blanker Drohr 



BS - BestOckungeseife 
NBS = nichr biatuckte Se 



Screened leod 
Bore wire 

Components side 
Soldering side 



Conducteur blinde 
Fi 1 no 

C3te corr,rjosan*s 
Cdte soudure 



Al !e angegebenen Sponnuo- 
gen sind mit einem lnsrru~ 
ment 100 kjyv gegen 0 V 
gemessen . 

Relais in Rohestellung 
dorgestel It 

Sollten die Werte beerimmter 
Booelainonte in den Strom^ 
loofplonen und Scholtteil- 
iisten difterieren, so sind 
sten die An^ben in den 
Scholrteillisten ols verbind- 
I ich onzusehen . 



All voltage ratings measured 
with respect to 0 V with 
lOO kfVV merer. 

Relays shown in rest position 

ir the values of individual 
components listed in the 
circuit dlograrm and compo- 
nent lists should differ from 
another, those values given 
in the component lisK ore 
val id , 



Toutes les tensions donnees sont 
mesurees par rapport a 0 V ovec 
un instrument de 1 00 • 

Les relois sont reprnentes en 
position repos 

Lorsque les voleurs de certains 
composants diffwent entre les 
schemas de principes et las listes 
de composants, les voleun des 
listes de composants sont seules 
volobtes . 



Bestel langoben 

Bei Ersatztei Ibestel lungen unbedingt 

beach ten: 



Die genaue Bezeichnung ist der Schalt- 
tellliste zu entnehmen . 

Bauelemente mit BV bzw. WN sind im 
Werk anzufordern. 

Neben der Bestel Inummer (BN) ist die 
Geratenummer mit Serlenindex, die Po- 
si tionsnummer des Bauelements und die 
Sachnummer anzugeben . 



Beispiel: PM -20 BN 881/01 

Nr. 0001 A 



Order! ng Information 

When ordering spare parts, the fol- 
lowing instructions must be followed 
without fail : 

The exact designation of the compo- 
nent shall be taken from the "Parts 
Lists". 

Components prefixed with BV or WN 
should be ordered from the manu- 
facturer, W5G. 

Next to the order number (BN) the 
serial number of that particular in- 
strument along with the position num- 
ber of the component and the item 
number shall be given. 



Example : 



PM-20 BN 881/01 
N o . 000 1 A 



Donn6es pour la commande 

Pour la commande de composants 
de rechange il faut absolument 
observer: 

La designation exacte du composant 
qui est d prertdre dans la liste des 
composants. 

Les composants BV ou WN sont d 
r6clamer d I ' usine . 

Outre le numero de commande (BN) le 
numero de I'apparell avec son Index de 
serie et le numero de position du com- 
posant et numero d‘object sont a donner. 



Exemple: PM-20 BN 881/01 

N° 0001 A 



Scha 1 tbi Id-Nr . Positions-Nr . 

Sach-Nr. 0001-0015.836 



C ircuit diagram Position No. 

Item number 0001-0015.836 



N° de schema N° de position 

N° d'object 0001-0015,836 



Baugruppenverbindungen 

Da die Strom laufpidne fur jede Bau- 
gruppe getrennt gezeichnet sind, 
mussen alle Zuleltungen zu anderen 
Baugruppen deutlich erkennbar seln. 
Die nachstehende Skizze erldutert 
die hier angewandten Verfahren zur 
Kennzeichnung . 



Connections between subassemblies 



Because of each subassembly having 
been drawn separately, all the inter- 
connections with the other subassem- 
blies must be clearly identifiable. 

The following sketch explains the 
method used here for Identifying 
the connections. 



Raccordement des modules 



Les schemas de principe des modules 
6tant repr6sent6s s6parfement les liai- 
sons entre les diffferents modules doi- 
vent $tre facilement reconnues. 

Le schema suivant Indique le syst^me 
d' identification utilis6. 



Verfahren 1 

Beim Anschlul3punkt einer Baugruppe 
steht die Adresse der anderen An- 
schlu3punkte, mit denen er verbunden 
1st. 



Method I 

At a connection point of a sub- 
assembly, there are located the 
addresses of the other connection 
points with which it is connected. 



Syst^me ] 

Le point de raccordement du module 
comporte 1' adresse de 1' autre point 
de raccordement auquel il est reli6. 




- Anschlul3punkt 69 
der Leiterplatte 
697-BQ 

+ 5 V kommt von 

- Stromlaufplan 
Anschlu3punkt 9 

- Anschlul3punkt 67 
der Leiterplatte 
697-BQ geht auf 

- AnschluQpunkt 5 
der T rdgerkarte 
697-BL, von hier 
aus zu Stromlauf- 

- plan An- 
schluQpunkt 7 und 
schlieBI . zu Punkt 
20 des Stromlauf- 

- planes{^ 

Bezeichnung der 
” Leiterplatte 
(Sandwichkarte) 



Connection point69 
of printed circuit 
board (p.c.b.) 697-BQ 

+5 V coming from 
circuit diagram 
connection point 9 

Connection point67 
of the p.c.b. 697- 
BQ going to con- 
nection point 5 of 
mother board 697- 
BL, and from this 
point, to circuit 
diagram (1^^, con- 
nection point 7, 
finally going to 
point 20 of circuit 
diagram 

Designation of 
p.c.b. 

(sandwich card) 



Point 69 du circuit 
imprim6 697-BQ 



le +5 V arrive du 
schema (^, point 9 

le point 67 du cir- 
cuit imprimfe 697- 
BQ va au point 5 de 
la carte support 
697-BL, de Id au 
schema point 7 
et pour terminer 
au point 20 du 
schema 



Designation du 
circuit imprimfe 
(carte sandwich) 



697- bF" 







StroffllwifpUn * ?ii 

^PhQsenregelkretS* Phosenmesser 




697 - 7524 oil /34 


... 



Bezeichnung der 
Trdgerkarte 

Stromlaufplan Nr. 



Designation of Designation de 

mother board carte support 

Circuit diagram No. N° du schema de 
principe 



Verfahren 2 

Beim Ansch luOpunkt steht nur eine 
Signalbezeichnung ohne Adresse. 
Dann sind alle Ansch Iuf3punkte an- 
derer Baugruppen mit der gleichen 
Signalbezeichnung untereinander 
verbunden . 



Method 2 

At the connection point, there is 
only located a signal designation 
without address. Then, all simi- 
larly designated connection points 
of other subassemblies are inter- 
connected. 



Systdme 2 

Le point de raccordement ne com- 
porte qu'une indication de signal 
sans adresse. Tous les points de 
raccordement des autres modules 
comportant la m^me indication de 
signal sont alors relics ensemble. 



2 




Bel Sfeckkartentechnik mlt einem 
Steckkortentroger gibt eine Lisfe 
^Auskunft Uber die AnschluGpunkfe 
mit gleicher Slgnalbezeichnung . 



With plug-in p.c.b. technology 
using p!ug~In mother boords ^ a 
list provides information concerning 
the connection points having the 
same signal designation. 



Systeme de cortes enfichables sur une 
carte support. Une liste informe des 
points de raccordement avec la m^me 
indication de signal . 



Buchsenleisten - Kontak tbezei chnung 
I = Anschluf3punkt-Beze ichnung 

edge connectors - contact designation 
= connection point designation 

Prise - designation du contact 
= designation du point de raccordemen 

n 



von Schaltbild 



,1 



from Circuit diagram 



du schema 



Slgnalbezeichnung 



[ 1 iUU- 



e 



j lul l . VtridiHfcWfl ( 0.2 ) k 

i Mall « ( 0.» 1 



1 . VirtcMifcMHa ( Q.6 ) 



piiin ♦ yifKhiouwt I 0.8 ) 
Ifcua (liochl 



! Yfrichitlimn 2 



Vtrs r inB anq 2_J,_ 

Vorieie'itu J / . 



^ jtgrjqhi -Oun a ’ J . 

..... 



ou flerriQit) iVufOffgcn AnschluDpunkte mpgruoiti Prutorgic^ I 



StrwMriarqang siilii fil.l6 



LSI II- 



_.QU 8_« 3001 / 3 
m Ml i H 



(X) M 1UL_ 



_Ulii 






1311 6m JIGl 1 L.. 



130) S 3010 / » / 3 i» L?U H8X / 6 



(X) S XIO / W 5 



(31) WY / 7 



(X) 5 XIO / I / 7 



(31) b3Y / 8 



IX) S XIO / i / 9 






. UP ^ 



StrMYTwriutifl 



JJUiJJ. I2iU/--\ I'D 



im U ? 



..VILILA 



m. n 



[)l)l»8i«/1 7.n9]£/> 3 , 



J 



__ 

I K Uli s_; 

Str»»«rsorq«nq 91,16 



■nnqfriQlD PrutOrrecfi AnsChluDpunkte QnnerhotC 
|jtra>¥triarqung jiifti al H 



IIILOUJ 



31) Bm 3701 / I. 






imui, (121 1 1 



pu a» JLaLii- 



1(311 bSK / ‘ 



1(311 bBl / I. 



31) bBM I 3 



^ i ? pi) W / 2 



' St^owriarqunq lithi 



' I ? 131) bBb / 1 



_mji_ 



.1XUL_ 






... 

_[30)_s xr / 

12' L* 

9^^^, 16 

(30 s 3rn i> 



M.U'UliH 

' U i I 10 






■ 3 170) * J f. (.?n G ! r 






l(?ol * L\ iW G { I' 



Anschiu Gpunkte mit gleicher Signalbeze ichnung fur diese Buchsenreihe 
Connection points with the same signal designation for this connector row of contacts 
Points de raccordement avec m^me indication de signal pour cette rangee de prises 



i Sig nglbezeic hnufxi i LeiSle 

> I? y ' 

1 u Cu 

BL33. 



.2^ i Q>21 fl 



W 1 Ml 8 






^ lUill • y#_r_w;hi«tiunj 
Hull - 

>‘jll • Y*rsch**ou«j 
^ »yl 1_- V»rsc 1 
^ P*SM (hoe*) 

^ YulJ • y*r5C"i 
YfrtcMaBuft 'i ' 



.( ) 
; 0- 1 






J i.n 



auBerhalb Prufbereich xxx inner- 
ha) b Prufbereich 



auGerhalb Prufbereich ^ diase An- 
schluGpunkte sind durch Leitungen 
verbunden, die teilweise oder ganz 
auGerhalb des Steckkartentrdgers 
^erlaufen , 



Bezeichnung der AnschluQpunkte 

(30) 21 : AnschluGpunkt 2 1 von Schalt- 

bild(^ 

(30) S 3010/a/5: Kontakt a/5 von 
Schalter 10 in Schaltbild^^ 

Beispiel : Der AnschluGpunkt M des 
Schaltbildes (2^ mit der Signalbe- 
zeichnung" Nu I l-Verschiebung (0,4)" ” 
1st mit 2 weiteren AnschluGpunkten 
der gleichen Slgnalbezeichnung ver- 
bunden . 



1) Kontakt a/5 von Schalter 10 in 
Schaltbild (Verbindung lauft 
ganz oder teilweise auGerhalb des 

Steckkartentrdgers) 



2) bBW/7 von Schaltbild(^ (Ver- 
bindung Iduft innerhalb des Steck- 
m kartentrdgers) 



outside of test region xxx within 
test region 

outside of test region ^ these con- 
nection points are connected by 
lines which partially,or completely, 
pass outside of the mother board. 

Designation of connection points 

(30) 21: connection point 21 from 
circuit diagram @) 

(30) S 3010/a/5: contact a/5 from 

switch 10 in circuit diagram . 

Example rConnection point M of cir- 
cuit diagram (^having the signal 
designation "zero offset (0.4)"is con- 
nected to two other connection points 
of the same signal designation, 

1) Contact a/5 from switch 10 in cir- 
cuit diagram (connection passes 
completely, or partially, outside of 
the mother board) 

2) bBW/7 from circuit diagram 
(connection stays within the 
mother board) 



hors gamme de contrdle xxx dans la 
gamme de controie 

hors gamme de controie = ces points 
de raccordement sont relics par des 
conducteurs qui passent en partie ou 
■ en tie'rement hors de la carte support. 

Dfesignotion des points de raccordement 

(30) 21: point de raccordement 21 du 
sch6mo @1 

(30) S 3010/o/5: contact a/5 du com- 
mutoteur 10 du schema @) 

Exemple: Le point de raccordement M 
du schema avec I' indication de 
signal “ d6colage du z6ro (0,4)" est 
reli6 d deux autres points de raccorde- 
ment avec la mdme indication de 
signal . 

1) Contact a/5 du commutateur 10 du 
schema 0^ (la liaison passe entidre- 
ment ou en partie hors de la carte 
support) 

2) bBW/7 du schema (la liaison 
passe dans la carte support) 
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Vokobulor zu den Srromlaufplonen 
Glossory for Circuit Diograms 
Vocobulaire pour les schemas 

Abgleichwert 

Abtastfilter 

Anzeige 

Anzeigescba Itung 
Anzeigeverstbrl<er 
Auflosung 
Ausgang, Ausg. 

Ausgangsverstdrker 
Ausgesucht nach . . . 

Bandpass 

Bandbreifenumscha I f’ung 
Breifband 
Blockschaitplan 
Brucke 

BrUcken zwtschen 30 u . 31 , . . .wird 

DigitalfehlerunterdrUckung 

Draufsicht 

Eichen 

Eichpegel 

Eichpegelerzeugung 

Elchtakf 
E rnidten 
Emgang 
Eing.-Schalter 
Eingangstell 

Flink 

Fremdabstimmung 

Fuhler 

Fur 

Gerdtegebunden 
Gezeichnet 
Gleichr ichfer 
Grad (2) 

Grundddmpfungsausgteich 

ImpuIsQufbereftung 
Impu Is former 

Kona I 

Kano I sc ha hung 
Kanalwahl 
K lirrarm 
Korn pa rotor 

Ldtsehe 

Messen 

MIscher 

Mitlauffi I ter 

MftlauFsender 

Multrplexemrichhjng 

Netz 

Netzfilter 

Netzschalter 

Netzteil 

Nornxi Ifrequenzerzeugung 
Nur 



PMG-13 



Alignment value 
Sampling filter 
Display 

Display circuit 
Display amplifier 
Resolution 
Ou tpu t 

Output amplifier 
Selected according to. . . 

Band-pass filter 
Wideband switching 
Wideband 
Block diagram 
Straps 

Straps between 30 and 31 . , .are 

Digital error suppression 
Top view 

Calibre te 

Calibration level 

Calibration level generator 

Calibration cycle 

Solder 

Input 

Input switch 
Input section 

Fast 

Remote tuning 

Sensor 

for 

Depends on particular set 

Shown 

Rectifier 

Class (2) 

Insertion loss compensation 

Pulse conditioning 
Pulse shaper 

Channel 

Channel switching (circuit) 
Channel selection 
Low distortion 
Comparator 

Soldering side 

Measure 

Mixer 

Tracking filter 
Tracking generator 
Multiplex device 

AC Line 

AC Line filter 

AC power switch 

AC power supply 

Standard frequency generator 

Only 



Va leur de reglage 
Filtred ^chanfillonnage 
Affichage 

Circuit d' affichage 
Amplificateur d' affichage 
Resolution 
Sortie 

Amplificateur de sortie 
Trie suivant. . . 

Passe-bande 

Commutation selectivite 
Large bande 
Schema synoptique 
strap 

Retirer les straps entre 30 et 31 et 32 et 33 
quand le filtre psophometrique est incorpore 

Elimination erreur numerique 
Vue de dessus 

Etalonnage 

Niveau d' etalonnage 

Production niveau eta Ion 

Horloge etalon 

Souder 

Entree 

Commutateur d' entree 
Chaine d' entree 

Rapide 

Accord exterieur 

Capteur 

Pour 

Fixe a I' appareil 
Repr^ente 
Redress eur 
Ordre (deuxidme) 

Compensation a ffa Iblissement du filtre 

Conformateur d' impulsions 
Conformateur d' impulsions 

Vole 

Circuit de verroulllage de vole 
Selection de voie 
Foible distorsion 
Comparateur 

Cot^ soudure 

Mesure 
Melangeur 
Filtre accordable 
G^nerateur sulveur 
SystSme multiplexage 

Roseau 
Filtre r^seau 
Commutateur r^seau 
Alimentation 

Production frequence etalon 
Seulement 



Oberspannung 

Offsetabgleich 

Ohne 

PegelscnaUer 
Psophometer -F i Iter 

Rauscbarm 
Rauschbegr . 

Regler 

Sc ba 1 1 era nsteuerung 

Schutzk lasse 

Selektiv 

Sender 

Separate 

Ser lend nderun gen 

Siehe Blatt, . . 

Spannungswdhler 

Stellung 

Steuerschaltung fur Abtostfllter 

Teller 
T iefpa ss 
I rofcanschlusse 
T rofoelnheit 
Trdge 

Trdgerbegrenzer 
T rdger-*Oszi I la tor 
Trdgerobgleich 
T rdgerumsclxi I ter 

Ungesiebt 
unsym . 

V. Bandbreite-Umsch . 

V. Norma Ifrequenz 
Verstdrker 
Verteilerplatte 
V or vers tdrker 

Zdhier 

Zeitbosts 

Zu 



Overvoltage 
Offset compensation 
W i thou t 

Level switch 
Psophometer filter 

Low-noise 
Noise limiting 
Stabil izer 

Switch control 
Protective class 
Selectiv 
Generator 
Separate 
Series change 
See sheet . . . 

Voltage selector switch 

Position 

Control circuit 

Attenuator 
Low pass 
T ransformer 
Transformer unit 
slow 

Carrier limiter. 

Carrier oscillator 
Carrier adjustment 
Carrier changeover 

Unfiltered 
unba I . 

From bandwidth switch 
From standard frequency 
AmpI ifier 
Distributor board 
Preamplifier 

Counter 

Time-base 

To 



Tension superieure 
R^glage offset 
Sans 

Commutateur de niveau 
Flltre psophometrique 

Foible bruit 
Limiteur de bruit 
Stabil Isateur 

Commande commutateur 

Classe de protection 

Selectif 

Generateur 

Separe 

Modifications de series 
Voir page . . . 

Repartiteur de tension 
Position 

Circuit de commande pour f 
d echantil lonnage 
Diviseur 
Passe-bas 

Connexions tronsformo teur 
Unite transformateur 
Lent 

Limiteur porteur 
Osci I la teur local 
Regloge residu porteur 
Commutateur porteur 

Non filtr^ 

D issym . 

du commutateur de selectiv 
de la frequence etalon 
AmpI ificateur 
Plaque dlstributrlce 
PreampI ificateur 

Compteur 
Base de temps 
Vers 



ELEKTRODENKENNZEICHNUNG 

ELECTRODE DESIGNATION / DESIGNATION d' ELECTRODE 



Sofern nicht anders vermerkt, alle Anschlul3schemas von unten gesehen 

Unless otherwise noted, all connection plans are seen from below 

Sans autres indications tous les schemas de raccordement sont vus de dessous 




Hp 5082-2800 
ZP 3,6 
ZPD 5,6 
ZTE 1,5 
ZTE 2 
1 N 4007 
1 N 4448 
1 N 4577 



B 40 C 600 Si 




B 40 C 3200/2200 
B 80 C 3200/2200 




E 



BCY 59 D 
BCY 78 D 
BCY 79 D 
BSX 27/2 N 709 
BSX 45-16 
BSX 95/2 N 3964 




E C B 

E C B 

MJE 3055 





TAA 861 



pA 748 HM 




L 123 T1 
L 123 T2 
pA 715 C 



Draufsicht/ Seen from above/Vue de dessous 




CD 4010 AE 
CD 4017 AE 
SN 74 LS 109 N 



Ucc 






u 

13 

12 

11 

10 



OV 



SN 74 LS 90 N 
SN 74 L 93 N 



ll 



rcn 



U Ucc 
13 
12 
11 
10 
9 
8 



0 V 

pA 739 C 
CD 4002 AE 
SN 7400 N 
SN 74 LS 00 N 
SN 74 LS 02 N 
SN 74 LS 10 N 
SN 74 LS 74 N 
SN 74 LS 121 N 



1 

2 

3 

C 

Ucc 5 
6 

7 

8 






D 16 
15 






l3 0 V 
12 
11 
10 
9 



SN 74 LS 76 N 



Ucc 



T3T 



K 

13 

12 

11 OV 
10 
9 
8 



SN 74 LS 73 N 



1 

2 

3 

5 

6 
7 



K 

13 

12 

11 

10 

9 

8 



CA 3046 
CA 3086 
CA 3096 



OV 12 




2C Ucc 



13 



SN 74143 N 



von unt§n gesehan 



von ooen 



geseneo 



Anode gee. 14 


O 


o 


1 Kathode A 




Kathode 8 13 


o 


0 


2 Kathode F 


1 1 


Kathode G 11 


O 


3 Anoda ga«* 


1 1 

U. 


Kathode C 10 
Aneoe gei. 9 

Katnode 0 8 


O 

o o 

o O 





MAN 3610 
MAN 71 



''on oben gesahen 

^I7Ib 

^/_o / c 

■ 0 

DP 




Emg.-Scholfer 




Bu Z01 
Eingong 'y. 

ZO Hz 50kHz j 
BOOQ.lOOkQ^ 
sym.unsym | 



Eingongsteil 



— I 

f 1 

¥ 



Eingong 



Bu 601 

Fretndabsfimmung y. 

4 , 6MHz T 

Pegeli - 5 dB 



1C Bu 1 

Ausgong ^i|, 

20Hz. 20kHz . 
>10d8,.r;0dB 
Ri=Ro= 600Q 1 



Pegelscholter 



Eichen /Messen 



-70.-60 . - 20 dB 




-44 dB 



1, Mischgr 1, Bondposs 40 kHz 



-CH- 




■44dB 20 kHz - 50dB 



Eingongsfei I 



Pegelscholter 



Vorverstorker 



Iiefposs 1 MischerT 



40 kHz 
Bondposs 



15/35dB 

Verstorker 



V Normolfrequenzerz. 



Trogerbegrenzer 1 



- 50dB 



> 



V Bondbreite -Umsch 



Konolwohl (677/1) 



¥ 



Eichpegel 



20Hz . 20kHz 
Oder 4CkHz 



(6) Mischer 2 



40 60kHz 



1/n PEL 



Trogerumscholter 



Konol 1 n 

FM 120,24 0 .4 80 no Irost s ch o It u ng 



7 . BancJbr-SchoHer 



-U'SI I Ausgoncspegel 



grob Jem 

.lO...“3Od0 lOdB 




3L 



(D Troger-Oszillotor 
4... 6 MHz 



Trogerbegrenzer Z 



■§) Au sgongsverstdrker 



> 






Mitloufsender 



rel 602 



Mitloufsender 
rel 601 



-14dB 



iBreitbond 



Tiefposs 2 



Mischer 2 



*--■*- siehe S401/Breitbond 



Jrrpulsfcrirer 






40 kHz 



Mitlouffilter selektiv Eichpegelerzeugung 

















BondbreitenumschQltung 



4 6 MHz 



klirrarm/rouschorm 






Anzeige 



S 502 

o o 




. .s, . 

1 ] 




npv :)e^c 
5 503 


in 


]ge/NinK 
S 501 


h* 


1 

1 

1 


\ 1 1 i 

1 1 II I 








o o 








AO kHz 


120kh 


z 






1 


z 




1 


/ 




G 


■ 


z 


3 




Z 


32 




3,8A’M'z 



Eichen 

Selektiv Breifbond 



SteuerschQltung fur 
Abtostfilter 



Normo! - Frequenz - 
erzeugung 




0 Netzteil 



+ 12 V 
- 12 V 
4 5 V 
0 V 







U const 





J 501 

■O 



Bu 501 



HC 



OC - Ausgong 



¥ 



\ 0>t— ^3- 






Block diagram/Schema synoptique 



Stromlaufplan fur GerQt:P.M.ti .:13 /bn 
Blockschaltplan 



Netz 






I SerieH... SchalttelUiste: | 


677- 7500.031/ 33 


.. 1. Blatl 

Blatt-Nr 1 . 























Austastsignol A ( Austastung fur die Filter 





Austostsignol fur die Scholfer 



40 kHz Eichtokf 



JC 802/12 



JC 802/13 
JC 802/3 



JC 803/9 



J 



JC 803/11 
JC 804/6 



JC 804/8.12 



JC 801/10 




JC 805/6 



£ 805/3 
JC 805/11 

JC 806/6 



JC 801/13 



Phose R 
Phase ■ S 



JC 808/4 



Phase 1 



JC 808/1 
JC 808 /13 



Pulse plan/Plan des impulsions 



Stromlaufplan tor oerat; PMC-li/, BN..677 , 

Jmpursplan 



Serie A... 



Schaltteiliiste: 



^CL 



677-7500.015/JP 



,1 6lo« 1 

1 



Blatt-Nr. 








Netzfilter 

fi<f9-750l OK/ 4. 



frofoemheff 

699- 7501.111/ 3 



1 St 1 
L 







117 V 




1 

1 

1 

1 

1 

i 

« 


L . ^ J 


!^*o 1 

i '”1 


1 12 V 

,c- 


1 

1 

1 

1 




ir 0 ' 



12V-Reqler 
699 -7501.31^^3 



1St/Bu3 




U const 
i 12V 



'Bu3 




1 Bu 1 

D — I 




Uconst 
f 5 V 



x) 110V 1Z7V T O.BB 

220 V 237 V T0,;B 



5V -Regler 
699 - 7501 263 / 3 



1 Bu3 
(Bu lOZ) 





C 102 

lOOp"!” 


— 1 
jEji 


1St/Bu2 1 


C 103 ; 

lOOp 


-C 

; 1 

29 3b\ 


4 ^ 1 1 


^ 

! 

, © 

.Verteilerplotte 






677- 0 



J 



1 Ru2 
(Bu 103} 



1 Bui 

@ 

Oraufsicht 








Lotseite 



© 



-E 



3 - 



^ ^ J +<• *5 *6 4 ^ 

^ ^ ^ J? ^ 4^® 









■© 



677-0 

j? ^^1^2434^^5^ +2* 

C103 •[ — ^37 



WS ws sw 
gr * grbl 
gr ♦ grsw 



Distributor board/Plaque distributrice 



Benennung: 

Verteilerplotte 

bestuckt 



677-0 



677-7013.007 / 5 



Net? / LfNE <r 



> zur Trofoemheit 



wsrf Punkt 7. 9 




wsbl : Punkt 12 18 




Benennung 7 


wssw: Punkt 19 26 


> Farben der AnschluHdrahte 


Netz filter 56 pH 


grri : Punkt 32 .36 




ohne zusofzhche Schutzleiferdrossel 




699 - 0030 . 003 /4 




SchutzlGiferanschlufJ 
bGidsQifig umbiegen I 



A.C. line filter 56 |xH 
without additional choke-coil for protective conductor 
Filtre reseau 56 |xH 

sans inductivite supplementaire pour le conducteur 
de protection 





Netztrafo 5V, +12V/NNT-2 



Bv, 699 - 7712. 201 



9 Power supply/ Alimentation 





S«ri» F I Schaitteltliste : 




(gJ NfGtzteil 


i 

677 - 7501 027/4 


.1.... Blitt 
BUU-Hr.,!. 



A.C. line filter without additional choke-coil 

Filtre reseau (56 [xH) 

sans inductivite suppiementaire 



fuj] 

Igj 


Stromlaufplan /urGern- NNT-ti/BN699 


Serie | Schaltteillistc : | 


1 N0tzfilt0p (56 -Obo© Zusotzdross©! 


699-7501.014/4 


eittiNr.... 



Transformer unit -f5 V/±12 V - NNT-2 
Unite transformateur -i-5 V/±1 2 V - NNT-2 




Stromloufplon fOrGerat NNT-2 /BN699 

Trafoeinheit +5V/+12V- NNT2 



Serie | ScholHeillistt 

699 -7501.111/3 



eioft 
Btolt Ni ' 



6 













Troloeinneit 









— c 



1 © 



I® 















5V-Regler 1 


4- 

L C5 4 


1 

= C6 i 




U 

1 699-A 1 


2200p 


22UOp ! 


' © 



( -Fuhler) 

(♦ Oberspg ) 

. ( - Oberspg ) 



6.8 



alt 1 


n»u 






1 I- 10 1 




R 5«33 


I 'll t 




fi 


1 R 12 ' 




'r 505 1 


1 R 13 






1 R 14 




r '50/ ■ 


Fr 15 




r 508 j 


1 ^ 




H S)y 1 


1 P "1 7 _ 




R 513 1 


1 R 20 




R 5li 1 


1 R Z1 




•r s:2 


T r; 18 


i 


»- 5>3 " 


1 •19 




w 5H 


1 K 2? 


1 


r5i5 ' 


1 R 23 






1 R 24 ' 






1 25 




501 ; 


1 ? 1 ~ 




!. Vli 


iC.5j 


0 502 


1 C n 




. 533 i 


1 L 7 




(. 504 


1 u 8 ' 




C 5.) 5 


1 C 9 


o'sio 


1 0 10 : 




' 


""i.Z 


1 •) t 2 








1 T 1 


1 y:? 


1 1 2 


1 5Jj' 


1 1 3 






Gr5or 


TgTT“ 


Gi 50?_ 


1 D1 2 






J ~5C1 


1 JC_2 





Serieniinderungen : 

DBis Sene Z ; R 11 / 330 k; R20/10k; R 21 /100 k 



5 V stabilizer/Stabilisateur 5 V 



-O 699-A 



Oftt 



-O " 



•1- 




C6 


1 




“1 

1 


j 


1 


1 


L 

+ 


_J 

C5 



- Tr2F> H 

^ rnll2-r 

^ R22> t-Lv 




grrt 

br 



ribr 

wsrt 

grrt 

wsbr 

'^'sge 

grgn 



wsgn 

grgn 



Benennung: 

Regie r 5V 

best 



699-A 



,699- 7000. 007 U. 



Trafoanschiusse 



5 V-stabilizer/Stabilisateur 5 V 




S 202/1 



r 

i.6 



Gl 201 

1N 4.44.B 

i->H 



1 






_C205^' ^C206^ 



— ^ , U 201 

AbglfictiyTwt^e/to'^ 6j^ 7 7 03 003 



rel 201 





Stromlaufplan© forG»rot: nnt 2/BN699 


Serie | Scholtteilliste; 


(3) 

IgJ 


z 


^ Bi tt 


5V - Regler 


699 - 7501 263/ 3 


B1on-Nr “ 




Eichen 



Senenonderungen . 

DSerie G R 254/100 . .. n 

2)Sene GuH C205/56 Pkl "a” und b ’ entfollen-. Rel 202 ondere Anschlunpunkte 



Input section/Chaine d’entree 

7 



B0nennung: 

Eingangsteil, 

bestuckt 



677-M 



677-7011.0091^ 



CL * — 



J 



HGi i> 
HOI 2~> 
13l 

11 | 



T 



C 6 

1 1 a I 0 ^ 1 

n" ^ — 

el Uo 



|6 

|7 



grrt 

grqr- 



I 




Bv 677- 7830 



as6p 



imnzi 



Bondpan 40 kHz 

677- L 



Sefiendnderunqen : 

DSerie A. G; C319/1180p, C320/1470 p^ C 323 u C 324 ent Wien 



















I 



12 



D 



R^80 

2.7 U 




- 11.5V 



> siehe Blatt 2 



40 kHz Band-pass filter/Passe-bande 40 kHz 



/Jy\ Stromlaufplan ® fur G*rot:^^.^ 1.? 


Serie 6 | Schaltteilliste: 




3 


2 Btail 


^ 40 kHz Bandpass 


677 - 7504.024/33 


1 

Blolt-Nr 




4(9 kHz - Bandpad 



bestuckt d'"' 

677-7000.007 I 3 



2 

A 






16 




-r^Tn 



IGi 



SO 



^ . — I -COlh 
— ^ Hr x> 

3 -COi> 
-{Oz> 

R i~C\ — \ oi iO y- 



R 27 > 

*(n^ 131 I 

M 

: - 

&r ’ 




,-< 5 n 


[h 


1 


12 


2 


11 


3 ^ 


10 


^ X 

CL 


9 


5 


8 







@a @b (D 



Brucken zwischen 30 u 31 ,32u 33 eritfernf^n. 
wenn Psophomefer filter etngebaut wird. 



Rectifier/Redresseur 



B9nennung: 




Gleichrichter 




besfuckt 


677-8? 



677 - 7001 .006 ! 3 



Rectifier/Redresseur 



11 



Stromlaufpian (D KrCrcc PHG,-!3 / 8 N 677 / 00 . ^ 1 Sch.i».misi.: _ 

Gleichrichter 677 -7505.036/33 









1605 



© ^ 










30mH 

R603 

10 



X 601/5 
■ X 603/5 



i C 60 ^ 




R633 



C616 



O.ip 



GI609 

IN LLLB 



C619 






}l &l 610 
*^1N LLLB 









_lt 


12 19 18 JJ-| 


3 10 1 






1 


3 10 1 


/^T\ 









R 645 

2 2k 



R 640 
12 w 



R646 

15k 





677-F1 



Miscber 2 







19 



fisw 




© 



fl (gesch) 

Schirm 

. 2«qrgf 
gr (gesch ) 

Schirm 2»gr 



''I A-sw 

S.l 



ws W 



grrt 

ws (gesch ) 

Schirm 

Schirm 



sw (gesch ) 
Schirm ~ 
sw (gesch ) 



-Nur bei 67 7101 



Schirm 
sw(gesch ) 



2 «gr 



sw (gesch ) 
Schirm 



ws sw 
wsrt 



Schirm 
ws (gesch) 



iVIixer ll/lVIelangeur II 



Banennung: 

Mischer II 

bestuckf 



H- 



677 -FI 



677-7005.002 I 4 



IVIixer ll/M%ngeur II 





(3] 

isj 


1 Qt rn m 1 n 1 1 f?arSt-PMG ”13/ BN 677 


Ab Serie H | Schdtteilliste; 


oil uiiiluUfnmn tur oerat. ' u// 

1 Mischer 2 


1 

677-7506.044/33 


1 eioit 
BloM-Nf ^ 












jrttfiJMhfi S 




1 

i 



I 



siehe Bl ^ 







20 



I 





JC 723 /3 
TP 706 



c > ^ c ^ i - 

cr VI ^ O' •- u* x> 

^ O'O'iCO'O'^ O'D* 




t 2 

Ot ~ 



O' -O O' J 3 O' 

O' CT ^ ^ 




Bei der Montage auf die Loge der Markierungen ochten. 
Die Markierungen sind jenach Herstetler 
unferschiedffch. Entweder 3 eingeprdgte 
Markierungen Oder 1 bzw 2 Punkte rechts 
neben der 6 u ebenfafisdie Lage der AnschlOsse 
beachten ! 



Draufsicht 

Display/Affichage 



BMsnnuffg: 

Anzeige 

besfuckt 



677-JJ 



677-7008.009 I 4 



Counter and Display circuit 
Compteur et circuit d'affichage 



1 Seri«C... | SchoIttejUiste: | 


‘t 

677 - 7507 027/33 


. . 8lot» 

BUm-Nr.l, 



StromlaufplonCz) Ki'Otrat; 
iQizdhIer und Anzeige schaltung 



21 



stehe 0' ' 














— 




StromlaufplanCi) 


SerieC.. | Scholtteilliste; 




3 


^ Blott 


Zahler und Anzeigcschaltung 


677 - 7507 027/33 


Btott-Nr. ^ 



22 




B0nennung: 


2 


Normal frequenzerzeugung 


besfuckt 


677 -C 


677-7002.005 


U 



standard frequency generator 
Production frequence etalon 




SenenonderunQ | Sene A: 1) D BOVBv.341- 97t2 
2)Serie A, . C; C 806/10. .AOp 












JC e07 
JC 0O^./U 



1 



JC 802 tL 
JC 803/ S 



; Gl 801 

'in i.4.4.6 




standard frequency generator 
Production frequence etalon 



/JjJl Stromlaufplon® forG«rat:PM:Jl(IM?I. 
1q NormalfnjquGnzorzGugung 



Serie A 



Schaltteilliste: 



677 - 7508 , 017/33 



1 B( 
iBtoH'Nr 

















+ 1? V 



St 902 



100 1 Teller 




® '9 







T 640- 


■0 




^90^ 

V 1 V 




I 


C906 


© 




C904 












16+ 





Oscillator circuit/Citcuit oscillateur 



Benennung: 

Oszillofor -Schaltung 

besfuckt 6W-D 



6W- 7003 .00215 



Oscillator 4 ... 6 MHz/Oscillateur 4 ... 6 MHz 



Carrier oscillator 4 ... 6 MHz 
Oscillateur local 4 ... 6 MHz 



B»nennung: 



Oszillator ^...6 MHz 



besfuckt 



640 -C 



6W- 7002. 003 U 



Carrier oscillator 4 ... 6 MHz 
Oscillateur local 4 ... 6 MHz 



yjV Stromlaufplan (D tor Gerai:PMti:..nLP.t*.. 67.7... 
GJ Tragcroszillator 4 .6 MHz 



Serie A 



I Schaltleilliste : 



677-7509.016 /4 



/Jjj\ Stromlaufplan® fOrOerot BN 640/9 


WA 21 - 0548 1 Schaltteilliste.Bv 640 - 


7609 000 


3 


1 Bloti 


ITh Trageroszillator 4 . 6 MHz 


640 -7509 014/3 


BlOlt Nr ^ 



bei Verwendung fur PM6-13/BN677 



26 







A-gr 



A-gr 



swj 

sw I 
sw ws 
wsbl 
rt ws 
S ] 

br U A-br 



Output amplifier/Amplificateur de sortie 




Benennung: 

Ausgangsver starker 

bestuckt 677-5 



677 - 7017. 00 3 I 4 





swi 

s J 

^ > A.« 
SW J 





Output level switch/Commutateur de niveau de sortie 

Benennung: 1 

Ausgangspegelschalter 

bestuckt 677 -T 

677 - 7018. 002 U 





I 



27 



Output amplifier, level switch and comparator 
Amplificateur de sortie, commutateur de niveau et 



comparateur 

Stromlaufplon ® (orGerat: PMG-13 / 8H67.7. 
Ig| Ausgangsverstiirker . Pegelscholter 
und Knmperotor 



Ab Serie H ... 1 Scholtleilliste; 


a. 

677-7510 .063 / 3 


1 BloM 
BlottNr 1 













B*aa,a® S 



1 

r— ; I 

hn (g)2-:=r^ 



rJ^I—1 



nr 'j a '-> 






I^i 



-{E3I}- 



T2 



IC ?C 









] > IC U 






C3 



"T r*n I '‘- ~^| C If (j I IC 19 I 



-EZzD- 



OE 






U"’ I ‘-T-* 

-V'.' w /.' I I 



^ 1' 8 


-J 


> 'C” J 




a 











V ^ 



] > '’’ I > I !> 



c a ) IC 2 



-[EIM- 



3 ’i'l'i'i 'll II -’ 

• V 3f> U 32 3P ?0 2,6 2L 27 20 1B 16 \L V ip § 6 ^n\ ^ J 



o y. ,y y ¥ I s 1 1 1 iff i ¥ ¥ ?- Hi) - - 

0 1 — Tr i-O K~ — Tr 36 1— -/oi 5]— 

O ^ — U 



01) 



EIO-» 



JC 1102 /U • 



JC 1106/16 
JC 1117/16 




T 



JC 1120/24. 




C1105 G11103 

3.3n BB139 



®©, |,i©® 

T®®c 5 ) 



ry~i 



@® 







C 1119 ^ P 113 S 

6Pp ^ 2.21W 



ciiot 

39 p 



=^^^1106 



'X 



01 110 ^ 



C 1115 rSRin 9 



4./20P 



.J1108 

" 120p 



R1123 

2.7k 



R 1101 

2.2k 



Benennung: 

Konalwahl 


5 


besUjckt 


677-N 



677 - 7012.00813 



R 1104 

100 k 



RllOZ GI1191 
>f- 



5.6k 1N4.4.4.8 





I /./I k 

Gl 1105 GI1110 GlllOfi 



W tH- H - 



1N4.t4.9 2«1N/.4.4.e 




11107 

I 2N236Q 



11102 
2N 2369 



IR1103 

18k 



11101 
BCY 590 



R1108 

2.2k 



R1115 

10 k 



C 1109 



o.lp 



R 1124 

2.2k 



R1130 

8. 2 k 



R 1106 
220 



rtC 1102 
o.lp 



c me 

10 n 



C1103 

o.lp 



R1110 

22 



R1109 

4.70 



^Gl 1102 

1N4.4.4.0 




-» |->5 V 






T1103 

2 N 2369 



JC 1102/2 1 

SN 74.LS ION 
^5 



JC 1101/3 2 6^ 



R11B4 

5.1 



L 1101 

_.onnr»- 



JC 1101/31 ’1 

SN74. LSOON 

R1116 R1118 

C 1107 ^ X. ^ 

O.lp 



1 1136 

BCY 59 D 



^Tv~l 



22 



I C 1110 

22n 



g 8 



lOpH 









Rii34n 


8 


33k M 


vj 






R 1136 

6.0k 



1 0 V i 



R 1179 



JC 1114./14. 
JC 1116/14. 



R1176 



JC 1110 /u C 1137 i 

10 n 



X 1118 /u ■ 
JC 1121/14. 



C 1141 - 

lOn 


1 

^ R1177 


C1142 . 


1 


lOn 






- R117B 



JC 1125/4. 



JC 1112/16 



677-N 



I 



C 11U J 

lOn ^ 


^ R)180 


cms :] 

lOn 1 


L ’ 

^ R 1181 


CIK 6 j 

lOn 1 


L 

^ R 1182 


C1147 J 

lOn ^ 


L 

^ R 1183 


c lue J 


L ’ 


lOn " 


[ 



12 V seperate Masse 
x) Abgleichwert ca 2.2pF 



S1102 






1 .A 9 II 4 . 8 .; 



14.8.39 13 14. I5 



— O 0 6 - 



51 901 Z4. 



TU ©7 ©6 

’ n 0 T 6 A 54 . 01/5 5 4 . 01/6 



Cannel Selection/Selection de voie 



flDl ^‘'■“^'aufplan© rorG„it:.P.«P; ’3/ BN 677n 

Konalwahl 






Serie A | Schallteilliste : 


z 

677 -7511.015/3 


.2 Blatl 
BlaM-Nr..? 



t 

i 



L 



r 



r 



1 




g SNVtLSJON 



Eg 1 1109 

2 N 209tA 



R1159 


C 1130 _f 


— 1 


22p 1 


120k 


R1156 ^ 




10 k 


XITO^ 




XLBOO^ 


p -j 3 


+ 


R1157 




10 k 





jc me 

, SN 7C LS 196N . 

|s i9 |2 |l2 

,| Qa Jb qc Qd 

D 

^ OuqI ^ 6C0 
^ B C 0 -® 



JC 1116 

1 SN 74,LSl9bN ,, 

^ ll- — 

Qa Qb dc {^0 ^ 

Duel /BCD 

1 A 8 C D P ^ 



' 22n 2,55k 



6 


10 


3 


11 


1 ^ 


6 


^ 


3 ^ 


11 


jl6 


— 




— 




— f — 1 








ijC 1113/21 
1 090 -1 
|l5« 3.3k 

i 

1 


i 


ij 

IS 


1 




J, 

]} 


ij, 

-IP..-. 




i 

.4--. 




15 


16 ■ 


17 


10 


19 


20 


21 


22 



JC 1118 

SN 7/.LS196N » 

,Jb i2 — d — h,., 

, Oa 1b Ic lo 3- 

O 

Dug! /BCD 

A B C D 0 ^ 

^ MQ |3 ~ K_ 



jrnii q 

-n SN 74.LS 196N * 

h j9 12 |12 

Qa Qb Qc Qo 

Duel /BCD 

A B C 0 ^ 



i.. J-J 

15 16 17 Il6 



6 


10 


3 


— 






} 


1 


i 








19 


20 


21 



1X1113/2 2; 



I JC 1125/21 

I SN7i.LS73N 



1 JC 1101/33^ 



:ii— I 0 3iJ ~| 0 

-^3 — JK --- p€=l— JK-.- 

3 ii :l1 0 



RIW R1H5 



JC 1115 

Bv 677-9301 

”x 1112/6.1 

CDAQf.9AE 9^ 

jciiio/ezi 



PROM 

F E 0 C B A 

"iol il il il il if 



AJjcnza I 

(a[7^^Bv677-93oi 



X 1107/3.1^ 

CD t071 AE 16 15 



PROM 

F E 0 C B A 

101 91 81 5r M _2L 



VJC1112/6 e 



, / 6 5 /6 6 



He i2T^3 jc 110^7/3.2 

3 1010^3 

JC 1in/Z.lii3 ^ /n JC 1107/3 3 

CD i.002 AEO 12 12 

9,1^1.12 

JC 11 10 /C.1 A\ 

CD^OOlAE j 1l| 13ri2f p 

M JC 1105/33 



IriICZ C11Z2 




677- N 



JC1122/Zin^ 

JC1111/2Z CD 4.002 A_E 

CDC002AE/^ Y N. 1 



JC112Z/Z2 



JC IlOe 

SN 7U21 N 



JC 1105/3 lJU /3 2/L 

CO A025 AE O 

1.210 lu\ 5 



CIIZAT ARJISe AR1150 



ttyi 



3.3k 3,3k 






E T1108 
) BCY 59D 



GI1108 1 QM109 

IN A4.4.0 A IN LUI.B 



-1-C1125 

+r 



X11O0 

MC K532 P 16 

15,— — 



"ilflWHBmff' 



JC1I17 JC1119 

MCU532 P MCU532P 



JC 1126 

j g MC 1C532 P 



Priontdt 



f 


T 


--J3. 


. . . J3 

T 


I 




L-J 


[-J 


L.zi] 


H 




f 2l' 


^ 20< 


^ 19' 


^ ir 



I Prioritdt 

' l| )3[— -12 |-,,Ji[7^ 

Vl 









T 




ffTi'' 


.11 

n 


J: 




L-.Q-] 






^-4 



ie<^ 1^ 13* 10° 



7^ 6® 5° 3^^ 2" ^ 



J S 1101 

Bv 677 - 80C4. 002 



ISwienondfrunggn .| 1)S»rif A u.. B jC 1112 / CO 6009 AE 



WI-Konol Abstimmunglp 



9^ 9l 

, , a, 8; 

[FM680-, 7 |7 

~16 1 sl 1 6 1 




Cannel selection/S6lection de voie 



^ StromlaufplQn® fOfO#rai:PHM3/BN 6^ 
Gl Kanolwohl 



Serif A Scholtteidiste: 



677 - 7511 015/33 i 










677- El 



Psophometer filter/Filter psophometrique 





















I 



I 



Anrrerkungen zu 



den Schaitteillisten 



Notes for Parts Lists 



Rer-crques sur les listes des 


composants 




Belcstbarkeit und GroGenbezeichnurg der Widerstdnde ncch DIN -4050 ff 
Loading caoability and value designation of resistors corresoondi to German 


Standard DIN 44050 ff 


Le v/ottage et la valeur des resistances sont conformes c la norme DIN 44050 ff 
Ubersetzungstabelle List of transictea ^er'-s 


Traduction des termes 


Abgleichwert 


alignment value 


valeur de r^glage 


Abgleichwert, nur bei Bedarf 


alignment value, only rneded 


valeur de r^glage, uniquement si n6cessalre 


Abgleichwert ; Richtwert 


alignment value, suggested value 


valeur de r^glage , ordre de grandeur 


Achse 


shaft 


axe 


Achsidnge 


shaft length 


longueur d' axe 


Anschlag : Raststellung 


stop: detent position 


but6e: position d' arr^t 


Anschlusse verzinnt 


connection points, ti^nec 


connections 6tam6es 


Ansprecherregung 


threshold energy 


6nergie de seui 1 


ausgesucht auf 


selected and matched for 


selection et accord pour 


cusgesucht nach 


selected according to 


trl6 suivant 


Benennung 


designation 


designation 


bestehend aus 


comprised of 


comprencnt 


Bestel langaben 


ordering Information 


informations pour la commande 


Bestel Inummer 


order No. 


de commande 


Bezel chnung 


nomenclature 


nomenclature 


3i Idrdhre 


CRT 


tube cathodlque 


Buchse 


connector (plug 


pri se 


Chip-Wi d . 


chip-resi stor 


resistance de la ouce 


Ddmpfungsgl led 


attenuation notv^ork 


element affalbl isseur , attenuateur 


Ddmpfungsperle 


ferrite bead 


perle de ferrite 


Demod . -Stufe 


demod. stage 


etage demod . 


Differenzierglied 


differentiating network 


element differentiateur 


Diode 


diode 


diode 


Dioden-Array 


diode array 


reseau de diodes 


Drahtdrehwid . 


rotary wire resistor pc*-.’' 


resistance bobinee (pot) 


Drahtwiderstond 


wire-wound resistor 


resistance bobinee 


Drucktaste 


push button 


bouton poussolr 


Durchf . -Fi 1 ter 


feed through fl Iter 


fi 1 tre de traversee 


Durchfuhrungskond . 


feed through capacitor 


condensateur de traversee 


Dunnschi chtschaltung 


thin fl Im ci rcul * 


circuit couche mince 


Dunnschi chtwid . 


thin fl !m resisto" 


resistance couche mince 


t i chlel tung 


calibrated atte^ja‘‘t'’ 


ligne etalon 


olektrische Werte 


electrical values 


vaieurs eiectrlques 


Elkc 


electrolytic ccoaci-o:* 


CGoacIte electrolytlque 


entfdl 1 1 


deleted 


supprime 


er thal ten 


contained 


contenu 


Federleiste 


spring contact s‘rio 


regiage d ressort 


Flanschdose 


flangea chassis cz’^''ec^z 


prise d bridge 


Freauenzverdoppler 


frequency doubler 


doubleur de frequence 


gedruckt 


printed 


Imprime 


Gerdtestecker 


power line chassis dug 


connecteur de 1' apparel 1 


Gleichrl chter 


recti fier 


redresseur 


G . -Schmelzeinsatz 


fuse 


fusible 


Hersteller, Anmerkungen 


manufacturer, notes 


fabricant, remarques 



Anrrerkungen zu den Scha 1 tt 

Notes for Ports Lists 
Rer-crques sur les 1 i stes des 


e I 1 1 I s t e n 

composonts 




Belastbarkeit und GroflenbezeTchnung 
1 nadina capability and value designat 


der Widerstdnde nach DIN 44050 ff 

ion of resistors corresoondlng to German Standard DIN 44Q50 ff 


Le wattage et la valeur des resistances sont conformes d la norne DIN 44050 .f 

Ubersetzungstobelle List of translated terms 


Traduction des termes 


Abgleichwert 


alignment value 


vaieur de r^glage 


Abgleichwert, nur bei Bedarf 


alignment value, only it needed 


valeur de r^glage, unfquement si n6cessaire 


Abgleichwert : Richtwert 


alignment value, suggested value 


valeur de r^glage , ordre de grandeur 


Achse 


shaft 


axe 


Achsidnge 


shaft length 


longueur d‘ axe 


Anschlag : Raststellung 


stop; detent position 


but^e: position d' arr€t 


Anschlusse verzinnt 


connection points, tinned 


connections fetam^es 


Ansprecherregung 


threshold energy 


6nergle de seui 1 


ausgesucht auf 


selected and matched for 


selection et accord pour 


ausgesucht nach 


selected according to 


tri6 suivant 


Benennung 


designation 


designation 


bestehend aus 


comprised of 


comprencnt 


BesteKangaben 


ordering information 


informations pour la commande 


Bestel Inurnmer 


order No . 


N*^ de commande 


Bezel chnung 


nomenclature 


nomenclature 


3i Idrohre 


CRT 


tube cathodique 


Buchse 


connector (plug! 


pri se 


Chip-Wi d . 


chip-resi stor 


resistance de la puce 


Ddmpfungsgl ied 


attenuation network 


element affai bl isseur, attenuateur 


Ddmpfungsperle 


ferrite bead 


perle de ferri te 


Demod . -Stufe 


demod. stage 


etage demod . 


Differenzierglied 


differentiating network 


element differentiateur 


Di ode 


diode 


diode 


Dioden-Array 


diode array 


reseau de diodes 


Drahtdrehwid . 


rotary wire resistor ‘pc*J 


resistance bobinee (pot) 


Drahtwiderstand 


wire-wound resistor 


resistance bobinee 


Dru cktaste 


push button 


bouton poussoir 


Durchf . -Filter 


feed through fi Iter 


fi 1 tre de traversee 


Durchfdhrungskond . 


feed through capacitor 


condensateur de traversee 


Ddnnschichtschaltung 


thin film circuit 


circuit couche mince 


Dunnschi chtwid . 


thin film resisto-' 


resistance couche mince 


tichlei tung 


calibrated attenuator 


iigne etalon 


elektrische Werte 


electrical values 


valeurs eiectriques 


EILco 


electrolytic caoacitor 


caoacite electrol ytique 


e n t f d 1 1 1 


deleted 


suppri me 


e’^.thal ten 


contained 


contenu 


Federleiste 


spring contact sh'Io 


regioge d ressort 


Flanschdose 


flangec chassis cz^^e.c'z- 


prise d bridge 


Fre auenzverdoppler 


frequency doubler 


doubleur de frequence 


gedruckt 


pri nted 


imprime 


Gerdtestecker 


power line chassis plug 


connecteur de I'appareil 


Gleichri chter 


rectifier 


redresseur 


G . -Schmelzeinsatz 


fuse 


fusible 


Hersteller, Anmerkungen 


manufacturer, notes 


fabricant, remarques 



!nduktivitat 


inductance 


inductance 


Instrument 


meter 


galvanom^tre 


integr. Schaltkreis 


integrated circuit 


circuit int6gr6 


Kaltleiter 


PTC resistor 


resistance variable en fonction de la 
tempera ture 


Kapazitdt 


capacitance 


capacite 


Ker . -Durchfuhrung 


ceramic feed through 


traversfee c6ramique 


Ker . -Kondensator 


ceramic capacitor 


condensateur c6ramique 


Ker.-Trlmmpot. 


cermet trimmer potentiometer 


potentiom^tre ceramique trimmer 


Kf. -Kondensator 


plastic foil capacitor 


condensateur film plastique 


Knopfdrehwid. 


rotary resistor with knob 


resistance reglable avec bouton 


Knopffarbe grou 


grey colored knob 


couleur de bouton : gris 


komplett 


complete 


complet 


komplett grun 


complete, green 


completement vert 


Kontaktmaterlal 


contact material 


materiel de contact 


Kontaktstifte 


contact pins 


broches de contact 


Lampe 


indicator lamp 


voyant 


Lotfohnen hochgebogen 


soldering tab (bent up) 


contacts soudes 


Messer lei ste 


male multi-contact strip 


r6glette d couteaux 


Metal l-Schichtwiderstand mit 


metallic film resistor with slide 


resistance d film metal lique avec 


Ldngssch (Iff 


ad justmen t 


curseur 


MIscher 


mixer 


melangeur 


mit (solierstoffwelle 


with insulated shaft 


avec axe isol6 


mit Montogeplatte 


with mounting plate 


avec plaque de montage 


mit Plastikkappe 


with plastic cap 


avec capuchon plastique 


mit Sechskantmutter 


with hexagonal nut 


avec 6crou d 6 pans 


Netzfi Iter 


a.c. line filter 


filtre r6seau 


Netztrafo 


power transformer (mains transformer) 


transformateur de puissance (secteur) 


Norma (ausfuhrung 


standard version 


version standard 


ohne Kappe 


without cover (without cap) 


sans couvercle 


Optokoppler 


opto-coupler 


opto-coupleur 


Papier-Kond . 


paper capacitor 


condensateur au papier 


Pegelschalter 


level switch 


commutateur niveau 


. . .polig 


. . . poles 


. . .contacts 


Quarz 


quartz crystal 


quartz 


R-Kombination 


R-combination 


combi nai son R 


Reed-Kontakt 


reed relay contact 


contact par relais reed 


Relais 


relay 


relais 


Schaltbuchse 


chassis connector wi th switching contact 


connecteur chdssis avec contact interrupteui 


.'chaltdraht 


hook-up wire 


fil de cdblage 


Scha) ter 


switch 


commutateur 


Scheiben trimmer 


disc trimmer 


ajustable disque 


Schichtdrehwiderstand 


carbon layer potentiometer 


resistance d contact rotatif 


Schichtwi derstand 


film resistor 


resistance d couche 


Seriendnderung 


series change 


changement de s6rie 


Signalleuchte 


signal lamp (pilot light) 


voyant signal 


Spannungswdhler 


voltage selector switch 


selecteur de tension 


Spindelwiderstand 


variable slider resistor 


resistance variable d curseur 


Spule 


coil 


bobine 


Stecker 


plug 


connecteur 


Steckereinsatz ohne Kappe 


plug-in element without cap 


element de fiche sans capuchon 


Steckeroberteil 


upper part of plug 


parti e sup6rieure de fiche 


Steckeruntertei I 


lower part of plug 


partie inferieure de fiche 




Steuerquartz 

Stuck 

Teil 

teilweise 

Thermokreuz 

Transistor 

Transistor-Array 

Trimmer 

Ubertrager 
ungewendel t 

verzinnt 

Vielschichtkond. 

Wen del pot . 
Widerstandselement 
Winkelkupplung 
Winkelstecker 

wird vom Pruffeld eingesetzt 
zusdtzlich 









1 

H 



control crystal 
piece 

part (component) 
partial ly 
therrnocouple 
transistor 
transistor array 
trimmer 

matching transformer 
unwound 

tinned 

multi film capacitor 
he I i -pot . 

resistance element 
angle coupling 
angle plug 

adjusted and set at factory 
additionally 



quartz de r6f6rence 
pi^ce 

partie 

partiellement 

thermocouple 

transistor 

r6seau de transistors 
trimmer 

transformateur 
non spirale 

6tam6 

condensateur multi-couches 

potentiom^tre multi-tours 

6l6ment de resistance 

prise coud6e 

fiche coud6e 

ajust6 et r6gl6 en usine 

additionnel lement 




Ao'^erkjngef' :u den ScHolft »I l-Lisfen In EDV-Ausdruck 



Notes for EDV-Ports Lists 



Remorques sur ies listes des composonts 





Erklarung der wicht/gsten Abk urzungen und der Darstellung der Doten 



Benennung 


Bezelchnung 1 


Bezelchnung 2 




Corstellonq in diesein Bereich entsprlcht genou dem EDV-Ausdruck 


Eridu terungen in deutsch, englisch und franzdsisch 
sowe! t erforderllch 


R-KOHLE 


100 5% 0309 




KohleschIcht-WIderstand 100 Q 5% D x L - 3 x 9 mm 
Carbon Film Resistor 
Resistance d couche de carbone 


R-METALL 


2,77 K 0, ]% 0207 


TK 50 


Metal 1 - Schl chtwiderstand 2, 77 kQ 0, 1 % TK 50 D x L =2x7 mm 
Metal Film Resistor 
Resistance d couche mfetal 


R-DRAHT 


47 10% 2 W 


WM 50 SKA 2 


Drahtwiderstand 47 Q 10% 2 Watt Mat. : WM 50, Typ SKA-2 
Wlrewound Resistor 
Resistance bobinee 


R-TRIMM-CERMET 


470 20% 0,5 W 1 


150 


Trimm-WIderstand Cermet 470 Q 20% 0,5 W 1 Umdrehg . TK 150 PPM 
Adjustment Potentiometer Cermet 1-Turn 
Poten tlome'tre d'ajustment Cermet 1 tour 


R-TRIM DRAHT 5PINDEL 


5 K 5% 0,7 W 22 


70 


Spindel -Trimmer Draht 5 kO 5% 0,7 Watt 22 Umdrehungen TK 70 
Rectangular Wlrewound adjustment Potentiometer 22 Turns 
Potentiomdtre d'ajustment bobinfi 22 tours 


R-TRIM DRAHT SQUARE 


20 K 5% 0,7 W 25 


70 


Square- Trimmer Draht 20 kO 5% 0,7 Watt 25 Umdrehungen TK 70 PPM 
Square Wlrewound adjustment Potentiometer 25 Turns 
Potentiome'tre d' ajustment bobin6 Square 25 tours 


R-VAR KOHLE 


100 10/20 0,2 W LiN 


260 


Kohleschicht-Pot , 100 Q - IQ 20 % 0,2 W linear, Drehwinke l 2t.O'' 
Carbonfllm Potentiometer 
1 Potentiometre d couche de carbone 


R-VAR DRAHT 


5K 3%2WLIN 


3600 0, 25% 


Drahtpotentiometer 5 kQ 3% 2 W Linear 3600° = 10-Gang 
Linear! tqtstoleranz 0,25% 

Wlrewound Potentiometer 10- Turns 
Potentiome'tre bobin6 10 tours 


ELKO-AL 


470 U 10/50 70 V 




1 

Alumlnium-Elko 470 pF - 10/ +50% 70 V, gepolt 
Aluminium Electroytic Capacitor, polarized 
Condensateur 6lectrol ytique d 1' oluminium polar! s6 


ELKO-AL ungepolt 


100 U 40 V 


£U 100/40 


Alumintum-Elko ungepolf ^bipolar) 100 pF 40 V Typ EU 100/40 
Aluminium Electrolytic Capacitor, unpolarized 
Condensateur electrolytique d 1' aluminium non poiaris6 


ELKO-TA SINT FEST 


6,8 U 20% 6,3 V 




Tantal-Elko Si nteranode^ fester Elektrolyt 6,8 pF 20% 6,3 V 
Tantalum Electrolytic Capacitor Sintered Anode dry 
Condensateur ou ton tale d electrolyte solide 


C-KERAMIK EOPU 


120 P 2% 63 V 


N 150 1 B 


Keramik-Kondensator 120 pF 2% 63 V Keramik; N 150 Typ 1 B 
EDPU = Kennzeichnung nach DIN 41930 
Ceramic Capacitor 
Condensateur c6ramique 


C-KERAMIK ROLL 


88,7 P 1% 25 VEF 


N 075 1 B KZK4 


Keramik-Kondensator kurzzei tkonstont (10-4) 

88,7 pF 1% 25 Vgff Materiol N 075 Typ 1 B 
Ceramic Capacitor Short-Term-Stablli ty 
Condensoteur ceramique de stabillte de lourte dur6e 


c-glimmer 


487 P 0,5% 500 V 


BF 48. 10 


Gl immer-Kondensator 487 pF 0,5% 500 V Bauform 48, 10 
Mica Capacitor Type 48.10 
Condensateur au mica argentt 


C-GLIMMER KNOPF 


3900 P 5% 100 V 


BF 49.25-3 


G 1 Immer-Knopf-Kondensator 3,9 nF 5"o 100 V 49,25-3 
Mica Button Capacitor 
Condensateur bouton au mica orgente 


C-KF KS 


316 P 0,5% 63 V 


KSM 


Kunststoff-Folienkondensotor Styrof!-^x 316 pF 0, 5 % 3 V 
Polystyrene Capacitor 
Condensateur polystyre'ne 


C-KF MKT 


0,068 U 10% 100 V 




Metaliisierter Polyester Kondensotor 68 nF 10% 100 V 
Metallized Polyester Capacitor 
Condensateur polyester m6totlis6 


C-DREH 


9,0- 25,0 P NFochc-LlN 2222 805 90123 


Drehkondensotor 9-25 pF 1-fach C-L'neor Typ... 
Variable Capoci tor, Single-Section, SLC, Type... 
Condensateur variable, Variation Iln6aire en capacity 


C-OR£h'SCHMETTERLING 






Schmetterling-Kondensator 
Butterfly variable Capacitor 
Condensateur papillon 



C-TRIM KER SCHEIBE 


10,0-60, OP N 1500 XXX. . . 


Keromik Schei ben trimmer 10-60 pF Material N 1500 0,5 Umdrehungen Typxxx . . 
Varloble Ceramic Disc Capacitor 
Condensoteur ojustoble disque cferamique 


C-TRIM GLAS ROHR 


0,5- 3, 0P100PPM12 XXX... 


Glasrohrtrimmer 0,6 - 3 pF TK 100 PPM 12 Umdrehungen Typ xxx. . . 
Glass Piston Trimmer Capacitor ... 12 Turns 
Condensoteur ajustable 


C-TRlM LUFT 


1, 75-15, SP 45 PPM 0,5 xxx... 


Lufttrimmer (Flatten) 1 , 275 - 15,5 pF RK 45 PPM 0,5 Umdrehg. Typ xxx. . . 
Air variable Capacitor 
Condensateur ajustable 


C-PAPIER ENTSTOER 




Funkentstdrkondensator 
R . F . -Interference-Suppression Capacl tor 
Condensateur d' antiparasi toge 


L-FUNKENTSTOER 




Funkentstbrdossel 

Microwaves Interference Suppression Choke 
Self d' antiparasi tage pour ondes uitra-courtes 


L-FEST 


15 u 10% 


Festinduktivitbt 15 pH 10% 
R . F . Molded Choke 
tnductonce 


C-KF KC 


13300 P 1% 63 V KC 1853 


Polycarbonot-Kondensator 13300 pF 1% 63 V Typ KC 1853 
Potycarbonote-Copaci tor 

Condensateur d film polycarbonote d armatures 


C-KF MKC 


220000 P 20% 250 V MKC 1858 


Metollislerter Polycorbonot-Kondensotor 220000 pF 20% 250 V Typ MKC 1858 
Metallized Polycarbonote Capacitor 
Condensoteur d film pol /carbonate 


C-KF KT 


0,015U % 100 V KT 1801 


Polyester- Kondensator 0,015 pF 5% 100 V Typ KT 1801 
Polyester Capacitor 

Condensoteur d film polyester d armatures 


C-KF MKU 


10 U 10% 63 V B 32110 


Cellulose-Acetot Kondensator 10 pF 10% 63 V Typ B 321 10 


C-KF KP 


183000 P 2% 160 V 


Polypropylen-Kondensotor 183000 PF 2% 160 V 
Polypropylene Capacitor 

Condensateur d film polypropyidne d armatures 


S-DREh 


Werkslnterne Doten 

Ersatz per Soch-Nr. bestellen 


Drehschol ter 
Rotary swi tch 
Commutoteur rotatif 


S-KIPP 


■' 


Kippschalter 
Toggle switch 

Interrupteur d touche basculante 


S-SCHIEBE 


” 


Schlebeschalter 
Slide switch 
Interrupteur d glissie're 


S-TASTE 


" 


Tostenschai ter 
Push-button switch 
Commutoteur d touches 


S-SCHNAPP 




Schnappschalter 
Micro switch 
Interrupteur d d6clic 


S-KODIER 


■■ 


Kodlerscha! ter 
Thumb-Wheel s/vitch 
Roue codeuse 


RELAIS 






TRANS. . . 


' ' Mos 


mit ' Mos" sind alle Halblelferbouelemente gekennzeichnet, 
die durch elektrostoti sche Auflodung gefdhrdet sind, Die hierfur 
gultlgem Verarbeitungsvorschrlften sind unbedingt einzuholten. 
All semiconductois subject to damage coused by electrostotic 
cfischorge are identified with the letters "Mos". The existing 
regulations applied to handling these devices oie to be uncon- 
ditlonolly complied with, 

Tous les seml-conducteurs pouvant ette deteriores pot une choige 
electrostotique sont Identifies avec "MOS". Les consignes con- 
cernonts lo manipulation de ces ellments sont obsolument 6 
respecter. 



M 




T*il 


itck 


Beztichnun; 


ElektriieheWerte 


ngaben 




lenennung • 


H«rstfll«r,Anmerkgn 


R 901 


1 


Schichtwij. 


100 


B / ^ W Kl. 2 / 0309 






R 902 


1 


Schichtvld* 


56 


ka / 5 X / «. 2 / 0309 






R 903 


1 


ScHichtvid. 


27 


kQ / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 90^ 


1 


Schicbtvid, 


100 


a / 5 X / U. 2 / 0309 






R 905 


1 


Schichtvid. 


10 


ka / 5 X / kl. 2 / 0309 






R 906 


1 


Schiehtwid, 


100 


a / 5 X / kl. 2 / 0309 






R 907 


1 


Schichtvid. 


V70 


a / 5 X / kl. 2 / 0309 






R 90B 


1 


Scliichtvid. 


56 


kB / 5 X / 0. 2 / 0309 


' 




R 909 


1 


Sduchtwid. 


10 


kB / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 910 


1 


Schichtvid. 


3.9 


kB / 5 X / Kl. 2 / 0309 






1 

R 911 


1 


Schichtvid. 


15 


ka / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 912 


1 


Schichtvid. 


100 


a / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 913 


1 


Schichtvid, 


100 


a / 5 X / Kl. 2 / 0309 







R 91V , 


1 


Schichtvid. 


V70 


a / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 915 


1 


Schichtvid. 


1,2 M / 5 ? / W. 2 / 0309 






R 916 


1 


Schichtvid. 


V70 


a / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 917 


1 


Schichtvid. 


100 


a / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 918 


1_ 


Schichtvid. 


220 


a / 5 X / kl. 2 / 0309 






i 919 


1 


Schichtvid. 


270 


a / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 920 


1 


Schichtvid* 


66 


a / 5 X / Kl. 2 / 0309 
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1 

1 
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n 




fl* 

1 



Schaltteilliste (D 

Tragtrosiillator 4 6 fWx 

Bv. 640-7609.008 






I 



J 

JJ fc 902 1 Drthkond. 



Reztichnung 



C 901 1 Kf. -Kond, 



Elekfriiche Werfe B«^»"a|igtben lenennung- 



0,1 nf / 20 X / 100 V 



12 ... 172 pF 




C 90A 


1 


Ktr.-Xond* 


2 ? pF / 2 X / N 150 


C 905 


1 


Xer.-Xond. 


360 pF/ 2 X / K 750 


C 906 


1 


Xtr.-Kond. 


A3 pF / 2 X / NPO 


C 907 


1 


Ktr..Kond. 


0.022 uF / ♦100-20X/K 10000 


C 908 


1 


Ktr.-Xond* 


1000 pF / 10 X / K 2000 


C 909 


1 I 


Ktr.-Kond. 


0,022 uF /fl00.20X /K lOOOO 


1 

c 910 


1 


Ktr.-Kond. 


0,022 tiF /♦100-20X /K 10000 


C 911 


1 


Ker.-Xond. 


0,022 tif /«100 -20X/ K 10000 


C 912 


1 


Kf .'Kond. 


0,1 mF / 2 0 X / 100 V 


C 913 


1 


Ktr^Kond* 


0,022 /♦100-20X/ K 10000 




Gl 901 


1 


Oiedt 


' 1 N AAA8 


G1 902 


1 


Olodt 


1 N AAA8 


Gl 903 


1 


Qiodt 


ZTE 1,5 




Herstellfr, Anmerkqn 







bis WO 21-3071: 1) 2,8/30 pF 



Carrier oscillator 4 ... 6 MHz 
Oscillateur local 4 ... 6 MHz 



Schaltteilliste (9) 

Trag«r«szillator A ... 6 

Bv. 640 -7609.008 
































































Bezfictinung 



Elekfrlicht Werte Betteliangaben lenennunQ' 



Herstellfr, Anmerkqn 




T 901 


1 


Transistor 


BSX 93 / 2 N 2369 


T 902 


1 


Transistor 


BSX 93 / 2 N 2369 


T 903 


1 


Transistor 


BSX 93 / 2 N 2369 


I 90k 


1 


Transistor 


2 N 3251 


T 905 


1 


Transistor 


BSX 93 / 2 N 2369 




L 901 


1 


Spulo 


L 902 


1 


jpule 


L 903 


1 


Spult 




8«902 1 B 



St 902 11 Steckar 3 






WN 117 II I 2 



W 117 / 1 / 2 





tior n 21.1367; 1) 2 N 3250 au8g*sucht luf 2 N 3251 



Carrier oscillator 4 ... 6 MHz 
Oscillateur local 4 ... 6 MHz 



Schaltteilliste 0 

Tragiroslillator k ... 6 IWz 

Bv. 640 - 7609.008 





































S t I f 


H 


''^77- 


'8 4 ij 4 • . 


J 3 


p^t -1 1 r 


s 7 ' / L 4 


Tell- Nr 
Part No 
N° composant 


Sach-Nr 
Item No 
N“ oCjel 


Beoenriung 

Designation 

Obsignation 


1 ‘U 


1 


1 ‘ Cf - 


>300h. 


'4S 


:,r • ■'JC 1' ! 


'■ f 


1 nj 


2 


.'f 01- 


V 6 ^ - 


dc 


w i 5 ► r L ► L M 


'Ll Nl' 




3 


r c : 1 - 


’ > 3 o i“ « 


O' 1 r 


W 1 N n t L KULFL LNC 


1 c 


1 


■: 001 - 


•004 1 . 


7 9': 


t Iff U - >L 




1 c 


102 


cu’i- 


■0041 . 


79P 


t L i' - A L 




1 f 


103 


■?('<" 1- 


•CL4 1 , 




L L t C-AL 




Ztu.t 


1 


oocO-3 713. 


<' JC 


IF - i-bCH S t 




2C 


3 


:-coi-cc4i . 


- 2f) 


tLt C-AL 




2C 


4 


Lm-rr4i. 


''2^ 


LL^ L-AL 




?C 


5 


0C01- 


■0CQ4. 


•4 10 


C - K L 4 A I 


E D FH> 


2C 


6 


iori-o:'U, 


J 19 


C - T M ► K E 


F SCHLiit 


2C 


10 


LOCl-Odu. 


j* 7 c 


C-Kf ^KT 




2C 


1 1 


0001 . 




‘:L^l-TA S 


1ST F ES T 


2C 


12 


lie 0 1 - 


"0 0 4l . 


■> r r> 


tLhl-TA $ 


I N T FE ST 


2C 


1 3 


•:.'ori - 


-.‘•310. 


' “* 0 


C-i^ F T 




2C 


14 


••001 -K 13. 


4 7> 


C-^F fAL 




2C 


15 


OGOL- 


-7511 . 


•4 72 


C - C L I r F 




2C 


1c 


ccn-0j4 1. 


i'4 2 


C LAO- AL 




2C 


1 7 


00( 1• 


:.C4i . 


'59 


CLKO-TA SINT FEST 


2C 


18 


•iGC.1 • 


CCh1. 


^42 


t L V ( - A L 




2C 


19 


OuCI- 




59 


lLF L-TA SINT FF5T 


2C 




0 OL 1 ’ 


■■’c:4. 


'0° 


C-F E K A «M r 


F t 1 1 : 


2C 


21 


uGCC' 


7 n 3 . 


422 


E L ► 0 - L L 


N G F r 0 L T 


2C 


25 


0 000- 


7S1 5. 


422 


c L A 0 - ^ L U 


NSFFCLT 


2C 


2t 


LOCI' 


0 013. 


378 


C - F f 1” F T 




2 C 


27 


OlCC* 


^ 5 5 t? . 


4 7fc 


elm: -al 




2C 


28 


LLLl ' 


G L t. 4 , 


713 


C - K E P A “ I F 


F DPL 


2C 


29 


■'Hl 1 . 


00 -f-. 




EL*^ 0-T A S 


1ST FtST 


2 f 


3C 


•>001- 


*: 04 1. 


707 


E LF U-AL 




2C 


31 


LCC 1' 


OC-1 . 


^ 9 


tL^O-Al 




2GL 


1 


one 1- 




4 9 3 


OiO Dr SI 


SChALT- 


2GL 


2 


0 001 


-C018 . 


,493 


OIODfc SI 


SChALT- 


2GL 


5 


con 


-0 3 1 ^ . 


.4^J3 


D I 0 D f SI 


SCHALT- 


2GL 


6 


0 0C1 


-no 1 . 


.49 < 


SI 


SC hALT- 


2 (>t 


7 


p.nr 1 




, 4 97 


3 I !'■ C E SI 


SCHAL T- 


2GL 


X 


OcC 1 


-U ^ 1^1 


•«9 ^ 


D K' •: f SI 


SChALT- 


2 GL 


q 


OoO 1 


-one . 


, ' 59 


D i L C F SI 


Z- 


cGL 


10 


oon 


-0;.1^, 


1 5 • 


D 1 V. u 1- SI 


z - 


2GL 


1 1 


C '01 


-31: . 


, -4 5’ 3 


U 1 L 0 " SI 


sc HA L T- 


2 uL 


1 '-4 


uon 


-C"1 




CIl;LE SI 


S C A L T - 


2gL 


15 


cool 


-Oul*' . 


. 49 * 


DltDF SI 


SCrALT- 


2GL 


10 


^UC 1 


-l'3l , 


, ^ 3 


D i M i SI 


SCHAUT- 


2GL 


1 7 


1 


-:'n . 


/ '> ' 


r 1 ‘ SI 


SCmALT- 


2GL 


1 ^ 


■ I 1 


1 . 




J i i., 1 SI 


^ f ► 4 1. T- 


2vL 


1 «, 


' 1 . 1 






' ■ ■ i 


■' 0 ■ fLT- 


2 IC 


1 


. 


- / '> n , 


. 1 


u - r A N :j 


i 



Be* Bestellung Sach-Nr anqeben' 

When ofdenng, quote Item No 

Donnor le N"' obiot a la commancJe qc; 



t 



ai li H ^ 



M Jh ta 





ML*TT 1 





05.80 



Av,SF: 



Menge 

CXiantity 

Quantitb 


We rk norm 
Ref. designation 
RAf6ferH:e d usme 


Bemertfung 

Notes 

Note 


c 


1 ^ 


L T 






L L - 3 C Cl 4 . 9 4 




1 


1 1 9 / L 2 / J 7 




L 


6 >: ^ A a 


LT 


4 


« J IJ r. 




1 


H IFSCH^AriN 




L 


8 -» K A r« L 


5,G LT 


4 


W I K U 0 




1 


H IF SCM^ANN 




L 


1 ■: 0 u 


50 I 0 


V 






5 e 


1 


n J/C5/40 




L 


U\> u I 0 / 


5 c 


V 






56 


1 


110/05/40 




L 


10 c u 12 / 


5 0 Ip 


V 






56 


1 


no/C5/40 




L 


2 4F V- L INri 


LT 


4 


L3-3713.30/4 




1 


119/01/05 




L 


ICO U 10/ 


5 :: 6 3 


V 






56 


1 


11C/05/40 






10 3 U 10/ 


5 u 6 3 


V 






56 


1 


110/05/40 






5 6 f 2 


X 63V 


Np 


0 10 


21 


1 


110/02/09 






8,L- 40, CP N 


750 0 


,5 




VI 301320520 


21 


1 


111/01/10 






10C330 F 20 


X 1Q3V 


PKT1 622 


56 


1 


11 C/03/ 07 






2 2 u 


23X 16 


V 






56 


1 


110/05/61 






22 L 


20X 1 6 


V 






5fc 


1 


110/05/61 






1CJ33C F 23 


X 1Q0V 


hKTl 622 


56 


1 


110/03/07 






10 L 20 


X 63 V 


832110 


56 


1 


Sit PINS 






16 P 2 


X 250V 




0f 53.10 


21 


1 


JAMFE 






220 U 10/ 


50 I 0 


V 






56 


1 


11C/05/40 






4 7 u 


20 X 6, 


3v 






56 


1 


113/05/61 






223 U 10/ 


50 16 


V 






56 


1 


110/05/40 






47 u 


4 0 X 6 > 


3w 






56 


1 


110/3S/6l 






3 "■' F 2 


X D 


5 V 


NF 


C Ip 


^ 1 


1 


1 1U/C2/09 






ic:' L 10/ 


5C 43 


V 


bO 


1 CU/4G 




1 


FFAKO 






133 U 12/ 


5C 4C 


w 


F 0 


1 uu/4C 




1 


F h A KO 






10CC0O P 20 


X 1C0V 


«FT1 822 


56 


1 


110/03/07 






47C U 12/ 


5w 16 


V 


bfiC 


NUF ROEDErtST. 




1 ! 








2 7 F 2 


X 63V 


NP 


C Irt 


21 


1| 


110/02/09 






2 r l> 


23 X 16 


V 






56 


1 


110/05/61 






ii: i* 10 / 


5C 1r 


V 






56 


1 


110/C5/40 


i 




IlM L 12/ 


SO 16 


V 






56 


1 


11J/35/40 






1 N 4448 


DO 


'5 








1 


ITT 






1 N 4 4 4 


DO 


35 








1 


ITT 






1 S 4448 


DO 


35 








1 


ITT 






1 N 4448 


DO 


35 








1 


ITT 






1 fv 4448 


DO 


35 








1 


ITT 






1 s 4 4 4 c> 


DO 


35 








1 


ITT 






ZFD S,C 


DO 


7 L 








1 


ITT 






ly V 5 , C> 


DO 


35 








1 


ITT 






1 •' 4 4 4 ^ 


DO 


55 








1 


ITT 






t fv 4448 


DC 


56 








1 


ITT 






1 N 4 4 4 


to 


35 








1 


ITT 






1 N 4448 


DO 


3 5 








1 


ITT 






1 M 4 4 3 


L C 


35 








1 


ITT 






^ \ 444 .' 


l-C 


7 t 








1 


ITT 






1 r. - 4 4 V 


c. 


< J 








1 


ITT 






c ; ^■^9^ At 


ul F 


1 c 








1 


PC A 








SERIf H 









Al-SF: f!4 



Teil-Nf 
Part No 
N“cxKTmosant 




Beneonung 

Oesigrtation 

Designation^ 


2r 


1 


■'ji ; -7511.?f>2 


k-hl r.A l l 


2R 


2 


c c r 1 “C 0 0 0 • 8 4 1 


ft L T all 


2R 


3 


0001-0300. 8ft1 


ft-^*LTALL 


2 R 


8 


00C1-0C06 . 793 


ft OhLt 


2P 


Q 


CCbl-noOa. 7< c 


P-l^ OHL t 


2R 


1C 


COri-7511.152 


R-'^t tall 


2R 


1 1 


OCOC-7511 .217 


R-VLTALL 


2P 


12 


uOCO-7511 .240 


ft-Mt TALL 


2F 


13 


u0C‘1-CC05. 147 


ft - ft 0 h L t 


2R 


1 4 


OOOI-OCC 0.939 


ft - ft 0 H L t 


2N 


15 


0001 -C006 . 939 


F-KO^^L F 


2R 


16 


0rC1-C0D3.0^2 


R-PF TALL 


2 R 


1 7 


jCn-0026.855 


P - ft 0 N L L 


2P 


la 


0001-0006.85^ 


ft - ft 0 H L t 


2p 


19 


GC'01-0C07.r'^8 


ft -K Oft Lt 


2 R 


2C 


CrCI -0007, 13 2 


K - K 0 H L F 


2P 


25 


:L'ei-cc2 7...o2 


K - ft. 0 ^ L t 


2R 


It 


OGC 1-nC0c.^5H 


^ -ft F tall 


2P 


27 


CCoI-lOl 7,.; 


K - ft 0 ^ L 1 


2P 


2P 


GO 0 1 -coco, ov: 


ft-ft= t tall 


2r 


29 


COOl-CGOf: . 79 ^ 


ft -KLNL t 


2R 


3C 


CCC1-C0:>t.915 


ft -ft L ft L E 


2P 


35 


COC1-C003.17ft 


P t TA LL 


2P 


36 


'JOGO-7511 .181 


ft-« ET ALL 


2P 


37 


ccr: 1 -^1^=3 . 1 ^^ 


ft ft tall 


2P 


38 


OCC n -75 1 1.178 


j, TA lL 


2H 


39 


L-Ol 1-0Cu1 . 3 90 


ft-ME FALL 


2R 


40 


0000-7511 .1^5 


K-yit TALL 


2P 


41 


0001-00C2.771 


TALL 


2R 


42 


OCrO-751 1 . 1 40 


K-8£ TALL 


2R 


43 


0000-7511 .130 


P-^E TALL 


2R 


44 


OOCO-751 1.136 


T AL L 


2ft 


50 


COCO- 7511 .1 94 


p - t T A L L 


2P 


51 


0Cn-GCC7.132 


f-kchle 


2R 


52 


00C1-CC0 7.:i80 


F-ft OHLE 


2R 


53 


0000-7570-634 


F-8ET ALL 


2R 


54 


0000-7570.847 


r-«etall 


2P 


55 


0001 -0 jOa .96^. 


R -ft OHLE 


2ft 


56 


0001-CG06.9<y 7 


R -ft OHL C 


2P 


57 


CCC1-CU04. -89 


P--I et all 


2ft 


58 


uGG1-iCG2. 3VV 


ft--E TALL 


2ft 


59 


CCC 1 - 0 rCo. 8 i 3 


ft -ft 08 L t 


2P 


oO 


GOCI-OC'C 7. 093 


R-ft OHLl 


2ft 


65 


0001-0006.793 


OHL t 


2R 


66 


CG01-0G07.U9 


ft - ft 0 ft L E 


2R 


67 


OCOI-uCOt .91 3 


ft - ft 0 ft L L 


2ft 


68 


0001 -C 006. 91 3 


ft - K Oft L r 


2R 


69 


orn -''joo ,?n 


r - f 


2R 


7C 


0001-'- . 777 


•K ji' 1 1 


2Pl L 


1 


o:.'(.i -003ft. 


ft t LA IS Oi 


2ft tL 


2 


noci-GPr^^.ISft 


> t L A 1 S 



6 0 A 




0,2 


5X 


34^ 




1 


X 


34 c 




1 


X 


ICC 




5 


X 


33 




5 


X 


302 




0.1 


X 


121 


K 


0.1 


X 


?i,b 


K 


0.5 


X 


1 CC 




5 


X 




K 


5 


X 


1.5 


K 


5 


X 


121 


K 


1 


X 


3 30 




5 


X 


33 C 




5 


X 


1 2 


K 


5 


X 


6-3 


n. 


5 


X 


2 7 


K 


5 


X 


23,2 


ft 


1 


X 


27 


K 


5 


X 


59 


ft 


1 


X 


10Q 




5 


X 


1 


K 


5 


X 


187 


ft 


1 


1 


3,28k 


0.1 


X 


1 74 


K 


1 


X 


1,24ft 


0,1 


X 


1,69K 


1 


X 


4 5 9 




0,1 


X 


52,3 


K 


1 


X 


1 1 C 




0,1 


X 


ICO 




3,1 


X 


me 




C,1 


X 


1 0 


ft. 


c,i 


X 


6 0 


K 


5 


X 


27 


ft 


5 


X 


31,2 


K 


G,2s:i: 


lie 




0,25X 


2.7 


K 


5 


X 


4,7 


K 


5 


X 


1,02k 


1 


X 


19,6 


*■ 


1 


X 


120 




5 


X 


3 3 


ft 


5 


M 


IOC 




5 


X 


56 


ft 


c 

-> 


X 


1 


ft 


5 


X 


1 


K 


c 

J 


X 


8 2 




5 


k 


8 2 




5 


X 



^OL'f '^cr.L-s T ','^1 4u 
2 A u 



Bei BesteDung Sach-Nr anmben' 
When ordering, quote Itemfio 
Donner le N” ^jel k la commando 



36 



feSR BS BBR BBf IIB 



BLATT 



2 



14.0S»60 



Menge 

Quantity 

Quantite 



WerVnorm 
Ref designation 
RAf^rence d'usine 



Bemerkung 

Notes 

Note 






0411 


Tft 


5 0 


56 


1 


018/04/01 


G207 


T ft 


50 


56 


1 


016/04/01 


C207 


Tft 


50 


56 


1 


! 016/04/01 


02C7 






56 


1 


1 016/03/01 


0237 






56 


1 


018/03/01 


C2d7 


TK 


2 5 


56 


1 


i 018/04/01 


C41 1 


TK 


25 


56 


1 


018/04/01 


U207 


Tft 


50 






018/04/01 


0411 






56 


1 


018/03/01 


0207 






56 


1 


018/03/01 


0207 






56 


1 


018/03/31 


0207 


TK 


50 


56 


1 


016/04/01 


0207 






56 


1 


018/03/01 


0207 






56 


1 


018/03/01 


0207 






56 


1 


018/03/01 


3207 






56 


1 


018/03/01 


02C7 






56 


1 


013/03/31 


02 0 7 


TK 


5 0 


56 


1 


016/04/ G1 


0237 






56 


1 


01 6/03/Ul 


0207 


Tft 


5 C 


56 


1 


018/04/01 


0207 






56 


1 


018/03/01 


023 7 






56 


1 


016/C3/01 


0207 


T K 


50 


56 


1 


018/34/01 


0207 


Tft 


25 


56 


1 


01 8/04/01 


02 0 7 


TK 


5 C 


56 


1 


018/34/01 


C237 


Tft 


25 


56 


1 


016/04/01 


C237 


Tft 


5C 


56 


1 


018/04/01 


0207 


TK 


25 


56 


1 


016/04/01 


0207 


T K 


5 0 


56 


1 


016/C4/01 


0237 


TK 


25 


56 


1 


018/04/01 


0207 


TK 


25 


56 


1 


018/04/01 


02 0 7 


T K 


25 


56 


1 


016/04 /OI 


C2C7 


Tft 


25 


56 


1 


016/04/01 


C2G7 






56 


1 


016/33/31 


0207 






56 


1 


016/03/01 


0207 


TK 


25 


56 


1 


01 6/04/01 


0207 


• 






1 


018/04/01 


C207 






56 


1 


018/03/01 


0207 






56 


1 


018/03/01 


G207 


TK 


5 0 


56 


1 


018/04/01 


02C7 


Tk 


5C 


56 


1 


018/04/C1 


0237 






56 


1 


018/G3/C1 


02 37 






56 


1 


018/33/Cl 


0237 






56 


1 


018/03/01 


023/ 






■ 56 


1 


018/03/31 


0207 






56 


1 


016/03/C1 


0237 






56 


1 


01 8/C3/01 


02 C 7 






56 


1 


018/03/01 


0 23 7 






5a 


1 


01 6/f;3 / '*1 



htiRvitT kia 1 2v 
Hfc I' t T C2 H-c -1 2 V 



1 11o/C?/C4 

1 AMFhfNOL 




f. m m. m m mjm ^ m m m w^m ^ im im ^ hi 



St»If H 


1 r ."f 0 


P''(-17 47’/'w 


r> F 


: 1 4 
















TetINr 
Part No 
f^jrorn^sant 


Sach Nr 
Item No 


Benennung 

Designation 

Designation^ 














Menge 

Quantity 

Ouantite 


Werknorm 
Ref designation 
Reference d'usine 


Bemerkung 

Notes 

Note 


C 


2 wr L 


3 


c 1 ' 1 '• 3 ^ 3 


^ L 1 A I S 0 i c* 7 t T « b N C r T 


i ■ : 1 A l; 


1 JV 


rtrPPtT 


PhD 1 2V 






1 


11d/D2/ij4 




L 


2 S 


1 


L7'77-S''0^.':m 


S-C h 1- rt 


19k All 2f)PAST ^IxS^ 


bV 677-bOL2 






1 






A 


2S 


tl 


‘.rC, *-75 11. 


< - D P f h 


4 ► A v.> 1 


2s AS T 17 D 4X1 3 


1 163E -1r A-C4 


« -D I- 


Ac-i 


f 1 


013/03/ 05 




A 


2S 


7 


oco 1 :'3». .1-7 


S-S CH 1 1 St 


2 A U 


2-P ou 1 OA 7X11 


F p F-ZU AU Cl ChTFOL I E 


1 


Cl 3/0 4 /C<: 




L 




1 


11 -'3c V.- 71 


ThAN^ si PNf VFPST 


0 3 0 6 




TC It 








1 


r SC 




L 


2T 


2 


ot Cl -c: 1 


SI PNt 


liCY 7 3 D 




TO Id 








1 


I IT 




L 


2T 


3 


COC 1-PO tc . S 1.< 


T-»,\5 SI NPS 


ri C Y S n 




Tu 16 








1 


ITT 




L 


2r 


*♦ 


V.471 


r-A%S SI PNP \^PfiST 


7 N 3904 




TO 13 








1 


FSC 




L 


2T 


5 


OCtI -C01c. S3, 


^ t- A '■ S SI PSP 


b C V 7 o 0 




TO 1 ^ 








1 


ITT 




L 


2T 


6 


CGC1-:01b.53. 


r - A s s SI PSP 


C Y 7 X C 




TO 1 6 








1 


ITT 




L 


2T 


7 


v30Cl-o:u . 51S 


A SS SI SPS 


□ C V 59 D 




TO 1 3 








1 


ITT 




L 


2T 


H 


t “’Cl-OJIt . 


si PSP 


ac Y 7fc! 0 




TC 1ft 








1 


ITT 




L 


2Uf 


1 


Lc. 7 7-7 7 0 3.,- n- 


Lit t P TP Al E K 














1 






A 


3C 


1 


J J0r-75T,,.^.L3 


C-^ E S S 


3J1 


P 


1 X 16CV 


631 521 




56 


1 


110/03/ 12 




A 


3C 


2 


of-ci-; :-i:. 


C - i f UK 1 


10C03L 


F 


2C T 10Cv 


f-kT1c22 




56 


1 


110/03/07 




L 


3C 


3 


0 301 --in . 717 


C-KcEA'^. IK srLL 


5 6 


P 


2 7. 25VEF 


■N 15C 1t- 


KZK 5 


21 


1 


110/C2/('7 




L 


3C 


A 


v1CCC'-7313.:’:6 


C - K F K S 


a66 


F 


1 X 160V 


7 3 1 5 cl 




56 


1 


110/03/12 




A 


3C 


5 


JOOO-7311 .-34 


C - K V - ^ ■ I K 4 D L 1 


1 4 c 


H 


1 X 25VEF 


^ 150 U: 


XZr 5 


21 


1 


11 0 / 0 2 / C 7 




A 


3C 




U \.<l 1 — L* 4 L.i , 7 r 4 


f L ► 0-T A SINT Ft S T 


1 


U 


"0 4 3 5 V 






5t 


1 


110/05/61 




L 


3C 


7 


Cf r r-7: -i . - 


C-^ F K S 


04 5 


H 


1 4 1 6 L V 


P31 521 




5t 


1 


11'^/03/ 1 2 




A 


3C 




1 1 . J7 3 


C-K F ^ S 


26 1 


F 


1 7 163y 


t-31 521 




5 6 


1 


11 0/03/ 1c 




A 


3C 


9 


cooL-nij.r-io 


C - F ^ S 


464 


F 


1 4 nov 


631521 




56 


1 


IIJ/03/lc 




A 


3C 


10 


cor 1-004 1. i,‘5 


lLFC-TA SHT FlST 


150 


U 


23 X 6,3v 






56 


1 


110/C5/t1 




L 


3C 


11 


I.U I -f 043. 1 


ELF'. -TA SINT FtST 


A. 7 


b 


20 4 i:i V 






56 


1 


110/P5/f 1 




L 


3C 


1 4 


0C('1-00C**.^13 


C - t L P A I K f r P l.r 


27 


P 


: X 63V 


4F 0 16 




21 


1 


! 11C/02/C9 




L 


3C 


1 S 


OLf l-r:r 10.417 


C-F F T 


22nrjcr 


P 


2C : locv 


«XT1 ft22 




56 


1 


110/03/07 




L 


3C 


1 ^ 


0001 -.'.“I 


IlFM-AL 


47 " 


t! 


13/ S3 16 V 






5 6 


1 


! 110/05/40 




L 


3C 


17 


L'cn-:- -1. 


t L r b - T A SINT F L S T 


4 7 


u 


-3X D,3v 






57 


1 


* 110/05/61 




L 


3C 


1H 


<"000-7:39 . 1 


c - n < s 


3 790': 


F 


1 X 16CV 


P31 5ri1 




56 


1 


110/03/ 12 




A 


3C 


19 


bUOG-7 3 1 3. 


C-< F K S 


4 6 4 


P 


1 X 1609 


b31 521 




56 


1 


110/03/12 




A 


3C 


20 


tUC-7SS2.''‘5' 


C - ^ F PS 


6 34 


F 


1 X I60v 


031521 




56 


1 


110/03/ 12 




A 


3C 


21 


LnOl-75S9.1r5 


C-kF kS 


379:jl; 


P 


1 X v.nv 


H31 521 




56 


1 


110/05/1- 




A 


3C 


22 


ocoi-nr- 1.^.- 1 


t L »c L - A L 


lOGC 


U 


10/ 53 16 / 






56 


1 


110/C5/40 




L 


3C 


23 




C-L HP^E P 


71 5 


F 


1 X 25DV 


aF 53. 


r , r 


21 


1 


110/06/C1 




A 


3C 


2A 




C-UL J P 


?66 


P 


1 */. 250V 


nF 53. 


U 


4l 


1 


110/06/31 




A 


3Cl 


1 


I'On -LUc .-'J3 


: I 0 u F SI S C h ^ L T - 


1 N 44-> 




C-C 3 5 








1 


ITT 




L 


3(.L 


2 


:-C01-vl'j I'* . ^ 


M SCbALT- 


1 b 444 >• 




Lb :o 








1 


I TT 




L 


3Cl 


3 


ri .4 ^ ? 


SI scpalt- 


1 r. 4 4 4:-. 




DC 5 5 








1 


ITT 




L 


31C 


1 


• l-OCl*,.; '7 


APPAY 


CA 3046 




DIP 14 








1 


PC A 




L 


3IC 


2 


m 1 -^3 1c .70 7 


K - n /. N S A P K A V 


C A 3 C 4 6 




DIF 1 4 








1 


F CA 




L 


3L 


1 


A. ;» ■» - 7 V . 


- r b L ' 














1 






A 


K 


■> 


•.' f 7-r '7 . ■ 


: ' t . 














1 






A 


3L 


■» 


■.V7 7-7 c-. .■"•1 


' ' n ' 














1 






A 


3l 




i•r^7 7-7<- 29 . .■ 


i'-ul ' 














1 






A 



Bei Bestellung Sach-Nr angeben' 
When ordering, quole Uem No 
Donner fe N" ob|ef a (a commande 









0LAT T 



4 



14 . 05.80 



StQU H af 77-rt4,C4 .{■on Frt,-15 c:’7/04 auSF: 0^* 



Tetl-Nr 
Part No 
N^_cornposaot 


Sath-Nr 

Item No 


Oar>er>nung 

Daeignalwn 

Designation^ 
















Menge 

CiKiantity 

Ouantite 


WefVrx>rm 
Ref designation 
R6(6rerx:e d usme 


Berne rkung 

Notes 

Note 


5l 


5 


Oft77-7«3U.:j-;.2 


5Pl Li 
















1 






3l 


ft 


U677-7J31 ...01 


SPUt r 
















\ 






3l 


7 


:ft?7-7f iL.OO^i 


S P U L C 






















3P 


1 


CCCC-7511 .1,7 


R-TKI'^ C^AHT 


S (i U A F t 


5 K 


5X 




7L 




\ 


017/C4/05 




3P 


1 


con -c: jft . 9 35 


K -K GML t 




2,2 It 


5 


X 


G207 




56 


1 


Cloy 05/01 




3 u 


? 


Gn0C“"5:3.r:. 1 


S -« t T ALL 




1 L K 


0,^ 


X 


0 20 7 


Tk 5G 


5ft 


1 


018 /04 /ei 




3R 


3 


COM -raCft. 955 


L t 




2,2 K 


5 


X 


0207 




56 


1 


Olc/C‘3/01 




3W 


4 


0CD1 -OCOft, 907 


V - K 0 H L f 




4,7 K 


5 


X 


0207 




56 


.1 


018/C3/C1 




3w 


5 


COM - C; : 2 7 . a 4 ? 


R -► 0 HLt 




^ 2 ^ 


5 


X 


02C7 




56 


1 


018/03/01 




3fi 


ft 


CC01-000O.Q5S 


K - f. U ^ L t 




2,2 K 


5 


X 


G207 




56 


1 


01 6/03/ 01 




3R 


7 


OCC1-0002.522 


P-'^t 1 ALL 




2 7,4 K 


1 


X 


G2G7 


Tk 50 


56 


1 


01 8 /04 /01 




3R 


8 


0001-0002.506 


R -he tall 




2ft, 1 tt 


1 


X 


0207 


TK 5C 


5ft 


1 


nifc /04 / 01 




3R 


9 


OGM -C006. 751 


R- ^ uHl C 




68 


5 


X 


0207 




56 


1 


018/03/01 




3R 


10 


OCC 1-:0Gft. 751 


k -t. LE 




68 


5 


X 


0207 




56 


1 


018/03/01 




3R 


1 5 


C001 -C CC6. 75 1 


E - K 0 r' L 5 




68 


5 


X 


G2G7 




56 


1 


01 8/03/01 




3r 


1 6 


coM-c j:c./ ^^9 


R ->'1 TALL 




205 


1 


X 


0207 


TK 5C 


56 


1 


01 8/D4/C1 




3R 


17 


ore 1 -cc: 1 . 1 


R -Ht TALL 




86 6 


1 


•f 


U207 


TK 5C 


56 


1 


018/04/M 




3 R 


18 


auC1-Ou3£. "^5 1 


P - X U *’ L f 




6ft 


5 


X 


0207 




56 


1 


018/03/01 




3R 




ooc 1 -c aCf . 9 5*^. 


h - K 0‘-LC 




2,2 It 


5 


X 


0207 




56 


1 


OIS/03/ai 




3R 


^C 


uOC 1 -Cu Oft .‘^55 


R - ^ L " 1 r 




2,2 K 


5 


X 


C2J7 




56 


1 


01 8/C3/G1 




3 P 


2 1 


G C 0 1 - L 0 0 C . ^ 9 0 


^ - K 0 P 1 t 




o80 


5 


X 


0207 




56 


1 


018/03/01 




3R 


22 


roc 1 -< 006. 75 1 


H - ^U»M. ' 




6 r 


5 


X 


02C7 




56 


1 


G18/03/G1 




3 P 


2 3 


L.f C 1-‘ CGC . M 


- '-‘c ^-VLL 




22 1 


1 


X 


02 G 7 


Tr 5l 


56 


1 


M 8/04/01 




3P 


24 


rCLl-C'j''1..*. : 


R - •' t T A L 




1 , 74k 


1 


X 


0207 


TK 5C 


56 


1 


018 /G4/01 




3R 


25 


GOM-^ :06. 75 1 


Ri - 1 0 H L L 




6 - 


5 


X 


G207 




56 


1 


018/35/01 




3R 


30 


e0C1-0Cnc.751 


R -K 




68 


r 

J 


X 


0207 




56 


1 


U18/03/U1 




3R 


31 


OCC1-G006. 75 1 


P-X OHL E 




6 8 


5 


X 


0207 




56 


1 


018/C3/C1 




3P 


32 


QG01 -ncoi . ' 5ft 


R-PE tall 




4,12>c 


1 


X 


G2C7 


TK 5C 


56 


1 


018/04/01 




3p 


33 


0-9C1 -ccni 


R -R L T AL L 




3,0 IK 


1 


X 


C207 


TK 50 


56 


1 


C1H/04/01 




3k 


34 


OCL 1 -( GO 1 . f OG 


K-^’L ^AlL 




3,01n 


1 


X 


0207 


Tk 5C 


56 


1 


Olr /04/ni 




3R 


3 5 


ooc 1 -o:m 2 


R E T^^LL 




3,32k 


1 


X 


u207 


TK 5C 


56 


1 


018/04/ul 




3R 


3o 


OGM-CilOO.t 5 


h -'/L TAt 1 




143 


1 


X 


C2D7 


TR 50 


56 


1 


018/04/01 




4C 


1 


c c r 1 - c 0 ** I.- . 9 o 


PLKO-TA SINT 


TEST 


22 


u 


20 X 


1 0 V 




56 


1 


110/05/61 




4C 


2 


0v0C1-C04G.7G4 


tLhO-TA SINT 


TEST 


1 


u 


20X 


35 V 




56 


1 


110/05/61 




4C 


3 


CCC 1 -uMO. ^76 


C-XF hkT 




IfGCGO 


p 20 


X 


1C0V 


HK T1822 


56 


1 


' 110/03/07 




4C 


4 


0 G G 1 - 0 C 4 G • V ft ft 


ClKO-TA SINT 


FE S T 


22 


i. 


2jX 


1 6 V 




56 


1 


110/05/ft1 




4C 


5 


arir i-roi,e.7;:<* 


ELXL-TA SINT 


FEST 


I 


u 


20X 


3 5 V 




56 


1 


110/05/61 




4C 


ft 


GCM-';CU4. 71 1 


C-MRAviij. foPL. 


no: 


P 1j 


X 


6 3v 


R 2 0 U C 2 


21 


1 


110/02/10 




4C 


7 


OGL 1-0004./ 


C-KEKA - I K. E DPM 


ioc: 


P K. 


X 


63V 


K 2ClG 2 


21 


1 


110/02/ 1u 




4C 


8 


0CM-oCC4.^-3n 


C-K EPAMlK F DPU 


33C 


r 2 


X 


63V 


N 750 18 


21 


1 


110/O2/G9 




4C 


9 


OOC 1 - '"■"04 , '^25 


C - r L ». A M X f D F 


L 




P C 


,^5P 


ft 3 V 


NP CIO 


21 


1 


110/02/09 




4C 


ID 


OCC 1-n04l .1^5 


ELRO-TA SINT 


REST 


no 


u 


2GX 


6, 3v 




5ft 


1 


1 10/05/61 




4C 


11 


oan-('G4 1.18 5 


E L M - T SINT 


FE5T 


no 


G 


20 X 


p , 3v 




56 


1 


110/05/61 




4C 


1 2 


''t'C 1 --m . 1 ‘>9 


f L K - T SINT 


f ESI 


4 7 


|| 


2 u X 


6,3V 




5 6 


1 


110/35/61 




4 C 


1 3 


'H' 1 -;K; 1 . M 


L - ► 1 R. T 




* r ^ , > n 


R w 


X 


1 : 9 V 


K T 1 - 2 2 


5ft 


1 


110/03/07 




4C 


1 M 


9('G- -7 5 1 1 . ^ 


r - F « 7 




2 , 8 


l> 2 


A. 


1 orv 


F T 1 ; c 


5o 


1 


RULD E Ni> T. 




4 C 


1 5 


cr C 1-.y')4i , 1.^5 


>L>e-T- 5iM 


ft 5T 


1 S 


U 


L?/. 


n-^v 




5ft 


1 


n0/05/ft1 




4 C 


2».( 


‘:roi-7 5 11..'. -.7 


C -R F 1 




22CoO^ 


F 


X 


1 0 IJ V 


M T 1 2 V 


5 6 


1 


ROE i-t R S T - 





Bei Bestellung Sach-Nr anneben' 
When ordering, quote Item No 
Donner !e objef 6 la commande 





M"l' ■ H 



c 



A 

A 

A 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

t 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 



L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

A 

L 

A 



SfcP u 



6 77 t :U 



,jllllll^ 



jMIII^^ ISHb iHMfllL iSMlIl ItllK ^IMMIIIi ■IH HMIIf 

^ BLA7T ^ ' ^B?.ea 



H f 7 7 ~r ^ , M , 



Ausr ; 



Teil-Nr 
Pan No 
N” composani 

lA-J 




Benennung 

Designation 

Oesignatior^ 












Men9e 

Quantity 

Quantity 


WerVrxxm 
Ref desigr^ation 
R6f6rerx;e d usine 


BemefKur>g 

Notes 

Note 


C 


4C 


?1 


. 2 i i- - ^ 5 1 1 . 5 ^ 


C f 


VK T 




U 


2 *4 1 u 2 V 


K T 1 ft 2 9 


56 


1 


k 0 E D F F S T . 




A 


4C 




2' L-.-7511.wi/ 


L f 


T 


22LJU-- 


r 


2 X lUOV 


MKT1o29 


56 


1 


HOF DE H ST, 




A 


4C 


23 


2f f‘L-7 5 11. w*:’ 


C-l' F 


^K T 




0 


2 X 100V 


f^KTI --29 


5ft 


1 


FCEOt OST . 




A 


4C 


24 


cLi L.-7511 .^37 


C-KF 


T 


22CLr)(: 


p 


2 X lOny 


VK T1S29 


5ft 


1 


KOfcDE RST . 




A 


4C 


2S 


LLOl 54 . . 066 


t L ^ 0 - 


14 SI ST FF ST 


22 


II 


20Z 16 V 




56 


1 


11U/C5/61 




L 


4C 


2t 


.K ^1 - :^1 : . S7 ' 


C-K F 


v-K T 


1 L' 1 ' u j C 


K 


t u X 1 0 UV 


MK Tlft 22 


56 


1 


110/33/07 




L 


4C 


27 


..cn-L w:. vc^ 


IL^ C- 


TA SINT FEST 


^.7 


ij 


201 10 V 




56 


1 


110/05/61 




L 


4C 


7.-6 


i: .*.1’ 


C-K f 


4K T 


2 2 U j 0 


F 


20 X 1C0V 


>' ICT1 22 2 


5fc 


1 


110/03/07 




L 


4C 


2<? 


COCL-75 11.46^ 


C - ^ r 


'Ik T 


4,7 


U 


2 X lOCv 


MK T1 829 


5c 


1 


ROEDEHST, 




A 


4C 


30 


O(-r0-7‘' 1 1 .4uO 


€-► F 


^ < T 


47 L jOO 


P 


2 X 100V 


•^KT 1 229 


56 


1 


ROE DCRST. 




A 


4C 


31 


OCCC -75 1 1 . 466 


C-K F 


MK T 


^,7 


u 


2 X 100V 


MKT1 229 


56 


1 


ROEDFRST. 




A 


4 C 


3? 


KL' -7 5 1 1 . 


C-^ F 


KK T 


47CC3^ 


p 


2 X 13Gv 


.-KT1 829 


5 6 


1 


ROEOf RS T. 




A 


4C 


33 


nriu-751 1 .466 


C-K F 


*•< T 


4,7 


0 


2 X lOCv 


MK n e 29 


56 


1 


ROEDt RST. 




A 


4C 


34 


^CGO-7511 .4^. ' 


C-K F 


VK T 


47CC0C 


p 


2 X lOOv 


8MCT1 829 


56 


1 


ROEOERST. 




A 


4C 


40 


ccci-o:i:-. 


C-p^ F 


y < T 


lorroc 


F 


2C X 100V 


PK:t1822 


56 


1 


IIO/r.3/07 




L 


4C 


<.1 


ocni-c:i 


C-Kf 


T 


1 COL JC 


P 


20 X 1G0V 


MKTI 322 


56 


1 


113/33/07 




L 


4 C 


42 


CGt 1 -c u ^ ^ - '^6 


F. L • 6 - 


TA SINT FE S T 


2? 


LI 


20X 16 V 




56 


1 


110/05/61 




L 


4C 


43 


n::(,i -r 24 _ . ■ . i 


ILKO- 


TA SInT FF.ST 


^,7 


U 


OCX 1C V 




56 


1 


110/05/61 




L 


4C 


44 


acci:.-7 5 1 1 . 


C f 


•' K T 


^,7 


U 


2 X 100V 


MKT1 829 


56 


1 


ROE CE NS T. 




A 


4C 


45 


cor. f--7 31 1 . 441 


C-Kf 


MKT 


47000C 


P 


2 X 1U0V 


MKT1 S29 


56 


1 


ROE DERS T. 




A 


4C 


4ft 


')0C-j-7 5 1 1 . ^ ftft 


C-KF 


Mk T 


^,7 


u 


2 X 100V 


MKT 1 829 


56 


1 


ROEDEPST. 




A 


4C 


47 


jrcr-7 5ii.w^ , 


C -K F 


K K T 


4 7i 000 


F 


2 X 1 0 0 V 


MKT1 829 


5ft 


1 


ROEOERST. 




A 


4C 


4P 


IJI 'T L - 7 3 1 1 . 4 ft c 


C-KF 


T 


^,7 


Li 


2 X 130V 


MKT1829 


5ft 


1 


ROEOERST . 




A 


4C 


40 


L-L.' C -75 1 1 . 4w- 


C-K F 


-K T 


4*^-:o j 


P 


2 X 10uv 


M K T 1 0 2 9 


56 


1 


ROEOERST. 




A 


4C 


c r 


COf 1-^M -,.w •:/ 


C-K f 


T 


3 5 ■ L- :! ■' 


P 


20 X lOOV 


MKT1 a?Z 


56 


1 


110/05/07 




L 


4C 


51 


1 - ( ji ■.4 3: 


C-K F 


^K T 


331. JOl 


P 


2w X IL'CV 


MKT1 222 


5 ft. 


1 


11D/:‘3/37 




L 


4C 


55 


0 t.r 1 -r 0 4 u . " 1 


F L K i .1 - 


TA SINT FEST 


^,7 


U 


20X 1C 




5 6 


1 


110/05/61 




L 


4C 


56 


GCCI-OCIl. 37r 


C-- F 


MK T 


ICOOOj 


P 


20 X 1C0V 


MKTI 822 


56 


1 


110/C3/G7 




L 


4C 


57 


ni C0-75c2.4 -6 


C-KF 


KS 




P 


1 X 160V 


F31521 NOO 


siemens 


1 


110/03/12 




A 


4C 


5P 


um-c.ji../^- 


C-K F 


r«< T 


1CC00C 


P 


20 X IGOV 


6KT1822 


56 


1 


110/C3/07 




L 


4C 


50 


{_ f 1 r 1 - r L . - 7 ft' 4 


FLKO- 


TA SINT FEST 


1 


u 


20X 35 V 




56 


1 


1 10/05/61 




L 


4C 


ftp 


f/ r 1 ^ , 21 


L K C- 


T4 SINT ftST 


4,7 


u 


2QX 1G V 




56 


1 


110/05/61 




L 


4C 


6 1 


l' f C 1 -» 0 •* 1 . 1 1 4 


LU )- 


TA SIN 7 FEST 


ft ^ 


0 


20X 16 V 




56 


1 


1 10/05/61 




L 


4C 


ft? 


;;Cl l-n:*4,- .Or.r, 


c L K i; - 


TA SINT FFST 


2 2 


u 


23X 1ft V 




56 


1 


11C/05/61 




L 


4GL 


1 


0Cui-r^lfl.4 


n lup^ 


SI schalt- 


1 N 4448 




DO 35 






1 


ITT 




L 


46L 


2 


“f'C 1- 3ft4.1- 4 


D I 0 G K 


SI STAPI- 


7TE 2 




00 35 






1 


ITT 




L 


46L 


3 


)nrj- ‘C64.i jw 


D J C C F 


S1 STAFI- 


ZTfc 2 




00 35 






1 


ITT 




L 


4GL 


4 


orri -nftoA.vu 


D I ClJ F 


SI STa-I- 


ZT F ? 




03 35 






1 


ITT 




L 


4GL 


5 


'uf.1-J’'"64. 1 .4 


C I ftj D 1 


SI STAHl- 


2T E 2 




00 ’5 






1 


ITT 




L 


4GL 


ft 


•ju 1 


D i L r. 


SI schalt- 


1 < 4 4 4 c 




00 3 5 






1 


ITT 




L 


40L 


7 


( • I'l- C1...4/'^ 


i I * 1. 1- 


SI SChALT- 


1 u 4 4 4 




DO 3 5 






1 


ITT 




L 


4GL 


? 


0Cr.1-c,v. 13.4Qi 


010 CF 


SI SChALT- 


1 U 4 4 w r 




f» 0 3 5 






1 


ITT 




L 


4GL 


9 


0 y f: 1 - :o.. 1 .. . 4 0 < 


D I 0 t f 


SI SCKALT- 


1 N UUU 6 




00 35 






1 


ITT 




L 


4GL 


10 


(•L'OI 16 .49 i 


>; i C L L 


SI SChALT- 


1 S 4 4 ** 8 




DO 35 






1 


ITT 




L 


4GL 


12 


UuCI -L'., 


D I lH F 


SI SCI-alT- 


1 N 4 4 4/* 




00 3 5 






1 


: ITT 




L 


4C.L 


13 


0CC1-'"‘C1o .49 5 


D 1 0 r. 


$1 S CP alt- 


1 N 4 i* H C' 




DO 35 






1 


! ITT 




L 


4GL 


14 


lirr 1 -(•: i .4^: ■ 


D 1 r. , t 


si SCHALT- 


1 \ 444 s 




DO 3 5 






1 


1 ITT 




L 


4ul 


1 :. 


'•H ^ - 1 1 • . w ft ^ 


L' ) » 0 f 


s I c H A L r - 


1 0 4 H w : 




00 ‘-5 






1 


ITT 




L 


4uL 


2' 


v'fiL 1-: ' 1. . ' 


1 1 V. 1 I 


: ^ Cl ALT- 


1 f, ^w.5 




10 3 5 






1 


I TT 


1 


L 


4GL 


21 


01 n- \'.i. 


1.' IOC' 


S'! sc F'Al T- 


1 N -»*44 ^ 




DO 7 s 






1 


ITT 




L 


4GL 


22 


L*n 1 -1 0 1 - w / ' 


0 1 0 1. » 


S I S O' A L T - 


1 N 4 4 4 > 




DC <5 






1 


ITT 




L 



Bei Bestellung Sach-Nr anooben* 
When ordering, quote Item No 
Oonrw le N" ^et ^ la commande 



39 





BiATT 



6 



1 ^ 5.00 



SLPtF H 0677-Bui54 .COC PM6-1 3 677/OA AUSF: OA 



Teif-Nr 

PwtNo 

N*compoaaei 


SKh-Nr 
Hem No 




Benennunq 
D— ignation 
PtetgnatKxi, 


















Bemeri(ung 

Notes 

Note 


C 


A(iL 


73 


UCC1-C'j18,AQ3 


r 

D10D5- SI SCHALT- 


1 N AAAb 






DO 35 






1 


ITT 


— 


L 


AGl 


7A 


P0C1 -C01o.a93 


DIOUl SI SCHALT- 


1 N A A A 8 






DO 35 






1 


ITT 




L 


AGL 


75 


O001-00U..A93 


DIODE SI SCHALT- 


1 N A 4 A P 






DO 35 






1 


ITT 




L 


A GL 


26 


OOC1-OC18 .A93 


DIODE SI SCOALT- 


1 h AAA 8 






DO 35 






1 


ITT 




L 


4GL 


27 


OCOI-OOlo. A95 


DIODF SI SCHALT- 


1 N AAAb 






DO 35 






1 


ITT 




t 


A 6 L 


28 


0PC1-0018.A93 


DIODE SI SCHALT- 


1 N AAA 8 






DO 35 






1 


ITT 




L 


AIC 


1 


CGC1-0C15.771 


IC-UP.-VERS T. 


UA 715HC 






TO ICO 






1 


FSC 




L 


AL 


1 


0677-7535.007 


SPOL t 














1 






h 


AP 


1 


OOCI-COOo.039 


R-TPIP CERP*ET 


100 K 


2 ox 


1 


* 1 


150 




1 


017/02/06 




L 


AP 


2 


00C1 -0008,089 


E-Thl^ cermet 


1 C 0 K 


20X 


1 


w 1 


150 




1 


01 7/02/06 




L 


AP 


3 


0001 -COD8.089 


R-TR IM C tPMET 


100 K 


20X 


1 


u 1 


15C 




1 


01 7/02/06 




L 


AP 


A 


0001-0008.089 


R-Thlf« CERMET 


1 0C K 


2CX 


1 


w 1 


150 




1 


017/02/06 




L 


AP 


5 


0001 -OOGd. S35 


R- T P IM C E PM f T LI L G 


A7 K 


20X 


0 , 


5w 1 


1 50 




1 


01 7/02/08 




L 


A P 


6 


0 on -00 0 5 . ^-^8 


P-TKIM cFPMFT LIEti 


1 no K 


20X 


0 , 


5to 1 


150 




1 


017/02/08 




L 


A P 


7 


Ol'C 1 -CG 0 > - 2/0 


R -TM M cermet L I E 0 


1 K 


?QX 


0 , 


5w 1 


1 5 0 




1 


017/02/08 




L 


A P 


1 


0001 - 0006 . /35 


R - K 0 M L F. 


56 


5 


X 


0207 




56 


1 


018/03/01 




L 


AR 


2 


00C1 -0036.722 


R - 80 HLE 


47 


5 


X 


0207 




56 


1 


018/03/01 




L 


AP 


3 


0001-OC07.06A 


^ - A U M L L 


18 K 


5 


X 


0207 




56 


1 


01 8/03/01 




t 


AP 


A 


OG01-CG07. 1 58 


R->.eMLE 


100 K 


5 


X 


020 / 




56 


1 


018/03/01 




L 


AP 


5 


0001 -0C02 . 991 


E - M E T A L L 


100 K 


1 


X 


0207 


TV SO 


56 


1 


013/0A/O1 




L 


AP 


6 


0001-:>CC1 - Ah 2 


Tall 


1,96k 


1 


X 


C2C7 


Tk 5C 


56 


1 


C'1 8/04/01 




1 


AP 


7 


uoci'-i:or 2 


t- -M t TALL 


21,5 K 


1 


X 


C2C7 


TK 50 


56 


1 


018/04/01 




L 


A P 


fc 


0001-0002.991 


R-MLTALL 


109 L 


1 


X 


0207 


Ti^ 5 l 


56 


1 


018/04/01 




L 


AP 


9 


0001-0306.939 


R-E C'HLE 


1,5 K 


5 


X 


0207 




56 


1 


018/03/01 




L 


AP 


10 


0001-0006.913 


R-K OHLE 


1 K 


5 


X 


0207 




56 


1 


018/03/01 ! 




L 


A R 


1 1 


0001-0336.913 


r-kohle 


1 K 


5 


X 


0237 




56 


1 


018/03/01 




L 


AR 


12 


JOQI-UOOo.612 


R->^ 0 HLE 


5,1 


5 


X 


0237 




56 


1 


018/03/01 




L 


AR 


13 


0001-0307.080 


R-liCHLE ^ 


2 7 K 


5 


X 


02 0 7 




56 


1 ! 


018/03/01 




L 


AR 


1A 


0CC1-0307.O93 


R-E OHL t 


3 3 < 


5 


X 


C207 




56 


1 ! 


01S/03/01 




L 


AR 


15 


OGC1-G3D6- 751 


R-K OMU 


68 


5 


X 


0207 




56 


1 


018/03/01 




L 


AR 


20 


GC01-&0CO.955 


P - K 0 H L E 


2/2 ^ 


5 


X 


0207 




56 


1 


018/33/01 




L 


AP 


21 


0001-0006 . 703 


R-LCHLE 


100 


5 


X 


0 20 7 




56 


1 


018/03/01 ’ 




L 


AR 


22 


0001-0006-997 


r-kohle 


A, 7 K 


5 


X 


0207 




56 


1 


018/03/01 




L 


AR 


23 


CO01-C0U7.035 


K-KOHLE 


10 K 


5 


X 


0207 




56 


1 


018/03/01 




L 


AR 


2A 


0001-0001 .918 


R-METALL 


5,9 K 


1 


X 


0207 


tk 50 


56 


1 


018/04/01 




L 


AR 


25 


0001 -00i)o.91 3 


R-EOHL E 


1 K 


5 


% 


0207 




56 


1 


018/03/01 




L 


AR 


26 


0C01-CJ07. 129 


r-aohle 


5 6 K 


5 


X 


G2 0 7 




56 


1 


018/03/01 




L 


AR 


27 


U001-0007.129 


OHLE 


56 K 


5 


X 


0 23 7 




56 


1 


01 8/03/01 




L 


AR 


28 


0001 -0006.861 


P-K 0 Ml E 


39CJ 


5 


X 


C207 




56 


1 


018/03/01 






AR 


29 


000t-t:007.01o 


R-R OHLl 


6,8 K 


5 


X 


0207 




56 


1 


018/03/01 




L 


A R 


3 0 


0001-0007.035 


r-kohle 


10 


5 


X 


0207 




56 


1 


018/03/01 




L 


AR 


55 


0001-0006.91 ^ 


R-K OHLE 


1 K 


5 


X 


0207 




56 


1 


018/33/01 




L 


AR 


36 


0001 -0001 ,91o 


R-Mt tall 


5,9 K 


1 


X 


0207 


TK 50 


56 


1 


018/0A/CJ1 




L 


AR 


37 


0 001 -0 006. 2 r 1 


H - ^ ' J H L t 


i 9 n 


5 


X 


0237 




56 


1 


018/03/01 




L 


AR 


38 


OOt 1-1 30c. 98A 


f' UHL r 


3,9 K 


5 


X 


0207 




56 


1 


0l8/33/u1 




L 


AR 


39 


J0C1-;;':C-/.'':5 


H ^ 'J H L h 


10 ^ 


5 


X 


Oc:37 




56 


1 


018/03/01 




L 


AP 


AO 


0001-0006.918 


p-kohll 


1 K 




X 


0207 




56 


•| ; 


018/03/01 




L 


AR 


A1 


'Jt01-9j01.4A2 


P -8 ^ tall 


1 ,96K 


1 


X 


0207 


TK 5C 


56 




018/0A/01 




L 



6e< Besteliung Sach-Nr anoeban* 
When ordering, quote Item no. 
Donnor te N” objet k la command© 



40 






m m 







^iiiiiiii^^ iiiH^ "j^jjjjijjiii 



HLATT 7 ll9f3«S0 



f^77-84.;4*.000 



SacfvNr. 

PartNo I ntmNo, 

N®cofnpo8anl 



I- - 1 ^ ^ 7 7 / r u 



Benennung 
Designation 
Msignatipn^ . 



Menge Werknorm Bemerkung 

Quantity Ref designatKX) Notes 
Quantity Reference d'usme Note 



I m C ? M 

f; 

> . V 0 .A 

I .^*1 ' P 
) • ^ ^ 5 h 
: . i 5 P 
r.174 h 
: . 703 t 
i.C 7 '’ H 



- > l. F’ L L 

- K 0 H L t 

- >■' G H L t 
-f Of L t 

- k C H L b 
-KC^Ll 
-kOi:L b 

G H Lb 
-K CHL t 

-r Cf-LE 
-k C ^LE 
-k OHLL 
-► CHLt 
-KOHL b 
: -t'CHLt 

- K C H L L 

-kohle 

-Hb TALL 
' - k 0 H L L 
'-k OhlL 
--Hf TALL 
f-f'L T ALL 
i-KOhL L 
f T m L L 
■ - f IN ' L t 

- - 1 0 >t L t 
. -kOHLl 
i-'lL T AL L 
^-kOHLb 
:-kOHLL 

- -k C HLL 

c TmLL 
. -k L - Lb 
OhlE 
> -K 0 Hub 

- -k Gk LF 

Tall 
--Hb TALL 
J-k t TALL 
. - k 0 H L E 
' - b C H 1. r 
' -b L hLL 
<-k' b Thl L 

. -b ar 

( *»k L H LL 

- - M f T A U- 
< -k OHLb 

* - I* G H L F 

1 - 



^ 6 6 K 

2.7 K 

fc 8 

1 , t) 2 k 

7.5 k 

4.7 < 
5 , 49 k 

4 7.' 

5.6 K 
5 , 49 k 

270 

2,2 ‘ 

?,7 k 

1 ,r?k 

?7G 

2,2 ► 

1 < ■ K 

1 r 0 

2 . 6 6 K 
",5 k 
h ,u 6 k 

(■!/ 

5 t 

3,3 

5 , 4 ' 3 k 
5 <i .'; 

:',2 K 

^,^ 9 K 



TK 5L 
Tk 5P 



1 .-1l?/03/01 
1 C1S/G3/01 
1 018/OJ/Ll 
1 31t/0S/D1 
1 C1»/C3/'J1 
1 01^/L’3/01 
1 C18/C3/01 
1 01e/U3/01 
1 01 &/03/01 
1 018/03/01 
1 01^/03/01 
1 018/03/01 
1 018/03/01 
1 C18/C3/01 
1 018/03/01 
1 018/03/01 
1 018/C3/L1 
1 Olb/04/PI 
1 018/C3/O1 
1 018/03/01 
1 01S/C4/01 
1 01e/04/01 
1 018/03/01 
1 018/34/01 
1 018/G3/C1 
1 018/C3/01 
1 C18/D3/01 
1 016/C4/01 

1 018/C3/01 
018/03/01 

018/33/01 
1 018/C4/C1 
1 Cl«/r3/01 
1 018/03/01 
1 918/03/Cl 
1 918/03/01 
1 018/04/Cl 
1 018/34/31 
1 C18/04/01 
1 C18/C3/P1 
1 018/33/01 
1 G18/C3/C1 
1 C18/C4/01 
1 01c/C3/ni 

1 OIC/03/01 
1 C18/04/O1 
1 018/33/01 
1 018/03/^1 

1 0 1 3 / :■ 4 / :, 1 
1 <Jl^/C3/' 1 
1 C1A/G5/L1 
1 018/3 3/ t1 



Bei Bestellung Sach-Nf angeben' 
When ofdenng, quote ttem No 
Donner te N° objet ^ la commande 









StATT 



8 



14.0S.S0 



0677-8404. COO 



T«»-Nr Sach-Nr. 

Pmx No Awn No 

N*cqmposai4 N”ot|iet 



F-r'G-12 677/04 



B«nennung 

OMigr>at)on 

Designation 



Mango VttorKnorm Bematitung 

OMMibly Ref. designation Notes 
Ouantiie Refdranoe d'uslne Note 








5.80 
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BLATT 






SkRlE 


H 


0677“8i*04.? jG 


P‘^G-13 677/04 


AUS f : 


04 


















TeilNr 




Sach-Nr 


Benennung 
















Manga 


Weftmorm 


Bamerltung 




Pvt No 




Kem No 


Designation 
















Quantity 


F^t designalion 


Noias 




N" oorryjosant 


rf objet 


Designation, 
















Oiantite 


Reference d'uaine 


Note 


C 


4T 


2d 


,io 7 7 “ 9 3 6 u • G 0 4 


TRAILS SI NPK 


SC malt 


2 N 709 


(HSX 


27) 


TC 


1 0 


nV 677-936C 


1 






A 


A T 


29 


unoi -C Cl c. 5 50 


TRANS SI PNP 




rC Y 78 D 






TO 


18 




1 


ITT 




L 


A J 


3C 


0677-936:. 004 


TRANS SI N'PN 


S CK^A LT 


2 N 709 


(HSX 


27) 


TO 


1 8 


ev 677-936C 


1 






A 


4T 


51 


0677-9360. :04 


Tkans si npn 


SCHALT 


2 N 909 


(PSX 


27) 


TO 


I 0 


BV 677-9360 


1 






A 


4T 


36 


uf.01-CCl6.518 


TRANS SI NPN 




?C t 59 D 






TO 


18 




1 


ITT 




L 


4T 


37 


CCC 1-0016.916 


TRANS SI NPN 


schalt 


2 N 709 


(HSX 


27) 


TC 


1 a 




1 


SOS 




L 


4T 


3_« 


rC01-CC1o.5l8 


TkANS si NPN 




HCN 5 9 D 






TO 


18 




1 


ITT 




t 


4T 


39 


j677-936b.O04 


TRANS SI NPN 


s CH al r 


2 N 7G9 


(PS X 


27) 


TO 


18 


ev 677-93cG 


1 






A 


4T 


40 


G677-v3cC-0G4 


TRAnS si NPN 


SCm/ LT 


2 K 7J9 


(dS X 


27) 


TO 


18 


BV 677-9360 


1 






A 


4T 


41 


G001-CC16.55^ 


TRANS SI PNP 




3CY 78 C 






TO 


18 




1 


ITT 




L 


4T 


42 


0677-93o3.0C4 


TRANS SI NPN 


SCHALT 


2 N 709 


(BSX 


27) 


TO 


18 


BV 677-93 c 0 


1 






A 


4T 


43 


0677-936C.CO4 


TRANS SI NPN 


schalt 


? N 709 


(PSX 


27) 


TO 


18 


faV 677-9363 


1 






A 


4T 


4 u 


uLG1 — OCIo. 55 J 


trans si pnf 




PCY 73 D 






TO 


13 




1 


ITT 




L 


4T 


45 


0677-936C .CC4 


TRANS SI NPn 


schalt 


2 N 709 


(BSX 


27) 


TO 


18 


BV 677-9360 


1 






A 


4T 


46 


0677-9360. ^04 


TRANS SI NPN 


SCHALT 


2 N 709 


(BSX 


27) 


TO 


18 


BV 677-9360 


1 






A 


4T 


47 


0C01-0ei6.‘il8 


TRANS SI NPN 




PC Y 59 D 






TO 


18 




1 


ITT 




L 


4T 


48 


0001-0016.916 


TPANS SI NPN 


schalt 


2 N 709 


(PSX 


27) 


TO 


1 6 




1 


SGS 




L 


4T 


49 


UCOl -0C1 6. 51 - 


TRANS SI NPN 




i f Y 59 D 






TO 


18 




1 


ITT 




L 


4T 


50 


C001-L016.51- 


TPANS SI NPS 




PC Y 59 D 






TO 


I 0 




1 


ITT 




L 


4T 


51 


OCC 1-OC 16. 55. 


TRANS SI PNF 




BCY 78 D 






TO 


1 S 




1 


ITT 




L 


4T 


52 


■'OCI-r‘Clo.51 ^ 


TRANS SI NPN 




3CY 59 0 






TO 


18 




1 


ITT 




L 


4T 


53 


OC01-C016.518 


TRANS SI NFS 




PCY 59 D 






TO 


18 




1 


ITT 




t 


4T 


54 


0uG1-90l6.51S 


TRASS SI NPN 




HCY 59 D 






TO 


18 




1 


ITT 




L 


4 T 


55 


:ooi-':oi6.si8 


TRAN'S SI NPN 




3C Y 59 D 






TO 


18 




1 


ITT 




t 


5BU 


1 


CCOC-3717.002 


TF--OCHSt 




2 ^ 


t IN? 




LT 


4 CG-3717.30/4 


1 


119/01/09 




L 


5C 


1 


0001-0G1C .578 


C-N F T 




incoDC 


P 20 


X 


103V 


MKT1822 56 


1 


110/03/07 




L 


5C 


2 


0001 -Cj**b.9 6o 


IL* 0-TA SINT 


F rST 


22 


u 


20% 


16 V 


56 


1 


110/35/61 




L 


5C 


3 


UG01 -CJ4C.966 


FLKO-TA SINT 


FtST 


22 


0 


20 X 


16 V 


56 


1 


110/05/61 




L 


5C 


4 


0CC1 -OGC'4.669 


C-KLR AN I K F LPU 


47C 


P 13 


X 


63v 


K 23C3 ? 21 


1 


110/02/10 




L 


5C 


5 


0001 601 


C-K.FRA^iIK FTP!.' 


22 c 


P 


2 


X 


63V 


N 7SC 1P 21 


1 


110/C2/C9 




L 


5C 


6 


0CC1-^C4L.9r6 


LlfO-TA SINT 


FtST 


22 


tj 


?0X 


16 V 


56 


1 


11C/05/61 




L 


5C 


7 


noLl-C04r .^6t 


Ut 0-TA SINT 


fest 


22 


U 


23X 


16 W 


56 


1 


110/05/61 




L 


5C 


8 


0001 -c: n. 37^ 


C-I'F ^KT 




10C300 


P 2C 


X 


100V 


f^KTlb22 56 


1 


110/33/J7 




t 


5C 


9 


00C1-0G4C.96O 


FLKl-TA SINT 


FEST 


22 


U 


20X 


16 V 


56 


1 


110/05/61 




L 


5C 


10 


GCCI-COhO.966 


ELkC-TA SINT 


FEST 


22 


U 


20 X 


16 V 


56 


1 


110/05/61 




L 


5C 


11 


0001-^:040.775 


tLKO-TA SINT 


FtST 


3,3 


U 


20X 


1b V 


56 


1 


110/05/61 




L 


5C 


12 


C0C-O-7S62 .444 


C-KF KS 




2610 


P 


1 


X 


160v 


B31521 NUR SIEMENS 


1 


11Q/C3/12 




A 


5C 


1 3 


OCUC -7511 . ^27 


C-K F !CS 




1130 


P 


1 


X 


16QV 


B315^1 56 


1 


110/33/12 




A 


5C 


14 


rCGt:-7S62.473 


C-f F K S 




5360 


P 


1 


X 


16 0V 


b31521 NUR SIEMENS 


1 


110/03/12 




A 


5C 


1 5 


00Cu-75t2. 460 


C-KF K S 




42?: 


P 


1 


X 


16 0 V 


8315^:1 NUR SIEMENS 


1 


110/03/12 




A 


5C 


16 


OOC C -754t. ?61 


C-KF K S 




1G7C’ 


P 


1 


X 


160V 


431521 56 


1 


110/03/12 




A 


5C 


17 


oci'i-ocMo. :oo 


C-KF *^K T 




1C 


L- 10 


X 


100V 


MKT1813 LANS 56 


1 


110/03/f'6 




L 


5C 


18 


0001 -OOC H. 601 


C-k F RAMK \ D PU 


220 


P 


2 


X 


63V 


N 753 IP 21 


1 


110/02/09 




L 


5C 


19 


OCC1-OOC4.‘=>n4 


C - K fc A I k K D r U 


ic: 


F 


J 


X 


63V 


NP Q 1B 21 


1 


110/02/09 




t 


5C 


20 


CCCj1 — ■ 696 


C-K r A*’ IH F 


r i !> 


1 * JO 


h 1 


J 


4 


6 .5 V 


fc 2333 2 21 


1 


113/02/13 




L 


5C 


21 


,.••^1- 04. ^3" 


c - > . I V F r* ( 1 


• ■ C k 


p 1 


J 


X 


c 3 V 


R 20L-J ? 21 


1 


113/02/10 




L 


5C 


i 


1 ■ * C 1 - ^ C . i'. 0 ' • 


<- /• 1 r* K 


r. 1 'J 


4 7:: 


r 1 


•J 


% 


r? 3 V 


^ 2 Cow ? 2 1 


1 


113/32/ 1 : 




L 


5 C 


23 


C rx.l -> Jm: . 


:lKj-TA ':)INT 


FIST 


1 


u 


23 X 


35 V 


56 


1 


110/05/61 




L 


5C 


2 4 


r "01-0 004. <^98 


C - K t P A M K F D f t. 


UP..' 


P 1j 


X 


6 3V 


K 2ccr ? 21 


1 


113/37/ 10 




L 



Bei Bdstellung Sach*Nr an^ben' 
When ordenng, quote Item No 
Oonner le N^ objet k la commande 
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RtATT 10 



^^5 



14705. BQ 



SlRIt 


N 


0677-84J**.000 


pv!(;-Tf 677/04 


AUSF: 04 


















Taii-Nf 




Sttch-Nr 


Senenounq 












Menoe 


Warknorm 


Bemeikung 




Part No 




Mem No 


Deatgralion 












Quantity 


Ref. designation 


Notes 




^qpnT£os« 




Digignatwn 


. 










Quantita 


F)6f6rence d'usine 


Note 


C 


5C 


2S 


0 L G 1 ”2 C L 4 , 7 j r 


C-Hh K A!^ I K f DPL» 


2200 E 10 


X 


63V 


R 


20C0 2 


2 1 1 


110/02/10 




L 


5C 


26 


C0G1-0C4'2.77S 


EkHt-TA SINT UST 


3.5 0 


2DX 16 


V 






56 1 


110/05/61 




t 


5C 


3P 


0001-0004, bb9 


C-KePA-^lK EOPU 


470 P 10 


X 


63V 




20CG 2 


21 1 


110/02/10 




1 


5C 


31 


0CC1 -C041 . 1 5b 


ELKO-TA SINT FIST 


100 U 


20% 10 


V 






56 1 


110/05/bl 




L 


5C 


32 


CCC1-004C,S85 


ELKO-TA SINT FtST 


10 U 


23% 25 


V 






56 1 


110/05/61 




L 


5C 


33 


G0G1-0C41 .062 


ELKC-TA SINT FEST 


47 U 


20% 16 


V 






5fc 1 


110/05/61 




L 


5C 


3«* 


0001 -0040. 775 


FLKO-TA SINT FE5T 


3,3 U 


20% 16 


V 






56 1 


110/05/61 




L 


5GL 


1 


0001-0C13.493 


Diour: SI schalt- 


1 N 4 4 4 8 


DO 


35 






1 


ITT 




L 


5GL 


2 


OCD1-C01 3.493 


DIODE SI SCHALT- 


1 N 4448 


00 


35 






1 


ITT 




L 


56L 


3 


0001-0018.493 


010 DE SI SCHALT- 


1 N 4448 


DO 


35 






1 


ITT 




L 


5GL 


4 


0C01-0064.104 


OIODE SI STABI- 


ZTE 2 


to 


35 






1 


ITT 




L 


5GL 


5 


0001-0018. *493 


OIOOC SI SCHALT- 


1 N 4448 


00 


35 






1 


ITT 




L 


5 6L 


6 


0CC1-D01S.4C3 


D lOOE SI SCHALT- 


1 N 4448 


DC 


35 






1 


ITT 




L 


5GL 


7 


0001-0018.493 


DIODE SI SCMALT- 


1 N 4448 


DO 


35 






1 


ITT 




L 


5GL 


3 


OC01-001i>.228 


DICDE SI SCHOTTnY- 


HP 5082-2800 


A 1 


H 


= 


1N5711 


1 


HPA 




L 


56L 


9 


CCC1-CC1:>.228 


OICDE SI SCPOTTKY- 


HP S082-2S0C 


A 1 


H 


- 


U’571 1 


1 


HPA 




L 


5GL 


10 


GCOl-0013- 228 


01 ODE SI SChOTTJcy- 


HP 5082-2800 


A 1 


N 


= 


1N5711 


1 


HPA 




L 


5GL 


1 1 


0001-0018.228 


DIuOF SI SCHOTTKY- 


HP 508 2-280U 


A 1 


N 


= 


1N5711 


1 


hPA 




U 


5GL 


12 


COGI-CCIb.493 


OIGOE SI SCHALT- 


1 N 4448 


tc 


35 






1 


ITT 




L 


5GL 


13 


C001 -C-0 18 .49 ^ 


DIUOF SI SCHALT- 


1 N 4448 


DO 


35 






1 


I TT 




L 


5GL 


14 


CC01-C01O.901 


OlOCf: SI 7- 


ZP 0 6,2 


to 


35 






1 


ITT 




L 


5GL 


15 


0001 -OOU .493 


0 I ODE SI SCH AL T- 


1 N 4448 


DO 


35 






1 


ITT 




L 


5GL 


16 


0001-0064.104 


DIOC*' SI STAHI- 


ZTE 2 


00 


35 






1 


ITT 




L 


5GL 


17 


ICC1-C01«.493 


OIODF SI SChALT- 


1 N 4448 


00 


35 






1 


ITT 




L 


5GL 


13 


0uC1-uG1o.*.9s 


DIGOE SI SC^^AlT- 


1 N 4448 


DO 


35 






1 


ITT 




L 


5GL 


19 


OOC1-OCU.-49 5 


OICOE SI SCmALT- 


1 N 4448 


to 


35 






1 


ITT 




L 


5 I 


1 


0677-81 01 .002 


INSTPUMF NT 


9V 577-8101 










1 






A 


SIC 


1 


OCC1-0015. 771 


IC-OP.-VEPS T. 


UA 71 5HC 


TO 


1CC 






1 


FSC 




L 


SIC 


2 


0001-0015. 7/1 


IC-OP. -VERS T . 


UA 715HC 


TO 


100 






1 


F5C 




L 


SIC 


3 


00C1-0C1S. 771 


IC-OP.-VFPST. 


IJA 715HC 


TO 


100 






1 


FSC 




L 


SIC 


4 


C001-CC15.771 


IC-OP. -VERST. 


U,A 715HC 


TO 


100 






1 


FSC 




L 


SIC 


5 


0001-C01S.307 


IC-UP. -VERST. 


UA 741HC 


TO 


99 






1 


FSC 




L 


SIC 


6 


00C1-0316.3<*3 


k-trans array 


CA 30i56 


DIP 


l4 






1 


RCA 




L 


SIC 


7 


0C00-733C.175 


IC-OP. -VERST. FET 


LF 35b H 


TO 


99 






1 


NSC 




L 


SIC 


8 


OOC1-C067.554 


IC-CI^OS 


MC 14066 HCP 


DIF 


14 






MOS 1 


MOTOROLA 




L 


5L 


1 


0677-7839.003 


SHULF 












1 






A 


5L 


2 


0677-7844.001 


SPULF 












1 






A 


5P 


1 


0001-OCU/^.^41 


R-TRIM CERPET LiEG 


22u 20% 


0, 5W 


1 




15C 


1 


017/02/08 




L 


SP 


2 


J001-rD08.33S 


R-TKifI CERMET LIEG 


47 K 205: 


C, 5 w 


1 




150 


1 


017/02/08 




L 


5P 


3 


0001-0008.335 


P-ThI*' C ERNET LIEG 


47 •: 20^ 


0, 5W 


1 




150 


1 


01 7/02/38 




L 


SP 


4 


0001-0008. j3S 


R-TPIM CERMET L 1 E (, 


47 K 20% 


0,5- 


1 




150 


1 


017/02/U8 




L 


SP 


5 


0001-0009.2^8 


R-VAh KChLE 


22 K 20 % 


0,3w LIN 




270 


1 


017/02/05 




L 


SP 


6 


0001-0009. 


R-VAR KOHLF 


2? 20 % 


0,3- UN 




270 


1 


01 7/02/05 




L 


SP 


7 


GC01 -'"008 . Ub 


E - T E I ■> C ' R M t T lUb 


^,7K 20% 


0.5- 


1 




150 


1 


017/02/C8 




L 


SP 


8 


0G01-00r*o..’22 


{.-TEI*^ C^hVCT Lift 


K 20% 


0,5w 


1 




1 5l 


1 


01 7/02 /Go 




L 


SR 


1 


0CC1-C^'06.722 


OMl. E 


47 5 


X 0207 






56 1 


018/03/01 




L 



Bei Besteltung Sach-Nr anoeben! 
When CMTdehrtg, quote ttem No. 
Oonner le N** objet k ta commande 










QLATT 11 



»05.83 



SEffll h 


06 7 7-61.04 *20 ( 


j PKI.-13 


AUSF: 


Teil-Nr 
Part No 
N^composant 


Sach-Nr. 
Rom No. 
NPobfet 


Ber>ennung 

Designation 

p4sigr>alion_ 


5R 


2 


OC01 -CCCb.’2: 


; fi-^.v-LL 


47 


5R 


3 


0001-03j6.7<2 


! k-k 0 MLf 


47 


5 k 




0001 j 0 6 • 7 2 2 


! k-kOHLO 


47 


5P 


5 


ccni-coi:b.7?2 


R - !< . 0 H L E 


47 


5R 


6 


OCOl-JCOc.722 


R -r. OHlE 


4 7 


5R 


7 


0U01-C037. 155 


OhlE 


100 K 


5» 


d 


Of n-LC07.:77 


Ohl E 


2 2 K 


5R 


10 


CC01-(;30c.7:ri 


R - K 0 ^ L E 


33 


5R 


11 


OCGl-CDCb.722 


P-K OKLf 


4"' 


5R 


12 


0001-0002.137 


R-PLTALl 


1 0 K 


5R 


13 


OCG1-0007.022 


R-H OhLE 


'6,2 K 


5R 


1 4 


0CC1 -ODC 1-235 


R-Kt TALL 


1^1 K 


5fi 


1 5 


00C1-00CJ.4 ;g 


fi -»* ETalL 


2 0 ¥ 


5K 


1b 


oC'Cl-OCO 1.471 


R-*^c tall 


2,^ If 


5R 


17 


G001-C0i?b.64l 


P-K 3 ml l 


1C 


5R 


1J* 


?coi-oc:ii . :2't 


><•^1 TALL 


590 


5R 


19 


eoni-C'Goi. j44 


P-^'ETALL . 


619 


5R 


22 


G oe 1 - L :• 0 7 . 1 0 :J 


R - 0 r* L £ 


32G A 


5R 


23 


0L’Cl-uCU2.2.-o 


P ->*ETALL 


1 5 < 


5R 


24 


CCC1-C002 .496 


TALL 


25,5 K 


5R 


25 


COC 1-OrO 7. GSI 


P-KC hlF 


1 5 R 


5P 


26 


C0C1-0Cu7.11^ 


P-KOHLt 


4 7 K 


5R 


27 


0001-0007- 05 1 


k-^CMLE 


1 5 K 


5R 


2R 


CCG1-0C02.2^7 


TALL 


13,3 r 


5P 


29 


oooi-cc:t.o% 


tall 


1 K 


5R 


30 


OCGI-LOOb. 719 


- K 2 H L E 


39 


5R 


31 


f-C01-0CC7.2..n 


R-K2HLE 


270 K 


5P 


32 


ccci-Cj:i.>?4 


P -KE TALL 


4, 75K 


5R 


33 


0001-G3C2.137 


R-Mt TALL 


10 K 


5P 


34 


0C01-nGGc.955 


R-A OMLf 


2,2 A 


5R 


35 


0001-0301. >24 


A-N ETALL 


4,75K 


5R 


36 


■■'001-C00''. 190 


4 - r G H L t 


?2C Ik 


5R 


37 


3cn -0 002.373 


t-Mt TALL 


1 6, 7 k 


5R 


4C 


G0C1-Ca33- vor 


C «LE 


4,7 k 


5R 


41 


GCC1-CDC7.116 


R - A C H L E 


4? K 


5» 


44 


GCC 1 — OvJU 1 . bs 0 


A-*- ETALl 


4,99k 


5P 


46 


0CL>i-rc06.‘>7i 


h -A 0 >*Lt 


3,3 K 


5R 


47 


'joni-oor. 2 -i ^7 


c-v,{,taLL 


1? K 


5R 


4>^ 


90C1-0CD7.035 


A -MjHlE 


1 k 


5R 


49 


C'0C1-''C37. 116 


4 - K C H L E. 


4 7 IT 


5R 


5 0 


Ouo 1 - 0-' 4 1 


' - K 0 M L c 


15 < 


5R 


51 


0L01-":37. 129 


R -K G r; L t 


6 K 


5R 


5? 


■*0C1-30o7. .:35 


R - K 0 M L t 


U K 


5P 


55 


0001-0001. 5 9 :- 


t 7 ALL 


1,69k 


5P 


56 


O'.G1-C0C7.’ 4i< 


K - - 0 M L 2 


12 K 


5R 


57 


OC'u1-l:G07. 19C 


R -K dhLt 


222 K 


5F 


56 


QC01-CGG2.137 


h i 74 11. 


1 G K 


5P 


5V 


:30 5-r -.0 2.742 


>'-^i tall 


A. ,7 K 


5fi 


cO 


OGC 1 -O"! 7.1".' 


E - I L ‘ 


5 6 E 


3f. 


61 


GOn-i-Ocb. '97 


i- -k Gf.L 1 


, 7 *. 


3» 


62 


L-oc 1-I.-'.: t ]r 


R-r 1 ^•L r 


4 7 K 


5» 


b! 


■’OGI-OuOt. 2:.4 


R-E O^L E 


3,? E 



Bei Bestellung Sach*Nr angeben' 
When ordering, quote ttem No 
Donner le NT objot k la commande 



45 



5 

5 

S 

5 

5 

b 

r 

3 

5 

1 

5 

1 

1 

1 

5 

1 

1 

5 

1 

1 

5 

5 

5 

1 

1 

5 

5 

1 

1 

3 

1 

C 

1 

3 

5 

1 

5 

1 

S 

c 

3 

3 

5 

1 

5 

3 

1 

1 



5 



X e^c.7 
X U^07 
X C207 
X 3207 
X 0207 
X C207 
X 02:7 
X 02C7 
X 0207 
X C207 
X C207 
X 02C7 
X 02j7 
X 0207 
X 0207 
X L2C7 
X 0^C7 
X 0237 
X C207 
X 0207 
X CIC7 
X 0207 
X G207 
X 0207 
X C207 
X G2C7 
X C2C7 
X 0207 
X 0207 
X 0207 
X 02C7 
X 0207 
X C2C7 
X 0207 
X 0207 
X 0207 
X G207 
X 0237 
X 0207 
X 02L7 
X 0207 
X 02 07 
X 0207 
X 0237 
X u2D7 
X 0207 
X 0207 
X L?07 
X u2:.7 
X C 2 0 7 
X C207 
X 0207 



Mengo 

Quantity 

QuanMA 


Werknorm 
Ref designation 
R^IArence dusine 


Bemerkung 

Notes 

Note 






5c 


1 


01b/33/G'1 








5b 


1 


018/03/01 








56 


1 


018/03/01 








56 


1 


018/03/01 








56 


1 


018/03/01 








56 


1 


018/03/01 








56 


1 


018/03/01 








56 


1 


018/03/01 








56 


1 


018/03/ Jl 




T» 


5C 


56 


1 


018/04/01 








56 


1 


018/03/Ul 




TK 


5G 


56 


1 


018/04/01 




TL 


50 


56 


1 


01 8/04/01 




TK 


50 


56 


1 


018/04/01 








56 


1 


018/C3/01 




TK 


5C 


56 


1 


018/24/01 




TK 


5C 


56 


1 


018/04/01 








56 


1 


018/03/01 




TK 


5 C 


56 


1 


018/C4/01 




TK 


5C 


56 


1 


018/C4/01 








56 


1 


018/03/01 








56 


1 


018/03/01 








56 


1 


C16/C3/C1 




TE 


50 


56 


1 


0 1 8 / G 4 / C 1 




Tk 


5G 


56 


1 


018/1,'4/CI 








56 


1 


013/C3/01 








56 


1 


018/C3/b1 




TK 


5 C 


56 


1 


018/04/31 




TK 


5C 


56 


1 


018/C4/C1 








56 


1 


018/03/01 




TK 


5C 


56 


1 


01E/C4/C1 








56 


1 


! oia/C 3 /ci 




TK 


5L 


56 


1 


Ola/04/01 








56 


1 


013/03/01 








56 


1 


018/03/01 




TK 


5C 


56 


1 


C18/04/C1 








56 


1 


018/03/01 




Tk 


50 


56 


1 


018/04/01 








56 


1 


018/03/01 








56 


1 


C18/03/G1 








56 


1 


018/03/01 








56 


1 


018/03/01 








56 


1 


CIS/03/01 




TK 


5C 


56 


1 


018/04/01 








56 


1 


018/03/n 








56 


1 


018/03/01 




TK 


5l 


5 6 


1 


01«/04/01 




Tn 


5 t'j 


56 


1 


01 3/04 /Cl 








56 


1 


01 j/05/01 








56 


1 


018/03/01 








56 


1 


01 o/O 5/01 








56 


1 


01 8/05/ J1 





C 



L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

t 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

t 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

I. 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

t 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

I 

L 

L 

L 

L 

L 



!•*< Nr S«*:h-Nf ft*r»«iv.unc: 

Part No JlBm No 0*«s»gnatK>n 

l^'oOfet Designation 

5 R 6 *♦ C i. 1 - "* ... j C . ^ 4 H “ ^ u '* L t 

5w t S i<' L 1 ->■' wOf' . K-KUHLi 

5» 06 lCC1-C307.C77 

67 rcci-uc Jo.t^n R-ko^tf 

5» 68 UuUl -'tLlOl . " r-*=t.TALL 

5r 6*^ >' UOI -C-JOo , 7 c~KOHLt 

5K 7T iL'C ^-rC'OI .8^0 R->^tTAl.L 

5P 71 CCC1 jC 7, 1 K-koHLL 

5R 7 7 000 1 -C:07 . 1 58 K-kOHL* 

5 k 73 oOul -0 JO 7 , 1 5‘; 

5R 7<» coo 1 -OCCo. 7Jc) K-kO^Lt 

5t 75 0001 *C0: 7.rc4 R-kC^Lt. 

5k 76 JCU1-0C06.^55 R-kO^LF 

5k 77 oGCI -CGu 7. '^‘?3 K-kohLF 

5R 78 00C1-roC2.0:7 TALL 

5P 79 OCC'1-OCC7.r<i3 ^-KCHLE 

5s 8C 0001-C.07.C 77 p-ku^LF 

5P 81 f-LG 1-" :07- «-kO^L£ 

5REL 1 '! juC-7 5 5 C . kflAIS OtFDLT kAPTLN 

5P£L 2 0 001-0 03-4.493 St£LAIS u FFOL'f '»!0NC'5T 

5 PEL 3 0 001-013*4.403 RLLAIS 3EP0LT '^ONOSl 

5S 1 0 001-3:34.1-47 S-SCHIit-tr 

5 5 2 L L 1 - C i 4 , 1 <• ’ i - S C H 1 1 - t. 

5 5 3 :i'C 1 -or-it* . ; : 5 -:ch», apt 

5T 2 C'C L 1 -PC- 1c . 5 1 3 TkANS SI NP^ 

5T 3 OOCI-f; J 16 . 5 1 h TPAss SI s^s 



6HU 1 uOO: -j 70S . ^07 uM9-HUCPSF^ ISOL. 

6 C 1 0 1 -i'u f’ 4 . ■ 1 r> C - K t k A I K t D k 0 

6C 2 0C01 -000 4, ^21 C-k£kA*^lK I { Pl: 

6 C 3 0001 - 004 : . vt 6 Ll^C-TA SINT FfcST 

6 C 4 0001 - 0013 . :s ‘3 C-KF f'Kl 

6 C 5 GOn - 0065 . 4(^4 C-^tRA'^IK ft-PU 

6 C 6 OCC 1 j 1 0 . 5 7 r^ C- K F .V < T 

6 C 7 GCCC- 7510.?^2 C-kF ^5 

6C 8 j(.r 1 -'■'O-.L- ,'.'66 r. L^C-TA SINT fkST 

6 C ^ COM 1 -i>C 4 ,. . 7!'4 llnl-TA SINT FcST 

6 C 1 C l,OC 1 -CO^u . ' 0*4 CLi'v-TA 5 I NT FiST 

6 c 15 or 0 1 -or-c** . 1 7 "^ inn- 

6C 16 JOOM-001: . 'Of'S L-^f ,-.kT 

6 0 17 o.or 1 -oor. 4 . ?i c-kct-Ari» trot 

6C 18 f»OCU-75 4l ..'.4 7 C-^f KS 

6 c 19 0 ^' •: 1 4 sint rtsr 

6 C ? ' I • f L* 1 - • I ■ H . 7 '*4 ' L I V. - T A s I I- T F ' S T 

6 r : ^ ( 00 1 ^ 1 ' . ’ *v - » F T 

6C 22 (C1-. ?A 1. ■ ■- F ur W-* L 

6C 2 ^ ’'001 -V. 0*- 1 . 1 r> FLM.-iA SINT Ft ST 



Bei Besteliung Sach-Nr angeben* 

When orrlonng. quote Item No 

Donner le N" objet h ta oornmarxJe 46 




P® .lEP 






BLATT 



13 



1 ' 



83 



Sfc»I t 


H 


0677-84n4*rCC 


P>»G- 


13 


677/04 






AUSF: 04 




















Tei>-Nr. 

Part No. 
N*cofT^x>sant 


5ach-Nr 
item No 
N^obiet 


Beoennung 

Designation 

O^si^tion. 


















Menoe 

Quantity 

QuantiM 


WefKnoim 
Ref. designatKXi 
R6t6rence d'usine 


Bemerkung 

Notes 

Note 


C 


6C 




i C (-■ 1 - w J 4'^ ,9 CO 


F lK t-T 


A SINT FtST 






2 2 L. 




2GX 16 V 




5c 




1 


110/05/61 




L 


6C 


:<c 


t L u 2 - 7 5 4 1 , c : • 1 


C-K F 


kS 






dOe p 


1 


X I60v 


h31 521 


56 




1 


110/C3/12 




A 


6C 


31 


0001-7510.029 


C-K F 


kS 






464 P 


1 


X 1 6 Cv 


j-31521 


5e 




1 


110/03/12 




A 


6C 


32 


(• CC (: -75 r, 2 • 4 5 ^ 


C-K F 


n s 






2bG0 F 


1 


X 160V 


P31521 NOR 


S IE*«tNS 




1 


110/03/12 




A 


6C 


33 


COCL-7511 .479 


C-K LKAPIK 


PDLl 






74 F 


2 


X 25VfF 


N 15C 1t^ 


KIk 4 21 




1 


1 10/02/0b 




A 


6C 


34 


G('C;C-7541.650 


C-t f 


KS 






1b2 0 P 


1 


X I60v 


:015 21 


56 




1 


110/03/12 




A 


6C 


35 


OL'CI-CCIl .37c 


C-ii F 


P<T 




1 : 




00.' F 


2C 


X 


»»kT1 c 22 


5 6 




1 


110/03/07 




L 


6C 


3^ 


0 L> C 1 — L u 4 1 « 1 b 3 


tLFC-TA SINT FrST 




15 0 U 




20X 6^3V 




56 




1 


110/05/61 




L 


6C 


37 


OLi 1-C:4C.906 


tLHO-TA SIM FFST 






22 U 




20 X 16 V 




56 




1 


IIO/O5/0I 




L 


66L 


1 


CC01 -CC'1^.493 


oiooc 


51 


SCFAL T- 


1 


N 


4448 




DO 35 








1 


ITT 




t 


6GL 


2 


CCCI-C3I0.493 


D ICJ)E 


SI 


SCHALT- 


1 


S 


444b 




DO 35 








1 


ITT 




L 


6GL 


3 


GOC 1-0015.49^ 


r 1C D! 


SI 


SChALT- 


1 


N 


4448 




DO 35 








1 


ITT 




L 


6GL 


4 


CC00-7S11.5U 


C 1 C L ? 


5 I 


F FPEN7 


1 


N 


4577 




DO 7 








1 


SUPENS 




L 


6GL 


5 


0001-'"Co4.159 


0 lODt 


Si 


STAe I- 


2T£ 


1^5 




DO 35 








1 


ITT 




t 


6GL 


6 


CCC1-001o,49> 


01 err 


SI 


SCFAl T- 


1 


S 


4 44 6 




CO 35 








1 


ITT 




L 


66L 


7 


CCCI-CCIc .493 


D I c c t 


SI 


SChALT- 


1 


N 


4 44? 




00 35 








1 


ITT 




L 


6&L 


b 


OCM -C0 6 4.1 5^^ 


D I 0 L f. 


SI 


ST AM I- 


ZT t 


1,5 




DO 35 








1 


ITT 




L 


6GL 


0 


CCril-CCIo.495 


0 lODP 


SI 


SC6ALT- 


1 


N 


4448 




DO 35 








1 


ITT 




t 


6GL 


1C 


ccoi-cn-..4<3^ 


DIODE 


SI 


SChALT- 


1 


S 


4448 




DO 35 








1 


ITT 




L 


6GL 


15 


CC:01-C01c.4C3 


DIODE 


SI 


SCFAL T- 


1 


N 


4448 




00 35 








1 


ITT 




L 


6Gl 


16 


C001- 2015.-93 


OlCuE 


SI 


scmalt- ■ 


1 


N 


4448 




DO 35 








1 


ITT 




L 


6 uL 


17 


CCC1-rDl5.49i 


DIODE 


SI 


SCHALT- 


1 




4448 




03 35 








1 


ITT 




1 


6GL 


1« 


CCC1-: cis.4c:« 


DIODE 


SI 


SCI alT- 


1 


N 


444B 




DO 35 








1 


ITT 




L 


6GL 


19 


CCC1-jC1c.49^ 


D 1 0 C fc 


SI 


SCmalt- 


1 


\ 


4 44? 




DO 35 








1 


ITT 




L 


6GL 


20 


CUCI -CJ1 5.49^ 


DIODE 


SI 


schalt- 


1 


N 


4448 




DO 35 








1 


ITT 




t 


6GL 


21 


GOC 1-CC 15.49-^ 


oiact 


SI 


schalt- 


1 


N 


4448 




DO 35 








1 


ITT 




L 


6GL 


22 


oco1 -OL. 1 b .443 


DIODE 


SI 


SCHALT- 


1 


S 


4448 




00 35 








1 


ITT 




1 


6IC 


1 


0DO1-C.065.A5? 


IC-TTL 




SN?4LS 9CN 




DIP 14 








1 


TEXAS 




L 


6 IC 


2 


nrM-r.^Tt.,291 


IC-CF. 


-verst. 


TA A 


861 




TO 7b 








1 


S lEHENS 




L 


61C 


3 


t ■ 00 1 -0 L 0 5 . 6 ■> 2 


IC-TTL 






SS74LS 90N 




DIP 14 








1 


TEXAS 




L 


6IC 


4 


rCd-GCU .3*45 


I C-TR AN S 


ARE A y 


CA 




3066 




DIP 14 








1 


MCA 




L 


6IC 


5 


.543 


IC-TkANS 


A R h A V 


CA 




3086 




OIF 14 








1 


MCA 




L 


61C 


t 


OGCI-CjIo. 543 


IC-Tfi ANS 


A P P A Y 


CA 




30^6 




DIP 14 








1 


RCA 




L 


6IC 


7 


CCDI-0067.554 


IC-CJ»OS 




-c 




14066 BCP 




DIP 14 






^OS 


1 


MOTOROLA 




t 


61C 


8 


0001-0067. 554 


ic-c^os 








14066 BCP 




DIP 14 






NOS 


1 


"CTOROLA 




L 


6L 


1 


0677-73**<j.OD5 


SFL..F 






















1 






A 


6L 


2 


U677-7J>41.00- 


SPULE 






















1 






A 


6L 


7 


0677-7A4..ro3 


SrULE 






















1 






A 


6L 


4 


c'o7:*--’.o43.:c? 


S F L L L 






















1 






A 


6L 


5 


orn-. 042.456 


l-funkentstuef 


?c 


U 2 OX 






32 »-HZ 


2,7 4 00><A 


1 


SIEMENS 




t 


6P 


1 


occi-co:;.<.27c 


4-Th 


CfR-'ET LIEC 




1 


K 20% 




0, 5W 1 


15C 






1 


017/C2/08 




L 


6P 


2 


CODC-7511.097 


^-Tk ri 


DkaHT SuUAEfc 


200 


5% 




0 ^ 7 . 25 


7C 






1 


C?l7/04/U5 




L 


6P 


3 


ncC0-7Sl 1 .1 7 


P-7 K Ik 




AMT SuUAE E 




5 


k 5X 




i),7h 15 


7C 






1 


017/04/05 




L 


6 u 


1 


^ oc i-‘ j.'t . 


- - r J i c 






4 


7 


5 




X u2 Li 7 




5b 




1 


:*ih/03/*;i 




L 


tfi 


2 




E - n L - i. 


t 






1 


t 5 




X C2C-7 




56 




1 


01 6/03/CI 




t 


6R 


3 


0 CI-; DOc. ' ..1 


f. -F i Hl 


1 




1 


c 


5 




X 3207 




56 




1 


J1M/03/31 




L 


6P 


4 


r 1 -r -OL . 793 


i' - k C H L fc 




ir 




5 




% 0207 




56 




1 


I 018/03/01 




L 



Bw Best»Hung Sach-Nr. anoebent 
When ordenng, quote ttem No. 
Donner le ob^i i la commande 
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0^7 7-^^H04 .."c: 



67 7/(ji. 



A u S F : 



r*»»l-Nf SdCfi-Nr Beoeonunq 

Pan No tt 0 «n No Designation 

N® comgos^ N*" otnjrt 0*e»^aliqr^ 



6» 
bh 
6K 
6K 
6R 
(dP 
6F 
6P 
6» 
6R 
oP 
6R 
60 
6R 
6P 
OK 
6K 
6R 
6K 
6K 
6 K 
6R 
6R 
6P 
6R 
6K 
6R 
6R 
OR 
OP 
6R 
6R 
6P 
6R 
6R 
6P 
OR 
6R 
6R 
6R 
6R 
OR 
6P 
6R 
6P 
6R 
6R 
OR 
6K 
OR 
6P 
OR 



0 

( 

r 

<? 

9 

m 

15 

1o 

1 7 
1P 
19 

2 0 
21 
22 
25 

24 

25 
33 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 
32 
59 
4C 

45 

46 
m7 
4 3 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 
oO 
61 
62 
63 
04 

65 

66 
67 
62 

69 

70 

71 



0 i 
P-KOhLL 
H-k OHLt 
R-KOHLt 
R-KC 
H-KQnLf 
ii -Ku^'LE 
R-i« OHLt 
K-^ QMLE 
R - F 0 H L r 
R -KO^-Lt 
P - F 0 H L t 
P - ^ U L t 
P “P gmll 
R-K CMLb 
P -K CMLE 
P - ► C H L F 
P - K. 0 rt L F 
R -!> CHL t 
h -P O^^LL 
P - K 0 H L E 
R -F OHLt 
S -Ir OHLt 

C HL E 

R - 1 0 L f 
R OHLt 
H-t CHLt 
f i - 0 H L f 
H - K 0 H L t 
P -K OHLf 
P - H L M L E 
P-HoHL F 
R -if OHLt 
P -k Ohl t 
K'f'tt TALL 
H -f^E Tall 
P-P t TALL 
K -K OHLt 
t-t OHLt 
•< -tt.OMLE 
P -kOi'LE 

t Tall 
p-h LT ALL 
R - t UHLE 
R-t OHLt 
P -K DHL r 
r 'JMLt 
p- I, OHLt 
P - k 0 L. E 

K-H lT all 

P - K C; H L E 




1C0 
1 K 
1 K 

5.6 k 

1.5 K 

4.7 ^ 

2,2 k 

2.2 k 

3 3 K 
470 

8.2 k 

2.7 k 
1 0 k 
1C K 
13 k 
6 c 

6& 

1 2 K 
22 k 

P2 k 

2.2 k 

560 

22 k 
220 

3 3 k 
t?. 

22 k 
1 2 K 

2.2 

1 5 K 
2,2 k 

68 

c.-i 

cfc 

6H 

1,37k 

4,02k 

681 

5.6 k 
66 

*^60 

66 

1,21k 

499 

6 a 

4.7 k 
*• , 7 k 

X r, ^ 

R , k 

4 7 









Men^e 

Quantity 

OuantM 


WerKnorm BemerKung 

Ref. designation Notes 

Rdfdrence d usine Note 


c 


3237 


5o 


1 


018/l’3/01 


L 


02G7 


5b 


1 


018/05/01 


L 


D237 


56 


1 


016/03/01 


L 


0207 


56 


1 


01eyQ3/01 


L 


0207 


56 


1 


018/03/01 


L 


020 ? 


56 


1 


018/Q3/U1 


L 


0237 


56 


1 


018/03/01 


L 


0207 


56 


1 


018/C3/01 


t 


0207 


56 


1 


018/03/01 


L 


0207 


56 


1 


018/C3/01 


L 


0207 


56 


1 


018/03/01 


L 


0207 


56 


1 


018/03/01 


L 


0207 


56 


1 


Oie/03/01 


L 


0207 


56 


1 


018/03/01 


L 


0207 


56 


1 


018/03/01 


L 


0207 


56 


1 


01S/03/01 


L 


0207 


56 


1 


018/03/01 


L 


0207 


56 


1 


018/03/01 


L 


0207 


56 


1 


018/33/01 


L 


0207 


56 


1 


016/03/01 


L 


C207 


56 


1 


018/03/01 


L 


C207 


56 


1 


018/03/01 


L 


0207 


56 


1 


018/Q3/U1 


L 


0207 


56 


1 


01 8/C3 /01 


L 


0207 


56 


1 


01O/03/Q1 


L 


C2C7 


56 


1 


01fc/03/u1 


L 


0237 


56 


1 


018/33/31 


t 


0207 


56 


1 


018/03/01 


L 


0207 


56 


1 


018/03/01 


L 


0207 


56 


1 


016/03/01 


L 


0207 


56 


1 


018/03/01 


L 


0207 


56 


1 


018/33/01 


L 


C207 


56 


1 


018/03/01 


t 


0207 


56 


1 


C18/03/01 


L 


0237 


56 


1 


018/03/01 


L 


0207 Tk 50 


56 


1 


018/04/01 


L 


0207 Tk 50 


56 


1 


018/G4/U1 


L 


0207 TK 5C 


56 


1 


018/04/01 


L 


02J7 


56 


1 


C18/03/01 


L 


0207 


56 


1 


018/03/01 


L 


02C7 


56 


1 


018/03/01 


L 


C237 


56 


1 


018/03/Ul 


L 


0207 Tt 50 


56 


1 


Olo/04/OI 


L 


0207 TK 50 


56 


1 


018/04/01 


L 


0207 


56 


1 


018/03/01 


L 


0237 


56 


1 


018/03/01 


L 


0207 


56 


1 


018/03/01 


L 


0 2 0 7 


^6 


1 


018/03/01 


L 


3 23 7 


5- 


1 


01 8/03/U1 


L 


l*2 0 7 


56 


1 


018/03/01 


L 


0237 Tk 5^ 


56 


1 


C18/04/U1 


A 


0207 


5 6 


1 018/35/J1 


L 









BLATT 



15 



14.05.SO 



SkRIf 



T«i*-Nr 
Part No 



6P 

6R 

6P 

6P 

6P 

6P 

6P 

6P 

6P 

6PEL 

6T 

6T 

6T 

6T 

6T 

6T 

6T 

6UE 



7C 

7C 

7C 

7C 

7C 

7C 

7C 

7C 

7C 

7C 

?C 

7C 

7C 

7C 

7C 

7C 

7C 

7C 

7C 

7C 

7C 

7C 

7C 

7C 

7C 

7C 

7C 

7C 

7C 



H 


0677-84v‘» .000 


FMh-13 57; 


7/04 




AUSF : 


C4 
















sent 


Sach-Nr 
Item No. 
N" obtat 


Beneonung 

Designation 

Designation 




















Mange 

Quantity 

Quantity 


Warknorm ] 

Ret. designation 
RefArence d'usine 


73 


•:.c('i -rc Co. 751 


5 -» O^Ll 




6c 




s 


X 0207 






bb 


1 


018/03/01 




■..LC1 -cecb. 


t-K f 




221 




5 


X 0207 






5e 


1 


018/C3/C1 


75 


-•'OCI-L 207. "64 


R-KCHLt 




15 


k 


s 


X G2C7 






5b 


1 


018/03/01 


7ti 


L' 00 1 "’*j?01 • 0 ^6 


p-PtTALL 




3, 


1 6^ 




X C207 


TR 5l 




56 


1 


01 a/04 / 01 


77 


J<~*Cl-i'C07.153 


P-KCHLE 




100 


k 


5 


X 0207 






56 


1 


018/03/01 


7^ 


OCOI-CCOc .722 






47 




5 


X 02C7 






56 


1 


018/03/01 


79 


O0C1-C.j07.15S 


K - K C H L E 




100 


K 


c 


X 320 7 






5e 


1 


C1e/03/01 


SO 


CCC1-C2C7. 153 


R-^CHLE 




1 HtT 


R 


5 


X 0237 






56 


1 


018/05/01 


31 


occi-occ/.iss 


OhL E 




ICO 


k 


5 


X 0 20 


7 






56 


1 


018/C3/01 


1 


0CG1-0C34.4O3 


RkLAlS GtPOLT mOnCST 


001 


AU 1?v 


b90R HEf.NET 


PhD 12V 






1 


118/02/0* 


1 


OCOI-COIo.910 


TRASS SI NFN SCHALT 


2 N 


709 1 


tesx 27) TO 


18 








1 


SGS 


2 


Of C 1-CC16.9 lo 


TRANS SI \PS SCHALT 


2 N 


709 (HSX 27) TO 


1b 








1 


s gs 


3 


00C1-CC16.513 


TRANS SI NpN 


PC Y 


59 D 




TO 


1& 








1 


ITT 


4 


OOCI-CQIc. 512 


TRANS SI NPN 


JC V 


59 D 




TO 


18 








1 


ITT 


5 


1.4 C 1 — L« u 1c. 55 


TRANS SI FNP 


OC Y 


73 0 




TO 


18 








1 


ITT 


6 


OCtl -COIc. 55 


TRANS SI PNP 


qC Y 


78 D 




TO 


1b 








1 


ITT 


7 


0tC1-0C1e.513 


TRANS SI NPS 


BC Y 


59 D 




TO 


1 8 








1 


ITT 


1 


Co77 — 772c. 


JtbfcRTRACtR 




















1 




1 


COCl -C0C4. 3 1^ 


f - ► fc c A V I ^ 


r D Ft 




0,t'1 


L 


20 /IOC 


40V 


RICCOU 


2 


21 


1 


110/02/10 


2 


l'i.C1-CC4o..-. 


CL^C-Tr'- SINT FtST 




6,6 1 


L 


23X 6 


,3V 






56 


1 


110/05/61 


3 


0C01-Cj4C -23: 


lit 0-TA SINT FE5T 




6,8 


L 


20 X t 


,3V 






5b 


1 


11C/C5/61 


4 


0CC1-u0O4.cl8 


C-^ lKAN I K 


(DPI 




0,01 


L 


20/100 


43V 


klOOGG 


2 


21 


1 


113/32/10 


5 


0G('1 -00C4. U' 


C-KEKAyiir 


F D P U 




0,01 


u 


2G/1C0 


4CV 


K lOOuO 


2 


21 


1 


110/02/10 


6 


CCG1-C J04.S15 


C-K EPAI^IA 


EOFU 




0,01 


L 


20/100 


40V 


X 130UG 


2 


21 


1 


110/02/10 


7 


oooi-rcc4.^iH 


L-r ER AmIh 


t CPU 




0,01 


V 


20/ICC 


40V 


K10OLO 


2 


21 


1 


110/C2/1C 


3 


CCC1 -OC4C. .3 50 


ELi'C-TA SINT fist 




6,8 


\j 


2LX 6 


,3V 






56 


1 


113/05/61 




i..t;0i -r .:«.o - 704 


:laO-TA SINT FtST 




1 


u 


2CX 35 


V 






56 


1 


11C/C5/61 


10 


Lie 1 -10 40 .33c 


ELtC-TA SINT FtST 




6,8 


1' 


cd% 6 


•,3 V 






56 


1 


110/35/61 


1 5 


nOLi rt;4. 1 51 


C-R c H A'" I K 


t DPU 




n, 2 


p 


D,25P 


6 3V 


N 150 


1b 


21 


1 


110/02/09 


16 


CrOI -0Ct;4.c1« 


C-RERAKIR 


tDPU 




0,01 


u 


2C/1C0 


40V 


K1Q0G0 


2 


21 


1 


110/02/10 


1 7 


ono 1-nnr:**. 1 s 


C-R E RA'^lk 


F DPU 




0,01 


u 


20/100 


40V 


KIOCCU 


2 


21 


1 


1 1C /r»2/ 10 


2C 


OOCl-OOU“.r 1 3 


C-KEkAHIR 


E DPU 




0,01 


L 


20/100 


40V 


K13CC0 


2 


21 


1 


1 1 0/02/ IP 


21 


crci-i " L4..'.i 


C-f F.RAKIK 


FDPU 




0,G1 


U 


20/1C0 


40V 


xIjOOG 


2 


21 


1 


110/C2/10 


22 


oini-L 'C4. SI". 


C-R t RAHK 


EDPU 




0,01 


u 


20/1uC 


40V 


K10C00 


2 


21 


1 


11C/C2/10 


23 


OCCI -Of Oh. jIS 


c-recami^ 


EOrij 




o,ni 


II 


2G/1ur 


4PV 


KlDOLP 


2 


21 


1 


110/02/10 


3C 


rin -r: 04.312 


C-l^tRA'1IK 


EC PL 




0,01 


u 


20/130 


40V 


R 10CCC 


c 


21 


1 


11C/C2/10 


31 


Cf'C 1-21104 . 3 18 


A^I K 


F •'PU 




C,01 


u 


20/UC 


4GV 


R1DCCC 


2 


21 


1 


110/02/ 1C 


32 


OGl I -l LC.4 . 


C-< LR Ay IR 


FDPU 




0,01 


L= 


21- /1 L‘C 


4PV 


k 13303 


2 


21 


1 


110/C2/10 


3 5 


C0C1 -L :g 4. i:- 


C-lf t PAKI R 


F D P U 




0,01 


L 


2C/1uO 


4CV 


klOOCC 


2 


21 


1 


110/02/ 1C 


34 


Li G1 -uC:.4.hi:^ 


c -R E WA MI n 


F DPI 




C,01 


ii 


20/1C0 


4GV 


X133CC 


2 


21 


1 


110/02/10 


36 


C' C G 1 — 0 U u 4 « 8 1 r 


c— ' ,:PAMI R 


t n P l> 




o,ni 


L 


20/133 


43 V 


K13uUC 


2 


21 


1 


110/02/10 


37 


9fr, 1-2C04 . ^1^ 


C-R t KA VlK 


t 0 p u 




0,01 


iJ 


2C/10Q 


4 0V 


R 10000 


? 


21 


1 


110/02/10 


3^ 


0 001 -i. :j4 , 1 




t D Pt. 




r,' 1 


1 


20/ICC 


43V 


R IDOlC 


2 


21 


1 


110/U2/1C 


39 


;.coi-wi2'^. 


e-, M ^ V f . 


i r I 1 




'•',21 


i' 


J 0 / 1 1 1 


4GV 


Ri:c "" 


•y 


21 


1 


113/32/ 13 




j4, : 


r - n t K A ^ 


f Pf 'r 




l,Ll 


i. 


2 C / 1 C C 


4 0 V 


K 10ClL 


1^ 


21 


1 


113/32/13 


4 2 


u 0 0 1 — L C j 4 , 1 s 


C - f 1 P A r 1 R 


E DPli 




o,n 


L‘ 


co/toc 


40V 


R100CC 


2 


21 


1 


110/02/1C 


43 


t'C0l-( 204. Mr 


C-^ ; 


t 0 F li 




■',01 


0 


2C/1L0 


4 0V 


R 13 JOD 


2 


21 


1 


110/32/ 10 



BemerVung 

Notes 

Note 



L 

L 

L 

L 

L 

L 

t 

L 

L 



L 

t 

L 

L 

L 

L 

L 



L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

t 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

t 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 



Bet Bestellung Sach-Nr. anqebeni 
When ordering, quote Item No 
Oonner le N“ objet 4 la commarvJe 
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Tati- Nr 
Pa/tNo 
hf cofngos^ 



PPG-15 677/04 


AbS F ; 04 




Benennung 




Menge 


Designation 




Quantity 


Designation^., 




Quantity 



f-DPu 
ft 1 K f D F U 
fcCP'; 
ft 1 K F D p U 
ftHi K F pru 
AMIK LTFU 

ft PI K F c FL 
AviK rcpu 



L> ^o/ioo 
0,01 u :o/iuu 

0,01 U 20/100 
n,ci u 20/IC'C 
0,01 U 20/100 
0,01 U 20/10G 
0,01 U 20/100 
C,C1 U 20/100 
DO U 10/ 5C 



JV kIjGOL 2 
OV KlOOi.r 2 
OV KlOOCO 2 
K10000 2 
Cv »- 10GOC 2 
Ov K100CC 2 
Ov K10000 2 

0 V K1 0000 2 
V 



SI SCHALT- 
SI SCHALT- 
SI SCHiLT- 
SI SCHALT- 
SI SCHAlT- 



GE 


7-Sff M. 


L tC 


bt 


7-SF . 


LED 


Gt 


7-S tGP. 


LED 


GF. 


7- S F G K . 


L ED 


GE 


7-SEGP. 


Lt D 


Gt 


7-SE( P. 


LED 


OS 






t s 







1 N 

1 N 44i.8 
1 U 4448 
1 N 4448 
1 N 4448 

A N 5 M 0 F 

A N 3 6 1 0 F 
PAN 3o10 F 
'•AN 3610 F 
PAN 3610 F 
PAN 3610 F 
PC 140C2 BCF* 
'•C 14C10 SCH 
SN/4 143N 
<?K74L 9^N 

^N74LS C2N 
SN/4LS 1CN 
PC 14010 9CP 
PC 14C02 bCP 
S N 7 4 1 4 3 N 

5N74 143n 

SS74 143N 
SN74 143N 
3N74LS OON 
SN/4LS Or.N 
SN74 143N 
PC 14017 BCP 
PC 14017 BCF 
SN74 00 N 
MC UC17 ?CP 
SN74LS PGN 
PC 14017 lUF 
SN74LS 02N 
PC 14017 BCF 
SN74LS OON 
5N74LS 20N 

'JN74LS1C^an 

:^N74L 12V, 
fN74LS C?S 
SN74LS OON 
SN74LS OuN 



U HFLLIGK . 
U HtLLlGK. 
14 HFLL16K. 
14 HELLI&K. 
14 HFLL I6K. 
14 htLLlbK, 
14 
16 



GPUPPE F 
G R U P P E F 
6RUFPF F 
GRUPPt F 
GRUPPF F 
GRUPPE F 














T»il-Nr. Sach-Nr 

F^No Item No 

N” cqmposant ot^t 




Benennung 

OesignatKxi 

D^gnation, 



jVifCMSTCf r 



AoSf: 04 



SS74LS -Hn 

SN?4LS ION 
SN74LS 
SN74LS ^*^N 



P U U 
DIP 1c 
OIF U 
OIP 14 
OIF 1^. 





< 


5 


X 


u2C7 


15 


< 


5 


X 


C207 


270 




5 


X 


0207 




K 


5 


X 


d227 


1 




5 


X 


0207 


39 


K 


5 


X 


0207 


4,7 


K 


5 


X 


C207 


cZ 




5 


X 


0207 


^,7 


K 


5 


X 


C207 






5 


X 


0207 




K 


5 


X 


0207 


1.5 


K 


5 


X 


C2C7 


1,5 


K 


5 


X 


0207 


1,5 


K 


5 


X 


U2C7 


1,5 


< 


5 


X 


02C7 


^,7 


K 


5 


X 


0207 


4,7 




5 


X 


0207 


4,7 


K 


5 


X 


l'207 


4,7 


K 


c 


X 


0207 


'3 


N 


5 


X 


0207 


3^5 0 




5 


X 


0207 


2 2 




5 


X 


0237 


1 C 


r. 


5 


X 


0207 


t 2 


K 


5 


X 


0207 


4,7 


K 


5 


X 


0207 


2 2 




5 


X 


0207 


1 


K 


5 


X 


0237 


1 5-: 




5 


X 


0207 


t. C 




5 


X 


C2C7 


2 2L 




5 


X 


0207 


^7 


K 


5 


X 


0237 


1 




5 


X 


0207 


1 




5 


X 


C207 


1 




5 


X 


02C7 


1 




5 


X 


0207 


) 




c 


X 


0207 


1 




5 


X 


C207 


1 




5 


X 


C;-2C7 


1 




5 


X 


3 20 7 


1 




5 


*v 


L‘2l7 


1 




5 


X 


o227 


1 




5 


X 


0 c 3 y 


1 




C 




C207 


1 




5 


X 


3207 



Meh 9 e WerKnorm BemerVung 

Quantity Ref designation Notes 

Quantita R6t4rence d'usine Note 



8/33/D1 
8/C3/01 
8/03/01 
8/03/01 
8/03/01 
8/03/01 
8/03/01 
8/03/01 
8/03/01 
8/03/C1 
8/D3/01 
6/03/01 
8/03/01 
8/03/G1 
3/03/01 
8/03/01 
8/03/C1 
8/C3/01 
8/03/01 
S/03/G1 
8/C3/C1 
8/03/01 
8/C3/01 
6/C3/C1 
8/03/01 
8/03/m 
8/03/01 
8/03/01 
8/03/01 
8/03/01 
8/03/01 
8/03/01 
8/C3/01 
8/03/01 
8/03/01 
lo/03/Ul 
8/C3/Q1 
18/03/01 
8/C3/G1 
?</03/Cl 
>*/r3/oi 
>- / C 3 / j 1 
b/'J3/01 
8/03/01 



Bei Besieliung Sacn-Nr anoeben* 
When ofdenng. quote Item No 
Donner le N ' obfet a ia commaode 











BLATT 18 



14.0S.80 



StHU W ^77/'"4. AliSF: C4 



To*l-Nr 
Pvt No 
N^cpmposenl 


Sacb-Nr 
Item No 
N" ob|et 


Benennunq 

Oesignalion 

OasignAtion 








Menge 

Quantity 

Quantity 


We rK norm 
Ret designation 
R6f6rence dusine 


BemerRung 

Notes 

Note C 


7R 


^’J 


lT L1-^’ JCc. .S5 7 


R -K> oiac 


1 5 % 0207 




56 


1 


Olfa/33/01 


L 


7*^ 


be 


U Cl r Jb. 557 


F-KO^L r 


1 5 i 0237 




56 


1 


018/C5/U1 


L 


7U 


6 3 


OCUI-COOb. 55 7 


F - K 0 H L t 


1 5 X u<;37 




56 


1 


018/03/01 




7r 


64 


GCC 1-CC 06. 557 


R-K 0 


1 5 X C207 




5 6 


1 


018/03/Q1 


L 


7K 


6S 


■:Cni-:iOC6,55 7 


R-K 0^-Lt 


1 5 X ore 7 




5 6 


1 


G1 H/Q3/01 


L 


7R 


66 


0rci-'1f?06.5t>7 


R -H OHL 1 


1 5 X CZ07 




56 


1 


018/03/01 


L 


7r 


68 


OC01-';005 -557 


F - F 0 H L t 


1 5 X 0207 




56 


1 


018/03/01 


L 


7r 


6 7 


uC'C1-CCC6. 557 


h -K UMt C 


1 5 X 0217 




5b 


1 


018/03/01 


L 


7k 


7C 


OCCI-; 306.557 


K - K U L E 


1 5 X 0207 




56 


1 


018/03/01 


t 


7 R 


71 


C 0C1-0r.l6.557 


R -K OhLE 


1 5 X 0207 




56 


1 


018/03/01 


l_ 


7R 


72 


CO01-U0J6.557 


F-kOHL E 


1 5 X 0207 




56 


1 


018/03/Ul 


t 


7R 


73 


CCCI-OCOb.557 


F-K' 0 HL£ 


1 5 X 02C7 




56 


1 


018/03/01 


L 


7S 


1 


JC 01-0034.147 


S -S CHI EHE 


? AU 2-POL 16X 7X11 


K^F-ZU AU OICHTFOLIt 


1 


013/04/02 


L 


7T 


1 


cen -001 0.518 


TFAN5 SI NPS 


8C>59o TO 18 






1 


ITT 


L 


7T 


2 


OCC 1-OC 16. 51'-: 


TRANS SI NPN 


F^C Y 5 9 D TO 1 S 






1 


I TT 


L 


7T 


3 


jm-0Gl6-737 


FFANS SI NFN SCHALT 


? N 2369 (PSX 93) TO 1C 






1 


F SC 


L 


8C 


1 


CGC1 -CO 10.37c 


C -K F T 


IOC GOO H 2C X 103V 


PKT1b22 


56 


1 


110/03/07 


L 


dC 


T 


GC01-C:U'.37S 


C -R F l«K T 


1031JO P 2D X IDOV 


^KT1c22 


56 


1 


110/03/07 


L 


SC 


4 


eCOC-7511.411 


C-6L IMHE F 


100 F 5 X 250V 


3 F 53.10 


21 


1 


J AHPE 


A 


SC 


5 


0':'Ci-roi'. .3 75 


C-KF 'rtf T 


IC'jOO^' P 2C 7, lonv 


HKT1 t22 


56 


1 


110/^3/07 


L 


8C 


6 


OLlI-.. 


C - T R I t K S C M K-L 


4" ,Cf N 750 u,5 


VI 3013C65eC 


21 


1 


111/01 /02 


L 


SC 


7 




( -M ECFli 


1^ P 2 X 63 V 


NF C 16 


21 


1 


111/02/09 


AFGLEICHttERT L 


SC 




C Of- 1 -L o 1 4 . 1 54 


C-T R KL R SC HE I 


4 ,0- 20, IF % 4 70 C,5 


eL 3013C64C5 


21 


1 


111 /C'1/02 


L 


8C 


9 


COC 1 -004 0. 3 45 


C-9LI»1ME F 


330 P 10 X 250v 


BF 53.10 


21 


1 


JAHF t 


L 


SC 


10 


C0C1 -0065 . 4G4 


C-^ERA-'^IK FDPU 


1000 F eO/ICO 4CV 


R10CCC 2 


21 


1 


110/02/ 10 


L 


SC 


12 


L‘f^C1-f 


C-K ERAHI F t r Pi; 


1,31 L- 2G/1C0 4CV 


K 1 J j L C 2 


21 


1 


110/02/ 10 


L 


SC 


13 


1001-0 JU4.i- 1h 


C - K L RA«I E Df 0 


0,11 0 2O/100 40V 


F100CU 2 


21 


1 


110/02/10 


L 


SC 


1 


0C'C1-lj34.M^ 


C-K E K/.H I i PPl) 


',01 0 2C/1CU 40V 


kIQOOU 2 


21 


1 


110/C2/10 


L 


sc 


15 


ooGi-c:o«*.oi- 


c-kcramif ECPU 


1,01 P 2C/1C0 40v 


MIOCC 2 


21 


1 


110/C2/1C 


L 


8C 


16 


OCCI -Ov. 1G.(.'9 3 


C-KF M<T 

1 


1 u 10 X luCv 


PKT1C13 


56 


1 


1 10/03/06 


L 


8GL 


1 


uG01-0nio.H93 


1 

D 1 G i F 31 S C H A L T - 


1 N 44h8 do 35 






1 


ITT 


L 


SIC 


1 


G0(.'1-CG65.5S5 


IC-TTL 


3N74LS 02n dip 14 






1 


TEXAS 


L 


SIC 


2 


00C1-00o5.899 


IC-TTL 


SN74LS 734N DIP U 






1 


TEXAS 


L 


81C 


3 


0001 -CO 6 6. 2 54 


IC-TTL 


SN74LE 95N DIP U 






1 


TEXAS 


L 


81C 


4 


noG1-r0o6.034 


IC-TTL 


SS74LS10N DIP 14 






1 


TF XAS 


L 


SIC 


5 


CCC 1-L:t.5.r.95 


IC-TTL 


SN74LS CON DIP 14 






1 


TEXAS 


L 


8IC 


6 


CCC1-CG5(-.;'3'’ 


1C-TTl 


SN7ulS 74AN CIF 14 






1 


TEXAS 


L 


8JC 


7 


:OC1-GU65.394 


IC-T TL 


SN74LS 7^an DIP 14 






1 


TEXAS 


L 


SIC 


S 


0001-0065.525 


IC-TTl 


SN74LS C2n DIF U 






1 


TEXAS 


L 


dQ 


1 


06 7 7-9 7 01 .no. 5 


STtUEPl.U^RZ 


i.S4C,rC0XHZ K 1 A 






1 




A 


SR 


1 


Of r.l-COOr .7y;, 


F -K JHL E 


1''' 5 X 0207 




56 


1 


018/03/ul 


L 


S H 


- 


. 001-^N; ’7. ■ ■ 


h’ - F U ^ L 1 


2 7 5 X 02 37 




56 


1 


01a/i.3/u1 


L 


8 R 


3 


•.('(•1 -1 :C-?.«"35 


< u P L t 


1'' ^ 5 X 0237 




56 


1 


OI 0 /G 3 /OI 


L 


8R 


4 


( . C 1 — ( ■ o 0 0 • 793 


R -KOHL f 


VC 5 X U207 




56 


1 


018/03/01 


L 



Bei Besteltung Sach-Nr. angeben' 
WhfMi ordering, quota Item No 
Donner le N“ objel k la commande 







dlATT 



19 



05.80 



StPIE 


M 


06^7**i?40H *ocr 


P*'b-1: 577/C4 


AUS F ; 


04 




















TeH-Nr 




Sach-Nr 


Benennur^ 














Menge 


Werknofm 


Bemerkur>g 






Part No 




Item No. 


Destgnalton 














Quantity 


F^f designation 


Notes 






N“_cgrnposant 


NTobjel 


C)*s*gQalioo^ 


... 












Quantity 


Reterence d‘usir>e 


Note 




C 


8R 


t 


•j-'ci-r.occ 


R - ^ C L E 


5, .5 k 


5 


X 


3237 




5c 


1 


01 8/C3/c1 






L 


8 B 


7 


uCj.’ 1 JO 6. 9 6^ 


R -K OhLF 


2,7 k 


s 


X 


0207 




56 


1 


0 1 8 / 3 3 / r 1 






L 


8P 




CCC 1-1 206. "‘71 


R-F OHL F 


i,5 K 


5 


X 


02C7 




56 


1 


018/03/01 






L 


3 R 


9 


JCC1-0C06.96a 


R OHLt 


2,7 K 


5 


X 


U2 J7 




56 


1 


018/03/01 






L 


3R 


1C 


rcoi-rjC(3.793 


fi-KOPLE 


122 


5 


X 


0207 




56 


1 


016/03/01 






L 


o R 


1? 


•JCCl-2007.CtC 


R - « 0 H L E 


27 K 


5 


X 


0207 




56 


1 


018/C3/01 






L 


8R 


13 


roci -2C07.C35 


R - K OH lE 


1 2 


5 


X 


020? 




56 


1 


018/03/01 






L 


SR 


U 


0PC1-CJ06.751 


R -KOPLE 


r c 


5 


X 


G207 




56 


1 


018/03/01 






L 


8P 


15 


0C01-CC0c.913 


R-K CHLE 


1 i 


5 


X 


0207 




56 


1 


018/03/01 






L 


8P 


16 


2001 -CJOo. 55** 


R - R G H L E 


1 


5 


X 


G237 




56 


1 


018/03/01 






L 


8 R 


17 


UCC1-0CC&.557 


R -kO^-LE 


1 


5 


X 


C207 




56 


1 


018/03/01 






L 


8R 


16 


2001 -CCC6.557 


R - R 0 H L L 


1 


5 


X 


C207 




56 


1 


018/03/01 






L 


8R 


19 


OCC1-UJ06.557 


R - f 0 H L r 


1 


5 


X 


0207 




56 


1 


018/05/01 






L 


8R 


20 


1-2327-035 


K-KOhl'C 


1 u A 


5 


X 


0207 




56 


1 


018/03/01 






L 


8T 


1 


j00l-C016. 9i<7 


TkANS SI SCHALT 


? N 2369 (HSX 


93) 


TO 18 






1 


FSC 






L 


8T 


2 


oC01-C31o-9!-7 


TRAN 5 SI NPN SCM alt 


2 N 23c9 (6SX 


93 ) 


TO 16 






1 


rsc 






L 


8T 


3 


ocri-coib.<5.<7 


TRANS SI SFN SCHALT 


2 N 2369 ( b SX 


93) 


TO 1 d 






1 


FSC 






L 


9HU 


1 


UCXC-1671 .205 


PUChSfc 2 














1 


119/C8/C1 


AN CRAHTENDL 


105 


L 


9ST 


1 


OCOI-0332.644 


irfINKELSTtCKER 


6 A 6 V 


KAbL 


5. 


0 LT 


4 w IS T 6 




1 


H IRSCHN ANN 


AN DRAhTENDE 


167 


L 


10HU 


1 


UCOO-.3713. .uo 


TF-PI*CHS [ . 


2+F « 


E 1N2 




LT 


4 L3-3713.3Q/4 




1 


119/Cl /C5 






L 


IOC 


1 


OrCI-jC^L.775 


tLKO-TA SMT FtST 


3,3 U 




20”4 


16 w 




56 


1 


113/05 /61 






L 


IOC 


2 


COC1-OG41. :59 


ELKG-TA SINT FEST 


4 7 L 




20 X 


6,3V 




56 


1 


110/05/61 






L 


IOC 


3 


0 uC 1 -Cj4J.966 


EL^O-TA SINT FEST 


22 U 




20 X 


16 V 




56 


1 


110/05/61 






L 


IOC 


4 


OOG1-C34C-. if 6 


ELV C-TA 51ST FtST 


u 




201 


1c V 




56 


1 


110/05/M 






L 


10C 


5 


jor.i - ?u4 : . 9f,6 


ELKC-TA SI'JT FLST 


2? li 




20 X 


1 6 V 




56 


1 


11U/C5/61 






L 


IOC 


6 


ccc-i-r:j4.74r 


C-KERA'"!'^ FCri- 


Z202 


P 2g/1l’C 


4CV 


K10G':.J 2 


21 


1 


110/02/ 10 






L 


IOC 


7 


QLG1-"-36L.9ct 


tL» C-TA SINT FIST 


22 u 




23X 


16 V 




56 


1 


110/J5/61 






L 


10C 


10 


C001-CU4J .9^^ 


ELf.O-TA SINT FEST 


22 U 




2JX 


16 V 




56 


1 


110/05/61 






L 


10C 


11 


OCri-C041 .642 


f L F 0 -A L 


220 u 


1 0/ 


5L 


1 6 V 




56 


1 


1 10/05/40 






L 


IOC 


12 


C0C1-C3<.1.642 


ELaO-AL 


22C U 


1G/ 


50 


16 V 




56 


1 


110/05/40 






L 


IOC 


13 


l0u1-C0C4.1C6 


C-F t RA I K F D PC 


5,6 


P 0 


,25P 


63V 


NP G 1b 


21 


1 


110/02/09 






L 


10C 


U 


ecoi-CaOu.K1v 


C -r E R Akil K I DF U 


0,01 


U 20/1OC 


40V 


MOOGO 2 


21 


1 


110/C2/10 






t 


IOC 


15 


bC01-r041 .22& 


EL*^C-TA SINT FbST 


220 U 




2GX 


10 V 




56 


1 


110/05/61 






L 


IOC 


16 


t CUl -2L **1 ..'01 


ELkO-TA SINT Ff ST 


4,7 0 




20 X 


10 V 




56 


1 


110/C5/61 






L 


IOC 


17 


cr:Ci-c:4j.720 


ELvo-TA STNT Ft ST 


1,5 u 




20X 


25 V 




56 


1 


113/05/61 






L 


10C 


12, 


CCUl-iJj41 .156 


ELk.O-Ta SINT FE3T 


130 h 




20 X 


1C V 




56 


1 


11C/C5/61 






L 


106L 


1 


C.U. 1-C2U. .-^52 


C 1 lU' F SI Z - 


ZPt l,t 






CO 55 






1 


ITT 






L 


1 OIC 


1 


CCi 0-7^30. 1 75 


IC-C-H.-Vt OST, fet 


LF 556 H 






TO 99 






1 


NSC 






L 


10IC 


2 


r 01-r J15.7 V " 


I ( - [ GAt t P . -V [ u s r . 


iiA 7 3 9DC 






OIF' 1 4 






1 


FSC 






L 


1CIC 


1 


M t.( -75c. .71 


lC-i;l .-VI -rST. ISI; 


■jA 79 1 P5E 






IIP U 






1 


FSC 






A 


10P 


1 


C.L-C 1 -OJuV . :59 


k-VAi. KOhLE 


i: K 2C 


X 


u , 3 w 


LIN 


270 




1 


01 7/C2/05 






L 


10P 


2 


L=Cr>1-i‘jor . 522 


R - T R i •• C f R " E T L 1 M 


2^ 1* 20 


X. 


j, Se 


1 


15C 




1 


017/32/ufc 






L 



Bei Bestallung Sach-Nr. angeben! 
When ordering, quote Hem No 
Donner te N° ob^t k la commartde 












T»il Nr Sacf»-Nr 

Part No Item No 

N" composanl N* obfef 



PMG-15 t77/0^ 



Benennung 

Designation 

Designation 






n,5w 


1 


1 50 




5 


y. 


020/ 






56 


1 


X 


C207 


TK 


5C 


56 


5 


% 


0207 






56 


5 


X 


0207 






56 


1 


X 


U2Ci7 


TK 


50 


56 


b 


X 


0207 






56 


5 


X 


0207 






56 


5 


X 


0207 






56 


5 


X 


0237 






56 


5 


X 


0207 






56 


5 


X 


3237 






56 


1 


X 


0207 


TK 


50 


56 


5 


4% 


0207 






56 


5 


X 


0207 






56 


5 


X 


U2C7 






56 


s 


X 


0 207 






56 


1 


4 


0207 


TK 


5u 


56 


1 


X 


0207 


TK 


5C 


56 


1 


X 


0237 


T K 


50 


56 


1 


X 


C207 


TK 


5C 


56 


c. 


1 yx 


0207 


TK 


25 






lyjL 


0237 


TK 


25 




0, 


2bX 


0207 


TK 


50 






25 


G2G7 


TK 


5C 






2 54 


323 7 


TK 


5C 




5 


% 


0207 






56 


5 


X 


0207 






56 


1 


X 


0207 


Tk 


50 


56 


5 


X 


0207 






56 


5 


X 


0207 






56 


5 


X 


0207 






56 


5 


X 


0207 






56 


5 


X 


0207 






56 


1 


X 


0207 


TK 


5C 


56 


5 


X 


0207 






56 


5 


X 


0207 






56 


1 


X 


0207 


TK 


50 


56 


5 


X 


0207 






56 


1 


X 


02J7 


TK 


50 


56 


1 


X 


0207 


TK 


5C 


56 



-f-OL ^4X11XU TSM2-3 AU <N0PF GkAU 
TO 18 



Menge WerVjxxm Bemerkung 

Oiantity Ref designation Notes 

Oiantiie Reference d'usioe Note C 

1 C17/G2/0b 

1 018/03/Ul 
1 018/04/Ul 
1 016/03701 
1 013/03/01 
1 016/04/01 
1 018/03/01 
1 018/03/01 
1 016/03/01 
1 016/03/01 
1 018/03/01 
1 016/03/01 
1 018/04/01 
1 016/03/01 
1 018/03/31 
1 018/03/Cl 
1 018/03/jl 
1 013 / 04/01 
1 018/C4/U1 
1 018/04/01 
1 018/04/01 
1 
1 
1 

1 016/04/01 
1 

1 018/33/31 
1 018/03/01 
1 018/04/01 
1 018/03/01 
1 018/03/01 
1 018/03/01 
1 C18/03/01 
1 018/33/01 
1 C18/04/01 
1 016/33/01 
1 018/03/01 
1 018/04/01 
1 018/03/01 
1 018/04/01 
1 018/04/01 

1 

1 013/04/03 
1 ITT 
1 



AH fin 











eiATT 21 



14.0S.80 



St RI F 


H 


)677-84:5."'C«^ 


F 1^0-1 5 6:7/05 


*USF : 


L5 
















Teii-Nr 
Part No 

N“ composant 


Sach-Nr 
Mem No 
N'' Ob)Bl 


Benennunq 

Designation 

Designation 














Menge 

Quantity 

Ouantite 


Werknorm 

Ret designation 

Reference d usine 


BemerKur>g 

Notes 

Note 


C 


1 1 C 




oa 1 c 1 . 3~ • 


C - r r 1 


1 '..■'■0 JO 


P 


cl' 1 


1 L'OV 


T 1 c22 


St 


1 


1 n/C3/c7 




L 


1 1 r 


7 


t. ?C 1 - 1 " - ' 7> 


t-M ir T 


Il'.JC:' 


F 


2? 4 


100 V 


F.KT 1 ??2 


5 e 


1 


1 10/03/37 




L 


1 1 C 


L 


2CC 1 -LCi;** . 3^ ' 


C -K t KAFIF F 6 Ml 


5^ 


F 


2 X 


6?\. 


N F c n 


21 


1 


1 1 3/32/09 




L 


1 1 C 


5 


(• m 


C-i^L‘A'‘IK FPFH 


3 3 0 


F 


1 L. V. 


63v 


F 2 0 L Cr 2 


2 1 


1 


1 IJ/C?/ 10 




L 


1 1 C 


t 


ICC 1 -r: n. 


C-Tk:^' KIR SCHJIbt 


4,1.’- 4 0 , 


"P 


N 4 7C 


0,5 


a 3013364(5 


21 


1 


1 1 1 /Cl /C2 




L 


1 1 L 


7 


n( L 1 - ^c 1 : . 3 7.' 


C - ► F ''' T 


i'j^'C3r. 


p 


i-C * 


lOUV 


K K T 1 6 2 2 


56 


1 


1 1 0 / 0 3 / C 7 




L 


1 1 f 


8 


ric 1-.-: :^a-5o 


L -► L t-a I K to f'U 


120 


f 


2 V 


o3 V 


NF : 1 3 


21 


1 


1 10/02/C9 




L 


1 1 C 


Q 


37'^ 


C-K F 


KOC^': 


F 


20 'i 


1 0 0 V 


^ KT 1 f 22 


56 


1 


110/13/ J7 




L 


1 1 C 


1 C 


caci-‘j:.2‘.a :i 


L - k L ^ A - a K ten; 


r "1 


2o 


20/ 10c 


4i'; V 


F 1 . u c. u 2 


41 


1 


110/02/ 10 




t 


1 1 C 


1 1 


llcg-7 3u0 1 


c - r. L A A 1 r fc n Ft' 


A4t,LPXCF^EFT 








1 


110/32/C9 




A 


1 1 C 


1 s 


uCf 1 -00 1 j. 3 78 


C -K F T 


lOOJ'Jj 


F 


23 X 


1D0V 


MKT 1 C.2 2 


56 


1 


110/03/07 




L 


1 1 C 


16 


i t C L V ■” 7 5 o f. • 5 1 5 


C-*^F 


1 : 00 0 


p 


2C 


4C0V 


>» K T 1 8 2 2 


5t 


1 


110/03/07 




L 


nr 


17 


jC»-1“l.01^ a j7 c 


C - K F »*a T 


ICiaOC; 


P 


20 X 


lOOv 


.4KT12 22 


56 


1 


110/C3/C7 




L 


1 1 c 


1 ? 


>co 1 “C-C04 .nr 


C-rrwA'IK 


0.01 


U 


2C/U0 


40V 


K 1 0 O' C 0 2 


21 


1 


110/02/1C 




L 


1 1 c 


1 Q 


ouoi ?^1 .114 


a F 0 - T A SIM F F. S T 


6 8 


u 


20 -4 


16 V 




56 


1 


IIO/05/ol 




L 


1 1 c 


20 


V, 0 C' 1 ^ . V. w 1 -■> 


F0P‘J 


C,C1 


u 


20/100 


4 r V 


kIjCCU 2 


21 


1 


113/02/10 




L 


1 1 c 


21 


0 C. C 1 “ " . 1 ^ ^ 


r-KF 


222C0C 


F' 


10 X 


1 JOV 


MK n 822 


56 


1 


Koe ct k ST- 




L 


1 1 c 


22 


L-‘U0 1 “C . o4 , r ^ 


C — F i R 4 ■t I ^ F. n F L> 


33C; 


P 


C 4 


63v 


N .753 1H 


21 


1 


11 0/02/ Cv 




L 


1 1 c 


25 


:ot 1^- v' 


f - K F « C 


22: JC 


F 


3 X 


l6Gv 


^ C 1 fi 5 3 


5o 


1 






A 


1 1 c 


24 


lC 01 -c:-*- ' :o 


c . F L: - T SINT F S S T 




U 


23 X 


c , 3v 




56 


1 


1 1 0/C5 /tl 




L 


1 1 c 


25 


ocoi— 


TlFO-TA SINT FlST 


6,8 


U 


2CX 


6,5V 




56 


1 


110/05/61 




L 


1 1 c 


5 J 


OuC 1 04 . ?C 0 


ILM--TA SINT FEST 


22 


J 


23 X 


16 V 




56 


1 


110/05/61 




L 


1 1 c 


31 


t.'L t 1 - t u ^ . 066 


cLFv)-TA SINT FEST 


22 


0 


20:4 


1 6 V 




56 


1 


iin/f.5/6i 




L 


1 1 c 


?2 


L!cri"'».o**v.- 


ELKG-TA SINT FEST 


22 


u 


2j X 


1 6 V 




5 6 


1 


110/05/61 




L 


1 1 c 


35 


^cri-''/b^- ' V 


C - » - L a F F 1 ■ 




‘J 


2: / I a 


40 V 


M 0 C' C u 2 


21 


1 


113/02/10 




L 


1 1 c 


36 


ccc i“- _ : - . . “I ^ 


c - K 1 K I ► I r p L 


0, a 


1 


2: /I 30 


4 0 V 


K 1 J c c : 2 


21 


1 


1 10/02/ 1C 




L 


1 1 c 


3 7 


orci-.. 1'* 


c - < a I K f a- 




u 


2 : / 1 b c 


4 3 V 


kKOCC 2 


21 


1 


11 0/0 2/1 u 




L 


1 1 c 




1 01 —1 C o 4 « i"*- 1 f 


C-n t UAM ii t r.Fh 


f),'"i 


L' 


cC /ICC 


40 V 


KIODOJ 2 


21 


1 


113/02/10 




L 


1 1 c 


3Q 


CClI - L JO** . 1 


c-klfa^If enPL, 


0,01 


U 


2u/ioC 


4j V 


K 1 3 u 0 L. 2 


21 


1 


110/02/ 13 




L 


1 u 


4C 


o^’-c 1-c : K' 


c E R A?- n ^ I F 0 


0,01 


U 


20/100 


4 0 N 


K100CL 2 


21 


1 


1 13 /C?/ to 




L 


11 c 


41 


. ,'i ' 


C-nLFA'^Ik !'rn: 




L' 


20/100 


4OV 


K 1 0 D Lr W 2 


^1 


1 


nO/32/IG 




L 


1 1 c 


42 


f( L r-' 


C - K 1 4 A r I K r [a L 




L 


20/1L0 


40V 


KIOOCL 2 


cl 


1 


1 13/02/ 10 




L 


lie 


43 


CCC 1-': : L 4 . ^a -■ 


c - ► t » ' H ’ •' n t 0 F \ 




1 : 


2C/1CC 


4Gv 


K 130 CL 2 


21 


1 


110/C2/1U 




t 


11 c 


44 


'.Cl 1-L .a4. ^1- 


C - K r p A -u K t D r U 


c.ri 


*.■ 


20/100 


4CV 


KICULC 2 


c^ 


1 


110/02/10 




L 


1 u 


*.5 


Ofi: 1 -COC '* 1<^ 


e-Kt A I K r, D Ft 


0,01 


u 


20/1 Ou 


4 Hv 


kVOCGO 2 


21 


1 


110/02/ 13 




L 


1 1 c 


4 6 


K.<VV. 1 -OCC 4 , ^ 1 > 


C-r i ► t Df tl 


0,G1 


U 


20/1w0 


40 V 


K 1 0 C 0 0 2 


21 


1 


11 0/02/10 




L 


1 1 c 


4"^ 


OCL 1 -CCl4. - 1 


f.-r E 4 APn F 0 Pt> 


0,01 


u 


2G/1 J3 


4CV 


MOOfC 2 


21 


1 


113/02/ 10 




L 


11 c 


48 


oeri-( JC4..M5 


C-F LFA«1K FCFLi 


0/21 


t; 


40/U'C 


4UV 


K10CCC ? 


21 


1 


110/02/10 




L 


lie 


49 


lC01-( C4 1.40? 


F Lrf-TA SINT FtST 


1 jO 


t‘ 


2u7. 


1 0 V 




56 


1 


113/05/60 




L 


1UL 


1 


n-ri-L< ji, ...ot 


DUDl si SCHALT- 


1 N 444? 






DO 35 






1 


ITT 




L 


IlGL 


2 


oci 1 -a 1- .4^5 


SI sc^^alt- 


1 N 44h8 






PC 3 5 






1 


ITT 




L 


1 1 GL 


3 


-! ( 0-7 51 J. ' 75 


D I t.. 1 E 51 c- 


'/ 1 3 9 






CO 35 






1 


ITT 




t 


11GL 


4 


ca U-7^ 1 3.o75 


0 1 0 r F PI c - 


r- - 1 ! ^ 






uO 35 






1 


ITT 




L 


11GL 


5 


LOCI-' : 1 - .4- 3 


DiOLF SI SCFALT- 


1 4 4 4 4- 






DO 35 






1 


ITT 




L 


IlGL 


6 


0CG1-J- 1^ 


OiOuE SI SCFtALT- 


1 N 4446 






DC 35 






1 


ITT 




L 


llbL 


7 


}f 


01 OL' SI schalt- 


1 i 4 4 4 F 






to 35 








ITT 




L 


11GL 


u 


L }C1-;^1 - 


6 1 f :. S 3 1 5 C *' A l. T- 


1 ^ 444^- 






t C 3 5 






1 


ITT 




Iw 


1 igl 


0 


■ ' fa - ' C •• 


11 1 0 ; i j I S C r A L T . 


1 4 4 4 4,' 






to 3 5 






1 


ITT 




L 


1 1 hi 


n 


. 1-. '1 


IM / • 5 1 ' ■ C BALT- 


1 ' i 4 ^ 4 






TO 5 5 






1 


I TT 




L 


11 IC 


1 


lC L.1 r.5 .f 


IC - fT L 


SN74LS OC, 


u 




D 1 f 14 






1 


TLX AS 




t 



Bei Bestellung Sach-Nr anqeben* 
When ordering, quote Item No 
DonoAf Ia N® objet h Isj^ornmnndo 











St fi It 


h 


r.^7?*^4C5.C09 


r'’G-1 i 6 17/ 2 5 


AUSF 


: 0 5 






















T«ii-Nr 






Benennung 
















Menge 


Werknorm 


Bemerkung 




Pail No 






DesignatK^o 
















Quantity 


Ref. designation 


Notes 




fr^cwnposartt 




pc^i^ation^ 

















Quantite 


R6f6rence d usine 


Note 


C 


me 


2 


r r r. i *•' c ^ t • o 3 •» 


1 C -TTL 


5n7hLS 1 


ON 




C IF U 










1 


TE X AS 




L 


11 IC 


T 


CCol *1^265.62? 


ic-n L 


SN74LS 9 


ON 




U F 14 










1 


TEXAS 




L 


me 


c 


0rCM-CD15.H35 


k*ttl 


RN74 121N 




1 1 F 1 4 










1 


TEXAS 




L 


me 


5 


COCI **1 005,400 


IC-CPlS 


'^C 14 02'^ 


l'CF 




DIP 14 








HOS 


1 


HCTOROLA 




L 


n IC 


t 


000r-75l4.656 


IC-OP.-vrPST. f{ T 


ICL ^-OC7 


CTV 




TO 99 










1 


INT EKS U 




A 


me 


7 


OCCt -7514.S45 


IC-C' OS 


C 14 0 7 1 


bC P 




DIF 14 








POS 


1 


MOTOROLA 




L 


me 


8 


0CGl-lCbS."31 


I C -cr us 


'C 14532 


tC E 




DIP Ic 








'tes 


1 


MOTOROLA 




L 


11 IC 


9 


CC0C-75U..'M 


R-r COUL 


15a 5, 


3X 




10% 


1Q0M» 100 


DIP 16 






1 






A 


11 IC 


1C 


CCC1-i;:-15.962 


IC-C^OS 


14 CGI 


3CP 




DIP 1 4 








PCS 


1 


MOTCHCLA 




L 


1 lie 


11 


CCC1-L-:c7.57C 


ic-c*"os 


'^C 1 4002 


KP 




DIP 14 








•ios 


1 


MOTOROLA 




L 


me 




0001 -00c5. 1 97 


It CM‘>S 


••C 140^9 


ueCP 




DIP It) 










1 


MOTOROLA 




L 


11 IC 


13 


0l' 02‘-7 5 1 ^ b 1 


f -^oni^L 


15 X 


5< 




10% 


1C0F*W 100 


DIP 1 6 






1 






A 


me 


14 


C‘C( 1-CCr 7.^35 


JC-TTL 


SN 74LS1 96 N 




DIP 14 










1 


TEXAS 




L 


11 IC 


15 


1677-932.1 . :>u5 


ic-ttl 


SN74 186N 




DI P 24 


9V 677-9301 


AUSG . 


1 A 




1 


TEXAS 




A 


me 


1o 


0r01-C267.o35 


IC-TTL 


SN74LS1 96N 




DIP 14 










1 


TEXAS 




L 


me 


1 7 


0Ct'1 “O'-'t 1., ^3 1 


1C-C!'CS 


-C U532 


^CP 




DIF 16 








POS 


1 


motorola 




L 


me 


18 


CTC 1-_267,635 


ic-ttl 


SN74LS196N 




DIP 14 










1 


TEXAS 




L 


11 ic 


19 


:oci-::6'S.''3i 


1 c-c-cs 


14532 


■UP 




DIF 16 








•OS 


1 


MOTOROLA 




L 


me 


2C 


'>7 7-C7:,?. 


IC-TTL 


Sv7i. 1d6N 




DIP 24 


ttV 677-9302 


AUSG . 


1* 




1 


TEXAS 




A 


me 


21 


CCt 1 -CO o7 . c 35 


IC-TTl 


SN/4LS1 96N 




DIP 14 










1 


TEXAS 




L 


11 IC 


22 


0001-0267, 37J 


1C - C'^OS 


MC 140C2 


bCP 




OIF 14 








»*os 


1 


MOTOROLA 




L 


me 


23 


:iuC'?“75 U . rs61 


R-t-S20LL 


15X S, 


3< 




10% 


100«W 10? 


DIP 16 






1 






A 


me 


24 


JC01-:r67.1 ’'2 


IC-TTL 


SN74LS 30n 




DIF 14 










1 


TEXAS 




L 


me 


25 


ocL-i-'::b5.- 19 


ic-ttl 


SS74LS 73A\ 




DIP 14 










1 


TEXAS 




L 


11 IC 


26 




I C-C'^CS 


-•C 145 32 


RCP 




DIP 16 








pe C? 


1 


►OTCPOLA 




L 


11L 


1 


CCOI-I. ;42.49>^ 


L-FLNKlN TSTOFR 


1 C 0 


20% 






70 iHZ 


0,23 


151 


2uPA 


1 


SIEMENS 




L 


IIP 


1 


. ocl-cro^f .267 


R-rsi^ CEP’tFT lie: 


470 


20% 


0, 


5W 1 


1 5C 








1 


017/02/08 ' 




L 


11P 


1 


CCC 1 -22:6.9 55 


R -KOPLC 


2,2 K 


5 


X 


C207 






56 




1 


C18/C3/01 




L 


11K 


2 


■:coi-:oc 7. 


R - ► 0»^b 




5 


X 


0227 






56 




1 


018/03/L1 




t 


IIP 


3 


CCC 1-0. 7.' o4 


P -KUnLE 


1 P K 


5 


X 


0207 






56 




1 


018/03/01 




L 


11P 


4 


:«‘.:i-v: ::7.i5" 


" - K Cl H L 0 


1 Ou K 


5 


X 


C2C7 






56 




1 


018/33/G1 




L 


IIP 


5 


CCC1-C 22ti.^74 


h - K 0 r- L 5 


470 


5 


X 


C2G7 






56 




1 


018/03/01 




L 


11» 


6 


C2Ll-u2Cc . '32 


f OHL E 


22 0 


5 


X 


u2C7 






56 




1 


018/C3/J1 




L 


11R 


7 


C:CC1-22-;6 .9 0 


K-fc C HL F 


520 


5 


X 


0207 






56 




1 


018/03/01 




L 


11R 


ii 


orn-c:no,9 55 


P-K OHLL 


2,2 ^ 


5 


X 


C2C7 






56 




1 


018/03/01 




L 


IIP 


9 


^CO 1 -CCOo . 'I 7<* 


fi-KPHL f 


470 


5 




0207 






56 




l! 


01&/03/C1 




L 


HR 


10 


\ e C 1 “L J 2 6 , oc 3 


P -KU mLE 


22 


5 


X 


0207 






56 




1 


018/03/31 I 




L 


11 p 


15 


CGCM-OuOV.^jiS 


^-k 0^'L t 


in K 


5 


X 


0227 






56 




1 


018/03/01 i 




L 


HR 


16 


L-CCI-riTc. -ir. 


F - K 0 H L f 


6** C 


5 


X 


C207 






56 




1 


018/C3/01 




L 


HR 


17 


0'OC1-i : 7- 77 


P -r OHLE 


2 2 K 


5 


X 


0207 






56 




1 


018/03/01 




L 


11 R 


16 


oroi-r :.Go,6.-.^ 


»-► OMLt 


22 


5 


1 


0207 






56 




1 


018/03/01 




L 


11P 


19 


oori-^2r.7..-:2 


I- -KtiMLE 


i‘,2 K 


5 


X 


0207 






56 




1 


018/03/01 




L 


1 1 R 


20 


Uv 01-2C'^6.96^ 


n -X UMLE 




5 


X 


02C7 






56 




1 


018/C3/01 




L 


HR 


?1 


. ;;ci-":oc .,»74 


R - 1' 0 8 L E 


4'^2 


5 


V 


02C7 






56 




1 


018/03/01 




L 


HP 


22 


' •. : 1 . .'’Oi 


r - ^ 2 '• L r 


.3 9 0 


1 ; 


% 


020,7 






56 




1 


018/33/01 




L 


11 P 


2 3 


••. -''H-' ..f •. 


- -/ , >.Li 




5 


X 


:: '7 






5 6 




1 


CH/r 3 /m 




L 


1 1 R 


2 4 


.. 2C1-' 


- k L t » 


2,2 K 


5 


•0 

A 


:;*2:7 






56 




1 


018/L3/L1 




L 


HP 


25 


1- ; 1 ■ 


'• -k - - U 


1 K 


*s 


X 


o207 






56 




1 


018/0 3/01 




L 


HP 


3 r 


2^01 :■ J7. '2. 


r -k LH Lt 






X 


(■.•2U7 






56 




1' 


018/03/01 




L 



Bei BesteltunQ Sach-Nr anqeben' 
When ordering, quote ttem No. 
Donrw le U° ob^t a la commande 



57 







Part No 
N*’ cornpoaarti 



1 IP 
1 1 f- 
IIP 
1 1B 
\ 1 R 
1 1 R 
1 1 P 
1 1 R 



1 1 « 
1 1 R 
HP 



1 R 
1 P 



1 1 R 



1 P 
Ik 
1 R 



11 R 



MR 
MR 
1 1 R 
llR 



S 

S 



31 

33 

34 
55 

36 

37 
3h 

39 

40 

41 

42 
4 3 

44 

45 

so 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

sv 
6 0 

6 1 
62 
6 3 

70 

71 
7? 

73 

74 

75 

76 

77 
75 
79 
SO 
81 
82 

83 

84 

1 

2 



T 1 

T 2 

T i 

T 4 



Sac^-Nr 
Hem No 

V‘ . rhjei 


Elenannunq 

^^•Siqfkcrtion 

Wsigoati'TO 




















Mooge 

OuafTtJty 

Quantile 


WerRnorm 

Ftef despgnalwn 

Rdl6rence d usirw 


on 1 -n n . ss" 


k - Kur*L ^ 






1 


s 


X 


023 7 






56 


1 


0 18/03/01 


- vOlo . -<3 2 


f- “ K 0 k U 






^2: 


s 


1 


U 2 0 7 






56 


1 


018/03/01 


CCol-:307.051 


W -KOh Lf 






1 5 


5 


X 


0207 






56 


1 


018/03/01 


OCC 1-0(;07.0<?3 


-K CHLt 






33 K 


5 


X 


C2C 7 






56 


1 


C18/03/01 


!j 0 U 1 ‘ J 3 0 1 ,497 


P-HE tall 






2^2U 


1 


X 


0207 


TK 


50 


56 


1 


010/04/01 


orm - .u j7. :io 


R-KOHL t 






t ,8 K 


5 


X 


3 20 7 






56 


1 


018/03/01 


OCC 1-t ?0 1.7U 


4 -•"F TALL 






3,74t*, 


1 


X 


0207 




5 C 


56 


1 


018/04/31 


CGC1 -0001 . 714 


ltall 






3,74k 


1 


1 


0237 


TK 


5C 


56 


1 


018/04/01 


cro 1 -00 Oo - 55 7 


R-KCHL F 






1 


5 


X 


0207 






56 


1 


018/03/01 


('0u1-C0r.7,093 


R-KOrat 






33 K 


5 


X 


0207 






56 


1 


018/03/01 


GC01-CG07.C19 


R-KO^-'LF 






6,8 K 


5 


X 


0207 






56 


1 


018/03/01 


cooi-ocanG35 


R -KC«Lt 






1 C K 


5 


X 


0207 






56 


1 


018/33/01 


0001-0001 .219 


R-NE TALL 






1 K 


1 


X 


02C7 


TK 


50 


56 


1 


018/04/01 


0001-OC06.955 


R -K OHLE 






2,2 K 


5 


X 


3207 






56 


1 


018/03/01 


OOC1-CC02. f85 


fi-> E tall 






S,87k 


1 


X 


0207 


TK 


50 


56 


1 


018/04/01 


OCC 1-OC 06,79! 


R-kOHLt 






133 


5 


X 


0207 






56 


1 


018/03/01 


OICI -0006 . 7^3 


K- K OHL E 






ICO 


5 


X 


0207 






56 


1 


018/03/01 


OCC n"uL 1 - 


R -Hb TALL 






5,23*^ 


1 


X 


0207 


T K 


5 0 


56 


1 


018/04/01 


•j-^0 1 - ''-or. 1 , n- 


K - N' E ft L L 






2,55k 


1 


X 


U2C7 


Tr 


50 


56 


1 


01 8/C4 / C 1 


0001 -0006 . S 71 


R C H L E 






3,5 K 


5 


X 


3237 






56 


1 


018/03/01 


unCl-f^COt.-<32 


R-k O^Lf 






220 


5 


X 


0207 






56 


1 


018/03/01 


0001 -6007.035 


R “ U *•' L E 






1 (j A 


5 


X 


0207 






56 


1 


013/C5/C1 


OCO 1 -003 7. -^5 


R-i* oJ'LE 






1 ■] ^ 


5 


X 


02C7 






56 


1 


018/03/31 


cor 1 -.006.971 


R-RO 9 L [ 






5,^. K 


5 


X 


C207 






5 6 


1 


018/33/01 


(.1 ( 1 “ ,'U L 7 . 1 6 1 


R - ► 0“ i E 






I 2 3 K 


5 


1 


0 207 






5 6 


1 


0 1 8 / 0 3 / 0 1 


or c 1 -n-Ot 52 


R - K 0 L i 






220 


5 


X 


C2U7 






56 


1 


0 1 8 / C- 3 / . J 1 


fj001-c00:>n-71 


R - R 0 L t 






3,3 K 


3 


X 


0 20 7 






5 6 


1 


01 8/03 /L l 


Ot ('■ 1 -6300.9 71 


R - R i.» »■* L E 






5,3 K 


5 


X 


0207 






j 6 


1 


0 1 8 / 0 3 / r J ) 


jCC 1-0006.9 7 1 


R -ROHLE 






5,3 K 


5 


X 


0207 






56 


1 


018/05/01 


0001 -CCC6. 557 


R-KOHU 






1 


5 


X 


0207 






56 


1 


0 18/C3/C1 


0001 -OOQo. 55 7 


R - ► 0 Ft L E 






1 


5 


X 


0237 






56 


1 


018/03/01 


GLC 1 -C 0 Oo . 5 5 7 


R -K OHl.fc 






1 


5 


X 


0207 






56 


1 


0 IS /G3/01 


onci -^'706.55 7 


h -► O^L [ 






1 


5 


X 


0 20 7 






56 


1 


01 8/03/ G1 


UOl’ 1 -rf-Co.55 7 


k - H 0 H L E 






1 


5 


X 


0207 






56 


1 


018/03/01 


0:-,C1-CGG6. 55'^ 


ff 0 EILE 






1 


5 


X 


0207 






56 


1 


018/03/01 


0001 -OGuo-557 


R-kGHL f 






1 


5 


X 


0207 






56 


1 


018/03/01 


OGCI-COC'6.55 7 


R-k OMLE 






1 


5 


X 


0207 






56 


1 


018/03/01 


0001 -( 306.557 


R - k 0 H L E 






1 


5 


X 


0207 






56 


1 


018/C3/01 


0C01-0C06.557 


R -K OHLE 






1 


5 


X 


0207 






56 


1 


018/03/Cl 


0001 -':306. 557 


R-l- OWL E 






1 


5 


X 


0207 






56 


1 


018/03/01 


0001-0006.557 


R-k GHLE 






1 


5 


X 


0207 






56 


1 


018/03/01 


OGO 1 -00 C6. 5^7 


R -KOHLE 






1 


5 


X 


0207 






56 


1 


018/03/01 


COU-C'OOb.55 7 


R-K.0HLE 






1 


5 


X 


U207 






56 


1 


018/03/01 


con -nooo .61 2 


R -kOHLf 






3,1 


5 


X 


0207 






56 


1 


018/03/01 


0677-80tJ**.u02 


5 -ORE H 






24k AU 26RAST 


41x54 6X10 


BV 


677-80^14 




1 




OCC 1-033*.. 147 


S - S C k 1 1 ti r 






Z Aij 2 


-POL 


UX 7X11 


K«F 


-ZU AU DICHTFOLIE 


1 


013/04/32 


•n r. 1 - K. 16.^1 '■ 


T k A ,0 *> 5 1 


S E 5- 




59 u 






TO U 








i: 


ITT 


0<‘0 1-: : 16.9; 7 


T h A \ S SI 


NPN 


5 C H A L T 


? N 2 369 


( n 3 A 


v5 ) 


TC 18 








1 


FSC 


Cl -0016 .9,v 7 


TRANS bl 


S P N 


SCH alt 


2 N 2 36 9 


(rtSx 


93) 


TO 1 8 








ii 


FSC 


0 001 -ro 1 6. n: 7 


TRANS SI 


\ PN 


SChALT 


2 N 236-J 


(P$x 


93 ) 


TO 






- 


1 


FSC 



Bamerkuog 

Ncx«s 

Note 



C 



Bei Bestallui^ Sacrt-Nr anMben' 
When ordering, quote Item No 
Dooner le N" objel 4 la commande 



56 






hi Jm Jm hi hi Jm hr 



BLATT 24 



• 05.80 



Meo9e WBfKnorm Bemerkung 

Quanuty Ref. designation Notes 

Quantity RAI^rence d'usine Note ^ 



-<SX ^3) Tti It ^ 

TC 18 s 

‘^SX ^3) TC 1o 1 

TO 18 7 

T 0 1 a 7 



1 






BLAT T 



9 



U.05«80 



SE P I f 



1677->^<,C3 .C01 



’ ^77/0' 



A U S F : G 3 



Te^-Nr 
Pan No 
N®oornposant 



Sach-Nr. 


Benennung 








Meoge 




Item No. 


Designattoo 








Quanlrtv 




N“ qbjet 


Msigriat)on ^ 




. ^ 


w . ■ ^ 


Quantity 


liliiPMtMl 



Bofnerkung 

Notes 

Note 



X 



5BU 


1 


COCO -37 1’.CC 3 


IF -*^L-Ch St 






2 


E INB 


LT 


4 00- 


3717 


.00/4 


1 


119/01/09 


SC 


1 


0GC1-001G-37P 


C“kF '^KT 






10GCOC 


H 


2G X 


lOOv 


MkTI 622 




56 


1 


110/03/C7 


5C 


2 


con -0C40.9^6 


ELKC-TA SINT 


FtST 


22 


U 


20 X 


16 V 






56 


1 


110/05/61 


SC 


3 


C001-CaA3.9t6 


ELKt'-TA SINT 


FEST 


22 


L 


20 i 


1 6 V 






56 


1 


110/05/61 


5C 


4 


occi-ro:**.f 


C“tt E K A^*I K 


F DPM 


47C 


P 


1C X 


63V 


k 20CG 


2 


21 


1 


110/02/10 


SC 


s 


O0C1 -OO^-^-oVl 




rn pt. 


22C 


F 


L ^ 


6 5V 


N 750 


16 


21 


1 


11 C/C2/ C9 


5C 


6 


G0C1 6 


ELm'-TA SINT 


ft S T 


2? 


U 


20% 


1 6 V 






56 


1 


1 1G/05/61 


5C 


7 


uOC 1 -lG^O. 


ILF C-TA SJNT 


f t ST 


22 


u 


2G% 


16 V 






56 


1 


110/05/61 


5C 


P, 


0C01-GG1u.37.^ 


C-Kf ^IC T 






ircocc 


p 


4 U 4 


100V 


PKT1 322 




56 


1 


110/03/07 


5C ; 


9 


C0C1-GG40.9r>/> 


cLku-TA SINT 


FEST 


22 


c 


20% 


16 V 






56 


1 


110/05/61 


5C 


10 


C0G1 “OJA 0 • oO 


EtkC“TA SINT 


FEST 


22 


u 


20% 


16 V 






56 


1 


110/05/61 


5C 


11 


C0Q1-GC'A0.77S 


ELkL-TA SINT 


FtST 


3, 


3 U 


20% 


16 V 






56 


1 


110/05/61 


SC 


12 


DGnQ“7So2. 444 


C-rf kS 






2o1C 


F 


1 % 


UOV 


631 521 


NUF 


SIEMENS 


1 


11C/03/12 


SC 


13 


UOGO-751 1- >^7 


C “V F «.S 






1130 


F 


1 % 


160V 


H31 521 




56 


1 


110/G3/12 


SC 


U 


OOCC“7So2.-7 5 


C“KF kS 






S36C 


P 


1 % 


16CV 


^31521 


NUF 


S It PE N 5 


1 


110/03/ 12 


SC 


IS 


OOCC-75c2. A6 g 


C“fF f-S 






4220 


p 


1 % 


1 6P V 


b31 521 


NUF 


S I E P E r< S 


1 


110/U3/12 


SC 


16 


COOO-7546. 7o1 


C-FF kS 






1C7r 


P 


1 % 


16 CV 


631521 




56 


1 


110/C3/12 


SC 


17 


00U1-U0 1 ; . 2Gu 


C -► F PK T 






10 


U 


10 X 


lOOV 


HKT1 61 3 


LAS 


56 


1 


110/C3/C6 


SC 


13 


OCCI-GCG^.cn 


C “ F t h A 1 F 


FCPU 


22r 


P 


^ X 


63V 


N 75C 


1 b 


21 


1 


110/02/D9 


SC 


19 


0C01 -C P04 .SG4 


C -K L«AH I F 


EOPf 


100 


F 


■) ^ 


63 V 


NP 0 


1B 


21 


1 


110/02/09 


SC 


2C 


OuO 1 “L ')G *♦.'•9- 


C - » { u A « I F 


r OKij 


1 c 


P 


1 o % 


65V 


k 2 GlC 


2 


21 


1 


110/02/10 


St 


21 


JODI “V - 04 . / 3? 


C t - “"1 F 


1 CP 


!■ 


2^.'" 


F 


1C % 


63V 


F ?0jG 


2 


n 


1 


110/02/10 


SC 


22 


JJG 1 “c 1 Jw . :>o 


( -« . h A • i • 


EDM' 


4 7 .. 


F 


1l % 


6 5v 


k ^ C G u 




1 1 


1 


1 1 G / C 2 / 1 G 


SC 


2 5 


L GO 1 “L w A ’ 4 


£ L F C “ T A S 


1ST 


FtST 


1 


It 


Jux 


35 V 






56 


1 


110/G5/M 


SC 


2A 


G001 “GOO A , r Qr 


c - F t F 4 V 1 * 


f C> P U 


K J!' 


F 


10 % 


63V 


k 2C00 


2 


21 


1 


iio/o?/n 



L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

A 

A 

A 

A 

A 

L 

1 

L 

L 

L 

L 

L 

L 



Bei Besteilung Sach*Nr angetien! 
When ordenng, quote Item No 
Conner le N° objet k la commande 








BLIkTT 



10 



05,80 



StRH 


H 


06 27-84t’3. " j1 


p^.f.-l* ^77 /l'3 


AuSF : r 3 


















Ted- Nr. 




Sach'Nr 


Benennung 












Menge 


WerVrxxm 


Bemerfcung 




Part No. 




/fern No 


OesignatK^n 












Ojantity 


Ref designation 


Notes 




^(x>mposanl 


^ o^et 


pesignatipnj 












Quantity 


R6fArence d'usine 


Note 


C 


5C 


?5 


CG0i-r::^. ^37 


C t h Af^ i * t l>K i 


2c2Z ^ I0 


4 6 5 V 


F 


2 Ole 2 


21 


1 


1 10/02/ 10 




l 


5C 


26 


1 “C . 27 5 


LLKO-TA SINT FtST 


3,3 U 


20% 16 V 






5 6 


1 


11G/n5/61 




l 


5C 


50 


OCCI-CCUm.c-69 


C-KbKAIMK FDFU 


4?r r 1C 


T 65 V 


K 


20ll 2 


21 


1 


110/P2/1C 




L 


5C 


31 


ooti-:cHi.iso 


fcLKO-TA SIMT FfcST 


1 vi U 


c 0 4 10 V 






56 


1 


110/05/61 




L 


5C 


52 


UC01“004C,665 


CL^O-T# SINT FEST 


1C u 


234 25 V 






56 


1 


110/05/61 




t 


5C 


53 


•:cc 1 -CC41 .J62 


ELKC-TA SINT FEST 


47 u 


707. 16 V 






56 


1 


110/05/61 




L 


5C 


34 


OC01-C34U. 77S 


tLKC-TA SINT FfcST 


3.3 M 


2DX U V 






56 


1 


110/05/61 




l 


5GL 


1 


coLi-oric.40? 


OlOOfc SI schalt- 


1 N 4 44 e 


DO 35 








1 


ITT 




L 


5GU 


2 




DlODt^ SI SCHAlT- 


1 S 444t 


00 35 








1 


ITT 




L 


5GL 


5 


0Cri-001:i.<.O5 


DlUCf SI SC r ALT- 


1 N 4448 


00 35 








1 


ITT 




L 


5GL 


4 


CLC1-C06^.104 


OlbOt* SI STA^l- 


ZTE 2 


DO 35 








1 


ITT 




L 


56L 


5 


0CG1-001S.4Q3 


DUDF SI SCHALT- 


1 N 4448 


DO 35 








1 


ITT 




L 


5GL 


6 


CCri-P01d.493 


DIOCE SI SCHALT- 


1 N 4448 


DO 35 








1 


ITT 




L 


5GL 


7 


00p1-cru- .h93 


Dior-E 51 schalt- 


1 N 4446 


DO 35 








1 


ITT 




L 


5GL 


8 


CCC1-C31H.2CO 


[>ICCF SI SCHOTKY- 


HP 5062-250C 


A 1 H 


= 


1N5711 




1 


HPA 




L 


5GL 


Q 


'JCC1-CDlc!.?2n 


DIODE SI SCt'DTT^^Y- 


5082-2600 


A 1 \ 


= 


1N5711 




1 


HPA 




L 


5GL 


13 


CCu 1 -CC 1 - 2 26 


Di 3 Ofc KI SC ^^CTTK Y- 


HP 5082-28C0 


A 1 K 


= 


165711 




1 


HPA 




L 


5GL 


11 


uoci-coi j.:?c 


DIODk SI SCH3 TTkY- 


HP 5062-2S0C 


A 1 N 


= 


1N5711 




1 


HPA 




L 


5GL 


12 


ccci-GOie.493 


DIODE SI SCHAlT- 


1 N 4448 


DO 35 








1 


ITT 




L 


5GL 


13 


noci-coit .493 


OICDE SI SCmALT- 


1 N 4443 


DO 35 








1 


1 TT 




L 


5GL 


14 


OGOl-OCla.^Ol 


DICCE SI Z- 


Z P C 6,2 


DO 35 








1 


ITT 




L 


5GL 


IS 


Gcn-cri6.49? 


DIODF SI SCHALT- 


1 \ 4448 


DO 35 








1 


ITT 




L 


56L 


16 


Li r P 1 — G 3 6** • 1 C 4 


DIODE 51 STA?I- 


ZTE 2 


DO 35 








1 


ITT 




L 


5GL 


17 


00G1-CC1r .4QT 


MGtE SI SCHAlT- 


1 N 4448 


DO 33 








1 


ITT 




L 


5GL 


18 


ctci :i ^.4 v3 


DICDt SI SCPAlT- 


1 N 4448 


DO 75 








1 


ITT 




L 


56t 




CCOI-r.Oii':-*.^: 


DIJOE SI SC^^ALT- 


1 S 4448 


DO 3 5 




* 




1 


ITT 




L 


51 


1 


U677-61 Cl - uu2 


INSTKOPEKT 


677-8101 










1 






A 


5lf 


1 


GUO 1-L CIS. 771 


IC-C’P.-Vf FST. 


UA 71SHC 


TO 1GJ 








1 


FSC 




L 


SIC 


2 


OCij1-0C1S.7 71 


IC-OP.-VEPST. 


UA 715HC 


TO UC 








1 


FSC 




L 


SIC 


5 


00C1-^Gl:i.771 


IC-Of .-VERST. 


•jA 715HC 


TO 1G0 








1 


FSC 




L 


SIC 


4 


opr 1-:: 1 s. ^71 


IC-CP.-VEAST. 


l.A 71SHC 


TO ICO 








1 


FSC 




L 


SIC 


5 


onci-OJ^is.hG? 


IC-OF. -VERST. 


■jA 74 1HC 


TO 99 








1 


FSC 




L 


SIC 


6 


0001-0016.343 


IC-TFANS APhAY 


CA 3086 


DIP 14 








1 


RCA 




L 


SIC 


7 


UCCG-753C .175 


IC-CP. -VERST. rST 


LF 356 H 


TO OV 








1 


NSC 




L 


SIC 


fe 


CC01-GG67. 554 


IC-C*’CS 


NC 14366 ^CP 


DIP 14 








NOS 1 


MOTOROLA 




L 


5L 


1 


i:'677«7839.,--M 


spul» 












1 






A 


5L 




0677-7^^4. 


spoLi; 












1 






A 


5P 


t 


OCC1-COG<-..2 41 


4-tmv CffVfT 


22C 2PX 


U,5 4 1 




15C 




1 


017/C2/L8 




L 


5P 


2 


OCol-'JOOi^.3i5 


P-TFI»' CfcK^FT. LIEO 


47 r 20X 


0,5*. 1 




150 




1 


017/C2/C8 




L 


5P 


3 


aG^;1-OGC^.335 


F-T I> CERMET Lit', 


AT t -:17. 


0,5 4 1 




15C 




1 


Jl7/02/Gfc 




L 


5P 


4 


0CC1 -CU07 .335 


R-TF I- a ‘iNf T lie i 


47 < 2Ca 


C,54 1 




150 




1 


017/C2/C8 




L 


5P 


S 


nOCl-f :G- .2 l6 


F - V A F K f' ♦ L fc 


2 2 r 2C -J 


C/Jin. LIN 




270 




1 


017/02/C5 




L 


5p 


6 


L.= cn- unv.:' ;< 


F - V A F f : P L » 


2Z ?' \ 


0 , 3 w L 1 N 




27C 




1 


317/U2/U5 




L 


sn 


7 


\ \;{ 1 -r . • ■ 0 


F - T .. I :• L ! ^ : T i i ^ 


4,?.. CGI 


1 




15: 




1 


)1 7/u?/^t 




L 


5P 




..•-f 1-! :..j .v,\ 


i - 1 - I Cl L I L 5 




2,5. 1 




1 5C 




1 


■J1 7/G2/LC 




L 


SP 






F - K J L L 


47 5 


4 1; 2 J 7 






56 


1 


! 018/C3/01 




1 



Bel Bestellung Sach*Nr anqeben' 
When orctonng, quote Item w 
Oonner le N° obfet ik ia command® 



61 











‘5LATT n 



1 A. 05. 80 



S t ** T ^ 


H 




P « 1 - 1 ^ 6 7 7 / i > 


Aubf : 


f 3 






















To«(-Nr 
f^art No 
N*’ romp<jsanl 


Seen Nr 
Item No 
N" objel 


Benennung 

Designation 

Designation 




















Mengn 

Quantity 

Quantite 


Werknorm 

Ret designation 

Reference d'usme 


Bemerkung 

Notes 

Note 


r 


5K 


? 


= ;( ( 1 .".'2 


K - ^ U LI 


4 7 




> 


% 


zi:i 








b 


1 


318/37/ 01 




L 


5^ 


i 


f LC 1 - r.co. 


h - ► 0 H L L 


47 




b 


\ 










be 


1 


01 A/Ub/ J1 




L 


5 ir 


u 


-( . 06. 72 2 


P-K CHLl 


A 7 




b 


X 


Z 20 7 








be 


1 


313/33/31 




L 


5 F- 




Cl. 1 w' L' D • ^ - 2 


- M> 4L £ 


4 7 




5 


k 


0207 








be 


1 


J18/03/01 




L 


3 P 


t 


w -'C 1 - . .X'o . .. 2 


P - 0 L fc 


47 




5 


X 


: 207 








56 


1 


01 8/03/01 




L 


5p 


7 


V, C L 1 “1 V 7 , ^ 


p -p Oh L r 


1 : : 


-■ 


b 


X 


C2D7 








be 


1 


018/03/31 




L 


b P 




. 21 1 - ■ , L 7 


P - > O'.Lt 




K 


5 




(-2 0 7 








3 6 


1 


01d/C3/2l 




L 


5 p 


1*' 


V i;c1 Jc. . ^ r 


^ ^ 1.' *-* L f 


7 C 




5 


% 


D2D7 








b6 


1 


018/03/01 




L 


5P 


1 1 


Cf'C 1 -c ccc . :’2: 


P u 'L L 


4 7 




b 


X 


0207 








56 


1 


0 1 8 / 3 3 / C 1 




L 


5 R 




•,(.L•1-^0^^. 1^7 


K - M f T L L 


1 G 




1 


X 


0207 


T k 


bO 




56 


1 


C 1 8 / 0 4 / C 1 




L 


bP 


1 ^ 


uiT-1 -CCi- 7 ..'2.. 


P-K. £ 




k 


b 


X 


02D7 








ec 


1 


018/03/Ll 




L 


5R 


U 


:r:ci-c3ci.:s5 


h— ■’"t Tall 


1.1 


k 


1 


X 


0207 


Tk 


bC 




56 


1 


018/04/01 




L 


5p 


1 5 


OuL 1"joo2.4v.‘- 


p-p L TA Ll 


2D 


k 


1 


X 


C2U7 


Tk 


c r, 




3 6 


1 


018/04/01 




L 


5 P 


16 


JG01 2.^ 1 71 


R - H r T A L L 


2.1 


k 


1 


X 


0237 


Tk 


bC 




56 


1 


018/G4/U1 




{_ 


5f 


1 ? 


uoni--oco.r 41 


N - p : ^ L 1 


Hi 




b 


X 


02 0 7 








56 


1 


018/03/01 




L 


5 fc 


18 


c;(Li-: C21 .1, 


P-'^lTALl 


590 




1 


V 


C2G7 


TK 


5C 




56 


1 


01b /C4/L1 




L 


bP 


ig 


■.’(('1-1 C'' '**4 


s “ ' L Tall 


61 9 




1 


X 


C2C7 


Tk 


bO 




be 


1 


Ola/34/31 




L 


5P 




c 1-' ::' / . 1 - ■ 


^ ► ."-'LL 


2 2 ‘ ' 


r 


5 


X 


02C7 








56 


1 


018/33/Cl 




L 


5 P 


21 


: V 


L T A L L 


1 ‘ 




1 


X 


0 20 7 


Tk 


bC 




56 


1 


018/04/01 




L 


5P 


24 


n{ ri-.'3u2.4^r 


U-r i TALL 


2S^b 


K 


1 


X 


C207 


TK 


5C 




5 6 


1 


OIc/34/lI 




L 


S R 


?b 


oC( 1 — Lj 7 .lOl 


A - ^ 0 M L t 


1 b 


K 


5 


V 


0207 








56 


1 


C18/03/01 




t 


5R 


26 


i C'C 1 - " L : 7.1 1c 


4 - A ^ J L t 


47 


k 


5 


X 


c237 








5 6 


1 


G18/U3/G1 




L 


5p 


27 


ccn-^:. 7 . >5 1 


- P C H L c 


1 b 


k 


5 


X 


C207 








56 


1 


018/03/91 




L 


5 R 


28 


•jci i-r:.:2. -47 


p --’t tall 




k 


1 


X 


22 07 


T K 


bC 




56 


1 


C18/24/C1 




L 


5P 




L':C1 - :1 ... 1 - 


: T ■ L L 


1 


k 


1 


X 


Zcj 7 


T k 


5 0 




53 


1 ! 


918/24/:i 




L 


5 R 


A " 


: I- . ' 


- r 1- L r 






b 


V 


Zc07 








56 


1 


J18/G3/ .1 




L 


5 w 


i 1 


L-l'C 1 -t Cu 7 . 2 ... 


P - ^ U H L L 


27. 


K 


3 


X 


•uZZ 7 








56 


1 


018/03/ j1 




L 


5P 


3 2 


ccM-:.^:i . '^7- 


p--*cTALL 


*^.7 


J K 


1 


X 


C207 


TK 


be 




56 


1 


018/04/91 




L 


5K 


3? 


jf M-cr:u:.i.<7 


p-.«t t.all 


1 0 


k 


1 


X 


•2237 


TK 


5l 




56 


1 


■318/34/ 31 




L 


5R 




\j OL 1 - 0 0 0 6 - 5 S 


P - KO H L F 


7,2 


K 


5 


X 


0237 








56 


1 


Cl8 /C3/01 




L 


bP 


r c 


'■^I.T1 DC 1 -.-2*. 


P F tall 


M^7b^ 


1 


X 


0237 


TK 


bC 




56 


1 


018/34/31 




L 


5P 


’6 


.-r<: 1-6 j'V. i^c 


^ L £. 


2c. 




5 




C2"'7 








3 6 


1 


018/03/01 




L 


5 P 


37 


•.'■’01-' .. "2. *7,. 


H - L tall 




|C 


1 


X 


C207 


T K 


bC 




. 3 6 


1 


018/04/31 




L 


bP 


4T 


I ri Ti-t. :-:c;. ->7 


P - r 1 n L C 


4, 7 




3 


X 


0237 








56 


1 


0 1 8 / C 3 / 0 1 




L 


5P 


4 1 


JCC1-CC07. 1 1^. 


^ 0 H L t 


4 7 




b 


X 


C207 








53 


1 


C18/C3/LI1 




L 


5R 


44 


ULC 1 -JL’i 1 . '4 j 


R-*' b 7 ALL 


4^99* 


1 


X 


02 37 


TK 


53 




56 


1 


018/04/31 




L 


5P 


46 


•JC01-r0C6.9 71 


F - mD H L £ 


3.3 


k 


5 


X 


0237 








56 


1 


018/03/01 




L 


5P 


47 


C0C1-lCD2.1?7 


R - ► r T A L L 


in 


K 


1 


X 


02C7 


T K 


5 : 




56 


1 


018/04/01 




L 


5R 


4 8 


cjr-01 :3b 


P-P OHL F 


1 c 


K 


5 


X 


Z2Z? 








56 


1 


(J1 8/03/01 




L 


5» 


40 


Ou 1-::^ : 7. 1^6 


R-NCt LL 


4 7 




5 


X 


0237 








56 


1 


018/33/31 




L 


bf 


bC 


^‘.I 1 ;b1 


R -r ^-LP 


1 5 


k 


5 


X 


3207 








56 


1 


318/03/01 




L 


bP 


b1 


:..-ri-'-,C7. 124 


h - M) - L b 


be 


K 


3 


X 


0207 








56 


1 


018/03/01 




L 


bP 


t “) 


.1 1 L- 1 — ^ ' 


R - t v’ L b 


1 ■: 




j 


X 


kj 2 Li 7 








56 


1 


018/C3/01 




L 


bP 


8b 


oa'i-.‘.Li..’bb 


K-'*b tall 


1,69p 


1 


X 


3237 


Tk 


5u 




56 


1 


018/04/01 




L 


b» 


b7 


'CL 1 -t C :j 7.2 4 •. 


4 - ► 0 -1 L b 


12 


k 


b 


X 


0 2 0 7 








56 


1 


018/05/91 




L 


bP 


b 7 


•jc ci-rc’;)/. i‘.. 


p - ► 0 L r. 


2 ,-^r 


k 


j 


X 


0237 








56 


1 


018/03/91 




1 


b p 


5 6 


.or i-"'l 2 .i 


K - F tall 


1 l 


f 


1 


X 


0237 


Tk 


bC 




56 


1 


C18/C4/01 




L 


bP 


S4 


' :^'i - • ^'2 . 7u2 


h - ■« f T A L L 


V-,7 


k 


1 


\ 


2:7 


T* 


c; 0 




5 6 


1 


OI8/94/JI 




L 


5 p 


■ 


• ; 1 1 - . •,7. i ^ 


^ - r V • i, ' 


-/ Jl 




b 


X 


. fc 3 7 








5 6 


1 


Jla/fT/”! 




L 


bp 


A ] 


. . ! ♦ - '' ' • . ' • 4 ’ 


V - ► * 1 . I 


4.7 


k 


: 


\ 


i 2 : 7 








3 6 


1 


i18/C5/’^1 




L 


bP 


6 2 


^ M-: .7. ^ . 


^ » 1 ! 


4 7 






• 


Z'iLZr 








3 3 


1 


018/03/. 1 




L 


bK 


t 1 


■‘f.f ) -.;.L ' f . ■ .4 


4 -f t H L b 


^.9 




b 


X 


>.2 07 








53 


1 


^18/33/31 




L 



Bei Besiellung Sach-Nr anqeDeni 
When ordering, quote Hem No 
Donner le N*^ ob|et k la commande 





•V77-?‘4C3.''01 



hAC.-M j./7/U3 



Bensnnung 

Designation 

Dtei^tion 




^in^iiiiiii^ lnii^iiiii^ ^jH[[ 



BLMT 12 



Meoge Worknorm Bamerkung 

Quantity Ref. designation Notes 

Quantito R^Mrence d’usine Note 



14.05.83 



N - K 0 H L E 
R-ikOMLt 
B-KOHLb 
«-P ChLt 
R-HETALL 
R-KChLL 
?-hE TALL 
P-k OHLE 
P-KOHLE 
R-KOHLE 
P-KOHLE 
R-k CHLk 
OhL E 
R-M;HLE 
P-»*ETALL 
R-kO^LE 
R-LCb^LE 
P-AOHLE 
R*“E TALL 



2.V K 
?3-’ 

2? k 

^ n 

54C 

i.,7 K 

130 K 
1CG Ik 
ICO K 
3? 

18 K 
2,2 K 
53 K 
7,68K 
3 3 K 

?2 K 

ICO n 
15C 



1 018/03/01 
1 018/03/01 
1 018/03/01 
1 018/C3/01 
1 018/04/01 
1 018/03/01 
1 018/04/Cl 
1 018/03/01 
1 018/C3/C1 
1 018/03/01 
1 018/03/01 
1 018/03/01 
1 018/03/01 
1 018/03/01 
1 018/04/01 
1 018/03/01 
1 018/03/01 
1 018/03/01 
1 018/04/01 



5REL 1 0000-755C-. RElAIS 6EP0LT ifAflTEN 220 AU 12V 720 r HERMET S2-12V 

5PEL 2 0C01-0C34.493 PELaIS GEPOLT HONOST COI AU 12V 890R HERHET PHD 12V 

5PEL 3 0G01-0C34.4O5 RELAIS GEPOLT «ONOST 00 1 AU 12V 890P H£Rp*ET PHD 12V 



1 118/02/05 
1 118/02/04 
1 118/02/04 



00M“:C34. k:» S-SChIere 
u001-^'034.1».7 S-SChlEHt 
UC01-CC34.2C2 S-SCmnAPP 



2 AU 2-POL 16a 7x 11 XRF-ZU AU DIChTFOLlE 

2 AU 2-FOL 16X 7X11 KMF-ZL AU OICHTFOLlE 

TCI AU B 1,42 LOET SUP V4 T7 AU BURGESS 



1 013/04/02 
1 013/04/02 
1 013/05/02 



CCC1-C0l6.51d TRANS SI NPN 
OGOI-C: 16. 518 TRANS SI NPN 



PCV 59 D 
OCT 59 0 



TO 18 
TO 18 



When ordering, quote ttem No. 

Donner te N" obfet ii la commande 53 







9LATT 



1 



12.05.8D 





H 


IJ677-84CJ.211 


F SnPK!^. - f I LTt 


AUSF 


: 677/00.21 










r*«W-Nr 

Pan No 
N * rofTifxisanl 


Sach-Nr 
Hem No 
N'* ob)el 


Benennurrg 

Designation 

Designation 


21 C 


1 


CL 0 1 -no 4 1 .114 


CL^C-TA SIST FtST 


62 


L- 


2J:; 


, 1 6 








5 6 


21 C 


2 


OC-01 -r J4 1 .114 


F Lf 0-TA SINT F ^ ST 


6 8 


U 


20 J 


1 6 V 








5 6 


21 C 


3 


0001-0013. 37e 


C -N f RK T 


I'^CCDO 


P 


cU 


X ICPv 


R K T 1 c 2 2 


5 6 


21 C 


4 


(■•rcc-7sic,999 


C -K F K S 


1 5O0P 


P 


1 


X 6Tv 


K S 






5 6 


21 C 


5 


UCCC-75 12.990 


C-^ f 


1 50DC 


P 


1 


X 63 V 


K « 


4 




5 6 


21 C 


6 


■JCCO-7512.999 


C-KF KS 


15C0U 


P 


1 


X 6 3v 


It S K 




56 


21 C 


7 


>001 -000- .339 


C-KdRAiU CDPU 


33 


P 




X 6 3 V 


K| ^ 




1 Ft 


2 1 


21 C 


8 


OCCC-75 1C.OOV 


C-KF KS 


1 5o:c 


P 


1 


X 63 V 


K S 






56 


21 C 


Q 


0000-75 12. -90 


Q-<f %S 


1 5CD0 


P 


1 


X 6iV 








5 6 


21 C 


10 


0001-Ovj04.339 


C-kcRARK f.DF'U 


53 


P 


2 


X 63V 


SP 


c 


1 B 


2 1 


21 C 


15 


UnCC-751 2.032 


C-KF K S 


1500 


P 


1 


X I 0 CV 


B3 


1 521 




56 


21 C 


16 


C0CC-7512.9C2 


C-KF K S 


1500 


P 


1 


X 16C V 


831 521 




5 6 


21 C 


17 


CCOO-75 ID. 742 


C-KF ikS 


100 c 


P 


1 


X 160V 


a r 


15 21 




56 


21 C 


1R 


0000-7541 . 29C 


C-kF K.S 


3650 


F 


1 


X I60v 


^31 521 




56 


21 C 


19 


CCC1 -0CP4. 539 


C-^CKA^U FDPU 


33 


P 


8 


X 63v 


N P 


i'. 


1 5 


2 1 


21 C 


20 


0000-7512.829 


C-kF ks 


4 6 4 


P 


1 


X 160/ 


=31521 




56 


21 C 


21 


0CCC-75U.t2° 


C-KF K S 


464 


P 


1 


X 160 V 


-31521 




56 


21 C 


22 


COCO- 75 13. 1 'S 


C-< f K S 


3h800 


P 


1 


X 6 3 V 


¥ i 


H 




56 


21C 


2 3 


0000-75 12.89: 


C-K f K S 


374 


P 


1 


X 1 6uv 


P3 


1 521 




5e 


21 C 


24 


CCC1-C:C4.^39 


c-KtPAriK fopu 


33 


P 


2 


X 63V 


NP 




1 3 


2 1 


21 C 


25 


C0C1 -0040. 995 


ClkG-TA SINT FEST 


33 


U 


20 X 


1C V 








5 6 


21 C 


26 


Of 01 -CO 40 .9 66 


ELkO-TA SINT FtS.T 


22 


U 


20X 


1 0 V 








5 6 


21 C 


27 


0001-0004.041 


C-KLRA''l»k trPU 


3^3 


P 


3.25P 6iv 


KP 




13 


2 1 


21C 


2« 


CCC1-004J.988 


F Lk c -TA SINT FEST 


22 


1/ 


20X 


1 6 V 








56 


21 GL 


1 


Cl Cl -CO 1 0.4 93 


u I 0 D t SI S C H A L T - 


1 N <4 4 4 8 






DO 3 5 










21GL 


2 


Cf 01-0013.493 


DICU SI SCHAlT- 


1 N 4448 






DO 35 










21GL 


3 


CCC1 - 0010.493 


DIODE SI SCHALT- 


1 N 4448 






DO 35 










21 IC 


1 


OCOI'OGIS.r 1C 


IC-GP.-VfcRST. 


UA 748hC 






TO 99 










21 IC 


2 


0001-001 5.«10 


IC-CP.-VCFST. 


UA 748HC 






TO 9y 










21 IC 




I u0Cl-Oj15.8lL* 


IC-CP.-VeRST. 


UA 74£hC 






TC 99 










21 IC 


4 


CCC1-CD15.31C 


IC-OF .-VF «ST. 


UA 748HC 






TO Qy 










21 IC 


5 


00C1 -001 5. 81 C 


I C - 0 P . - V t P S T . 


U A 7 4 8 h C 






TO 9 9 










21P 


1 


0001 -CC 08 .24 1 


R-TkIv CFfi"1tT LItG 


220 2C-4 


0, 5 to 1 


15C 






21 R 


1 


0001-0006. ^32 


K -K Ohl E 


220 


5 


X 


0207 








56 


21P 


2 


0001-0006.832 


R - K OHLE 


22C 


5 


X 


02C7 








5b 


21 R 


■» 


0001 -CG06, 722 


K - K c H L f 


47 


5 


X 


0207 








56 


21R 


4 


0(jC;C-751‘*.«97 


R - fc T A L L 


604 


0, 


5 X 


C207 


Tr 


C r 
V *. 




56 


21 R 


5 


0001-0007.116 


F -K C M L E 


4 7 


5 


X 


02C7 








56 


21P 


6 


C 001 -00 06 . 751 


K - K u L t 


68 


5 


X 


C2D7 








56 


21R 


7 


e001-GCC6.832 


f. -K OhL F 


22 0 


5 


V 


0207 








56 


21 R 


8 


O0C1 -(ICU7 .1.35 


^ ► 0 P L t 


1 0 K 


5 


X 


0207 








56 


21 P 


9 


uroC-7512.423 


K-^'L TALL 


4 8,1 K 


0, 


5 X 


0207 


T • 


5 C 




56 


21 R 


in 


UOt^G- 7512.397 


FTALL 


19^1 K 


0, 


5 X 


02U7 


Tr 


5C 




5c 


21 R 


1 5 


u('!JC-7’' 12.436 


< tall 


126 K 


C. 


5 X 


C2 0 7 


Tr 


5 w 




5e 


214 


16 


00(,r-7Mc.3r - 


^ L T A L L 


^ , 9 8 K 


C, 


5 X 


l2C7 


T» 


r " 




56 




17 


COOL -7^ 1 -'.37 1 


Ta LL 


1 ^ n 


0, 


5 X 


C8C7 




> «, 




56 


2U 


12 


'^Ci;C - 7 5 1*: .38 4 


R - t T A 1 L 


U,7 K 


C/ 


5 X 


C2l7 


T w 






5 0 


21r 


19 


U:)00-75 J3.901 


r - ; * L T A L L 


10 < 


0, 


5 X 


023 7 


1* 


i c 




5< 



Bet Bestellung Sach-Nr anaeben! 
When ordering, quote Hem No 
Oonner le N° objet k la commande 



64 



Mc'M^ 

Quantity 

Ouaniita 



Wartinorm 

Ret desigf’.ation 

Rei^fencc i i«me 



8emert<ung 

Notes 

Note 



1 110/o5/ft1 
1 11U/Cb/ol 
1 no/u5/o7 
1 11C/03/11 
1 no/c5/ii 
1 110/Q3/n 
1 1 1 0 / 0 2 / L 9 
1 110/03/11 
1 110/C3/11 
1 110/C2/r9 
1 110/03/12 
1 110/03/12 
1 110/03/12 
1 110/03/12 
1 110/02/09 
1 110/03/12 
1 110/03/12 
1 110/03/11 
1 110/03/12 
1 110/C2/39 
1 110/05/61 
1 11C/0S/61 
1 110/02/09 
1 110/05/M 



1 ITT 
1 ITT 
1 ITT 



1 FSC 
1 FSC 
1 FSC 
1 FSC 
1 FSC 

1 017/02/uc 

1 018/03/01 
1 018/33/31 
1 018/33/01 
1 018/04/Cl 
1 018/03/Cl 
1 018/03/01 
1 018/03/01 
1 018/03/01 
1 018/04/C1 
1 018/C4/.:1 
1 018/04/01 
1 ni8/04/ri 

1 G1 8 / / ‘^1 

1 0 1 8 / 0 4 / ;. 1 
1 U18/C4/ '1 



c 



L 

L 

L 

A 

A 

A 

L 

A 

A 

L 

A 

A 

A 

A 

L 

A 

A 

A 

A 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

A 

L 

L 

L 

L 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

L 




m m 



1 ^- 

8L»TI i l^ns.io 



0677-e<*00.311 



Tell- Nr 
Part No. 

N® composant 



21 RFL 
21RE L 



PSCPH0P,-f ILTE K 



Benennung 

Designation 

Designation 



AUSF: 677/00.21 





6, 


OAi; 


0,5 


X 


020 




10 


K 


0,5 


X 


020 




1C 


K 


0,5 


X 


020 




191 


K 


0,5 


X 


020 




10 


K 


0,5 


X 


020 




39 




5 


X 


020 




6 4 




1 


X 


C20 




59 




5 


X 


020 




20 


K 


1 


X 


020 


ONOS T 


OC 1 


AU 


12V ti90K 


MEftl 


ONOS T 


C01 


AU 


12V 890ft 


HEft' 



Menge Werknorm Bemerkung 

Quantity Rel designation Notes 

Quantite Reference d'usir>e Note 





TK 


5C 


5 




Tk 


5C 


5 




TK 


50 


5 




TK 


50 


5 




TK 


50 


5 








5 




TK 


50 


5 








5 




TK 


50 


5 


ET 


ft HD 


12V 




FT 


ftHD 


12V 




18 








18 















BCATT 



1 



12.05.SO 



0 ^o 9 - 500 u•P 01 



Terl-Nr 
Part No 
N'’ composant 



NNT-? S-WAND 3 



Benennuog 

Designation 

Designation 



1 Ii 0 u 1“0 

5 tCOI-C 

6 C001-G 

7 U(JQ1-G 

8 0001-0 

9 coci-r 

10 oncc-7 

16 0GC1-0 

17 C001-C 

18 0001 -C 

19 0C01-C 

?0 JGCC-7 
^1 t:C 01 -C 

25 0 u 0 1 -'u 

26 0 CG 1 -C 

27 0CC1-C 

28 OCII-C 

29 OCOO-7 

30 0001 -C 



Menge WefKnorm Bemerttung 

Quantity Ret designation Notes 
Quantrtd Ret^rence d'usme Note 



C-PmP1 cP 


f SiT STCE R 


o 


11 u 2i' X 


L 


5 ft/ 


Y VOLLDRAHT 


5 6 


1 


E LF 0-AL 




220l 


o 10/ 5C 


1 6 


V 




56 


1 


EL KO-AL 




2200 


U 10/ 50 


1 6 


V 




5e 


1 


E L K C - A L 




1C30 


U 10/ 50 


16 


V 




56 


1 


C-KERAPIK FDPLi 


3900 


P 10 X 


6 3V 


p :ooo ? 


21 


1 


L L K 0 - T A 


SINT FF S T 


22 


U 20X 


16 


V 




56 


1 


EL R G-AL 




47 


U ID/ 50 


16 


V 


EbC NUP ROE OER STL IN 


1 


ELK 0-AL 




4 


u 10/ 50 


40 


V 




56 


1 


E LK 0-AL 




1 201 


u 10/ 50 


40 


V 




56 


1 


C-KERAWIIC LDPU 


S2C 


p 10 X 


63V 


K 20CC 2 


21 


1 


E L K 0-T A 


SINT FEST 


22 


u 2CX 


1 6 


V 




56 


1 


ELKO-AL 




47 


U 13/ 50 


25 


V 


EBC NUP ROEDEPST. 


56 


1 


E L^ 0 -TA 


SINT FEST 


1 


U 20X 


35 


V 




56 


1 


E LK 0-A L 




4 70 


U 13/ 50 


40 


V 




56 


1 


LLK.0-AL 




1 jOO 


U 10/ 50 


4C 


V 




56 


1 


C-K L PA Ik: ED FU 


62 0 


P 1 0 X 




63V 


K 2G00 2 


21 


1 


t L K 0 - T A 


SINT FEST 


22 


U 20X 


1 6 


V 




56 


1 


ELF U-A L 




47 


U 10/ 50 


25 


V 


E PC NUP ROE OE R S T . 


56 


1 


E LKO-TA 


SINT FEST 


1 


U 20X 


35 


V 




56 


r 


GLE 1 CHH 


SI e F. U E C K E 


B 40 C 


3200-220O 










1 



oleichk si FFUECKL 

GLE I ChR SI HRDE CiC E 
3L E ICH W SI 
^Lt 1 CKR SI 
DIOO'^ SI SCh/iLT- 
OlOEf SI SCHAIT- 
GLtlCrtP SI RPUFC<E 
GLEICHR SI 
OLLlCHh SI 
DIODE SI SChALT- 
DIOOE SI SCHALT- 



^0 C 600 
40 C 32CO-2200 
N 4107 
N 4 00 7 

N 4448 

^ 4 448 

40 C 32UO-220O 
H 4007 
N 4007 
N 4448 
N 4448 



DO 35 



1 110/05/61 



1 POWEPEC 
1 POWEREC 
1 ITT 
1 ITT 
1 ITT 
1 ITT 
1 POWEREC 
1 ITT 
1 ITT 
1 ITT 
1 ITT 



1 0001 -C369 . 10"^ IC-SROS.-REGLER 

3 0 0C1 -CG69 . 1C9 I C -SPG S. -RE GLEE 

4 UGG1-C16V.1 09 iC-SPGS.-REGLER 

1 eCD1-C342.715 L-FUNKEN TSTOE P 

2 UOC1-r042. 71 5 L-FUNm ENTStOER 

3 0001-^:^*2.689 L-FGNKENTSTOFR 

4 UrC1-C14c. 715 L-FUNic ENTSTOEP 

5 0001 -00*42.715 L-f uNKENTSTOER 



1 00 C 1 . 31 ^ 

3 0001 -VL 03 . Sl'^ 

5 ucui-':-c0d.3r 



UA 723HW 
iJA 72 3H*^ 
UA 723ri« 



TO ICO 
TO 100 
TO 100 



OUCI-CjOb. 
jrxi-:c Cf^. 
oCOI -('u .V . 
0 0 U 1 — C * > 7 ■ 
0001 -iCC7, 



. *v < 

: 7. 0^*3 
C7, 21". 



L-FUNKEN TSTOE P 




56 


U 


2 OX 




70 




0,3 


1500MA 


1 


L-FUNK ENTSTOER 




56 


u 


20X 




70 


MHZ 


0,3 


1 5CUMA 


1 


L-FUNKENTSTOFR 




5 


u 


20X 




175 


HH2 


0,005 


1 0000 M A 


1 


L-FUNk ENTSTOER 




56 


u 


2 OX 




70 


MH 2 


0,3 


1 5uCMA 


1 


L-f uNKENTSTOER 




56 


u 


2CX 




70 


MHZ 


C,3 


1 5 COM A 


1 


R-TKJN CFRt^ET 


L 1 F. C- 


1 C 


K 


2 OX 


0,5W 1 


15 


0 






1 


R-TRI^^ CER«FT 


LIE G 


10 


K 


20X 


U^5w 1 


1 5 


0 






1 


R-TRlK' CER^'ET 


LI LG 


10 


K. 


20X 


0,5- 1 


150 






1 


H -F 0 k-lE 




390 




5 


X C207 








56 


1 


P-^ OHLfc 




7 Q 'T 

^ ^ J 




S 


X 0207 








56 


1 


h -K OFL t 




47 




5 


X 322 7 








56 


1 


R -f OFLI 




33 


K 


5 


X C2H7 








56 


1 


OHL ( 




3’0 


K 


5 


X 0 20 7 








56 


1 



Bei Bestellung Sach-Nr anooben' 
When ordering, quote Item No. 
Oonner le KT* objet It la commande 





BLATT 5 



12 . 05.80 



Stk U 

T«4-Nr 

PwlNo 

N®composanl 



C 699 - 5 : 00.001 

Sach-Nr 
Item No 
N®ot>|el 



NNT-2 5^12V S-WANt 3 

Benennung 
Designation 
Designation 



Ausr : 



Menge 

Quantity 

Ouantite 



WerKnofm 
Ref designabon 
Reference d'usine 



Bemerkung 

Notes 

Note 



1ST 


1 


OLC1-CD33.2A5 


RALTf*. »UFSFTZbTECKEk 


?y ti 


V 


6A /2 SC 




1ST 


2 


CCG1 -00or:.029 


te I Lk t LS TECK FR 


k 


bl V 


KABL 5^0 


LT 


1 ST 


3 


0001-0068.029 


e 1 Nk ELSTEC< FR 


9 


b 1 V 


KAoL 5^C 


LT 


1 T 


1 


0CO1-C017. 1 a6 


TRANS SI NPN LFIST6 


MJ F 


305S 


X 


580 


1 T 


2 


0OG1-O017- U8 


TRANS SI SPN LEISTG 


mjl 


3055 


X 


580 


1 T 


X 


C0C1 -0016. 9S.V 


TPANS SI NPN 


BS A 


R5-16 


TO 


39 


IT 


6 


CJCC1-C017.1AR 


TRANS SI NPN LtlSTG 


MJt 


3055 


X 


580 


IT 


8 


0L01-0C17.1A8 


TPANS SI NPN LF ISTG 


MJE 


3055 


X 


580 


1 UE 


1 


0699-7712.201 


NET2TRAF0 











F L a - L 3 
^ itlSr 
A tel ST 



LT DI N 49AS7e 



HE 1 L 
HI nsch^*ann 
H IR SCHWANN 

MOTOROLA 

MOTOROLA 

TFK 

MOTOROLA 

MOTOROLA 



OHNf IfAPPf 



£ 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

A 








